ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/16»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 
«Լաբորատոր նյութերի և պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ` Տեխնիկական վրիպակի պատճառով «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/16»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի պայմանագրի նախագիծի N հավելված 1-ում սխալ են սահմանվել ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը:

Փոփոխության նկարագրություն` Հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի հրավերում կատարել փոփոխություն և հրավերի պայմանագրի նախագիծի հավելված 1-ով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերի դիմաց սահմանել  ճշտված տեխնիկական բնութագրերը` (ճշտված տեխնիկական բնութագրերը կից ներկայացվում են): 
          Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2021թ. հունիսի 21-ը, ժամը 11:00-ը:
Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/16» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին         
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.


«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
	            Գնման առարկայի

	Չ/հ
	անվանումը
	տեխնիկական բնութագիր
	ապրանքային նշանը
	արտադրողի անվանումը

	1.
	ՄԻԱՀ HIV Combo թեսթ
	Լրակազմում 50 իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթ պարունակող կասետ կամ համաժեք քանակի թեսթերով կասետներ՝  HIV 1+ HIV 2 տիպերի հակածինների և հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հայտնաբերվող ռեկոմբինանտ հակածինները՝ ՄԻԱՎ 1-ի համար (նվազագույնը՝ p24 և gp41), ՄԻԱՎ 2-ի համար (նվազագույնը՝ gp36): ISO13485 որակի վկայականի առկայություն: Զգայունությունը՝ 100%: Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99,6%: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette):
	
	

	2.
	Գլյուկոզա թեսթ
	Reflotron Glucose կամ համարժեք, նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար, որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում` առնվազն 30 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփով, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	3.
	Կրեատինին կինազա թեսթ
	Reflotron CK կամ համարժեք, նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում առնվազն 15 ստրիպ հերմետիկ փակ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	4.
	Միկրոկյուվետ
	CB300 K2 EDTA միկրոկյկուվետներ 100 հատ կամ համաժեք քանակի, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	5.
	Ռեֆլոտրոն պրեսինորմ ունիվերսալ
	Լրակազմում` 4X2 մլ կամ համարժեք քանակի, պահպանման պայմանները՝ 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	6.
	Ռեֆլոտրոն պրեսիպատ ունիվերսալ
	Լրակազմում` 4X2 մլ  կամ համարժեք քանակի, պահպանման պայմանները՝ 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	7.
	Իմունոֆերմենտային հետազոտության ACA screen ELISA թեստ
	Լրակազմում 12x8 կամ համարժեք քանակի տեստ, կոտրվող սթրիպներ, ինկուբացիոն ժամանակը 30/15/15րոպե, իմունոֆերմենտային հետազոտության համար, 2-8 C պահպանում, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով
	
	

	8.
	Ցիտոմեգալովիրուս
	Ցիտոմեգալովիրուս 1X50LC Nano, նախատեսված՝ LC Nano անալիզատորի համար; Լրակազմում` 50  կամ համարժեք քանակի թեստ: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -15-ից -60°C, նախատեսված է in-vitro ախտորոշման համար: Պարունակում է նուկլեինաթթուների էքստրակցիայի և ամպլիֆիկացիայի արդյունավետության գնահատման ներքին ստանդարտ: Գործարանային փաթեթավորմամբ
	
	

	9.
	Փորձանոթ մանրէաբանական հետազոտությունների
	Փորձանոթ մանրէաբանական հետազոտությունների վերցնման և կատարման համար: Լրակազմում 16*100մմ,  10մլ, պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն, գործարանային փաթեթավորումով, տուփ:
	
	

	10.
	Հակաբիոտիկի դիսկ Էրիթրոմիցին
	Հակաբիոտիկային դիսկ, լրակազմում` առնվազն 50 հատ, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինրև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով, տուփ
	
	

	11.
	Հակաբիոտիկի դիսկ Լինկոմիցին
	Հակաբիոտիկային դիսկ, լրակազմում` առնվազն 50 հատ, պահպանման պայմանները՝ -20 C մինրև +8 C, գործարանային փաթեթավորումով, տուփ
	
	

	12.
	Հալոգենային լամպ
	Նախատեսված է Cobas 400 plus-ի համար 12վոլտ/100վատտ հզորությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	13.
	Ազդանյութի ամրակալ
	Ազդանյութի ամրակալ Docking mechanism waste C1/C2/S1 կամ համարժեք, նախատեսված է cobas b 121 անալիզատորի համար:
	
	

	14.
	Զտիչ  ջրի դեիոնիզատորի համար
	Զտիչ LC109 կամ համարժեք, նախատեսված՝ Medica Pro R60 ջրի դեիոնիզատորի համար, 0.05 միկրոն թողունակությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	15.
	Քարթրիջներ ջրի դեիոնիզատորի համար
	Քարթրիջներ LC174 կամ համարժեք, նախատեսված՝ Medica Pro R60 ջրի դեիոնիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	16.
	Նախնական զտիչ ջրի դեիոնիզատորի համար
	Նախնական զտիչ LC177 կամ համարժեք, նախատեսված Medica Pro R60 ջրի դեիոնիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	17.
	Կապիլյարներ 20 մկլ
	Կապիլյարներ /փորձանոթներ/ 20մկլ ծավալով, նախատեսված՝ Light Cycler 2.0 սարքի համար, կափարիչներով: Լրակազմում` 5X96 փորձանոթներ, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	
	

	18.
	Կապիլյարներ 100 մկլ
	Կապիլյարներ /փորձանոթներ/ 100մկլ ծավալով,նախատեսված՝ Light Cycler 2.0 սարքի համար, կափարիչներով: Լրակազմում 8X96 փորձանոթ,  գործարանային փաթեթավորմամբ:
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