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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ , որը գտնվում է ք.Երևան , Կոմիտասի պողոտա 49/4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար չափման-հսկողության սարքերի /Թունաբանական ցուցիչի վերլուծիչ in vitro եղանակով (կենսա-լյումինիսցենտային փորձարկման հիմքով), Չորապահարան 1, Չորապահարան 2, Մուֆելային վառարան, Մանրադիտակ, Ավտոկլավ, Լաբորատոր կշեռք, Ջրային բաղնիք, Ավազային բաղնիք/   ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/11  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Չափման-հսկողության սարքեր - Թունաբանական ցուցիչի վերլուծիչ in vitro եղանակով (կենսա-լյումինիսցենտային փորձարկման հիմքով)
	հատ
	1
	1
	
	9500000
	Չափվող է լույսի ճառագայթում իմպուլսների չափման հաճախականության  միջակայքը առնվազն 1-ից 100,000 իմպ/վրկ։ Սարքի աղմկի հաճախականությունը ոչ ավել 200 իմպ/վրկ։ Իմպուլսների հաճախականության չափման խալանքը ոչ ավելի, քան 10%. էլեկտրամատակարարում՝ 220 Վ, 50 Հց Միացնելուց հետո սարքի աշխատանքային ռեժիմի անցնելու ժամանակը, ոչ ավելի, քան 10 րոպե։ Շարունակական աշխատանք՝ ոչ պակաս 8 ժամ։ Սարքի հետ պետքե մատակարարվի հետազոտվող նմուշների սրվակներ, ոչ պակաս 100 հատ, կենսասենսոր (լյումինոֆոր) ոչ պակաս 100 հատ, օծանելիքա-կոսմետիկական արտադրանքի, սննդամթերքի և ջրերի թունաբանության վերլուծության մեթոդաբանությունները։ Սարքավորումը պետք է լինի նոր։  Արտադրման տարեթիվ առնվազն 2025թ.: Տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայություն (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Սարքի գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը պետքե իրականացվի արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից: 

	2
	Չափման-հսկողության սարքեր - Չորապահարան 1 ՝ ոչ պակաս 100 լ աշխատանքային ծավալով
	հատ
	1
	1
	
	700000
	Չորացման պահարան ոչ պակաս 100 լ աշխատանքային ծավալով։ Սարքը պետք է համալրված լինի ծրագրավորվող ջերմակարգավորիչով, որը թույլ է տալիս սահմանել, կարգավորել և պահպանել ջերմաստիճանի տարբեր ռեժիմներ՝ ըստ օգտատիրոջ պահանջների։ Սարքը պետք է ապահովի ջեռուցում առնվազն +5°C-ից մինչև +200°C ջերմաստիճանի միջակայքում, ±1°C ճշգրտությամբ կարգաբերման հնարավորությամբ։ Այն պետք է ունենա թվային էկրանով ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, որը թույլ է տալիս հասնել ջերմաստիճանի և ժամանակի ճշգրիտ վերահսկման։ Սարքը պետք է ապահովի աշխատանքային ժամանակի կարգավորում առնվազն 0-ից մինչև 720 րոպե։ Դարակների նյութը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատ։ Սարքը պետք է աշխատի 220Վ, 50Հց էլեկտրական ցանցից։ Ապահովված պետք է լինի օդափոխության կարգավորվող արագությամբ, որն ապահովում է ջերմության հավասարաչափ բաշխում աշխատանքային ծավալում։  Պայմաններ՝  Մատակարարվող սարքի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայությունն պարտադիր է (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Մատակարարումից հետո, անձնակազմի ուսուցում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից,
· Սարքը պետք է լինի նոր,
· Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի,
· Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն  մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին,
· Սարքի  տեղադրումը և գործարկումը պետք է  իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից։

	3
	Չափման-հսկողության սարքեր - Չորապահարան 2 ՝ 20-25 լ աշխատանքային ծավալով
	հատ
	1
	1
	
	750000
	Չորացման պահարան 20-25 լ աշխատանքային ծավալով։ Սարքը պետք է համալրված լինի ծրագրավորվող ջերմակարգավորիչով, որը թույլ է տալիս սահմանել, կարգավորել և պահպանել ջերմաստիճանի տարբեր ռեժիմներ՝ ըստ օգտատիրոջ պահանջների։ Սարքը պետք է ապահովի ջեռուցում առնվազն +5°C-ից մինչև +200°C ջերմաստիճանի միջակայքում, ±1°C ճշգրտությամբ կարգաբերման հնարավորությամբ։ Այն պետք է ունենա թվային էկրանով ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, որը թույլ է տալիս հասնել ջերմաստիճանի և ժամանակի ճշգրիտ վերահսկման։ Սարքը պետք է ապահովի աշխատանքային ժամանակի կարգավորում առնվազն 0-ից մինչև 720 րոպե։ Դարակների նյութը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատ։ Սարքը պետք է աշխատի 220Վ, 50Հց էլեկտրական ցանցից։ Ապահովված պետք է լինի օդափոխության կարգավորվող արագությամբ, որն ապահովում է ջերմության հավասարաչափ բաշխում աշխատանքային ծավալում։ 
Պայմաններ՝ 
Մատակարարվող սարքի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայությունն պարտադիր է (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Մատակարարումից հետո, անձնակազմի ուսուցում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից,
Սարքը պետք է լինի նոր,
Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի,
Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն  մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին,
Սարքի  տեղադրումը և գործարկումը պետք է  իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից։


	4
	Չափման-հսկողության սարքեր - Մուֆելային վառարան՝ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 1000 °C
	հատ
	1
	1
	
	1345000
	Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 1000 °C։ Աշխատանքային խցիկի ծավալը ոչ պակաս 14 լ, իսկ չափսերը (Լ×Ե×Բ)՝ոչ պակաս 170×250×170 մմ։ Առավելագույն հզորությունը 3200 W։ Սարքի մինչ առավելագույն ջերմաստիճանի տաքացման ժամանակը՝ ոչ ավել 60 րոպե։ Էլեկտրամատակարարումը կատարվում է միաֆազ միացմամբ (220 Վ)։ Ջեռուցումը առնվազն երկկողմանի մեկուսացված տաքացնող տարրով, ինչը կապահովի ջերմաստիճանի հավասարաչափ բաշխում։ Տաքացուցիչները և ջերմամեկուսիչ նյութերը հեշտ փոխարինվող։ Ջերմաստիճանի ճշտությունը՝ ±1°C։ Սարքը պետկե ունենա միկրոպրոցեսորային կառավարում ջերմաստիճանի և ժամանակի ծրագրավորման հնարավորությամբ։ 
Պայմաններ՝ 
· Մատակարարվող սարքի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայությունն պարտադիր է (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Մատակարարումից հետո, անձնակազմի ուսուցում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից,
· Սարքը պետք է լինի նոր,
· Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի,
· Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն  մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին,
Սարքի  տեղադրումը և գործարկումը պետք է  իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից։

	5
	Չափման-հսկողության սարքեր - Մանրադիտակ առնվազն X1500 իմերսիոն յուղով, համակարգչի հետ միացնելու հնարավորությամբ
	հատ
	1
	1
	
	1554000
	Սարքը պետք է նախատեսված լինի մանրէաբանական հետազոտություններ իրականացման համար և ապահովի 40x-ից մինչև 1500x խոշորացում։ Այն պետք է ունենա 360° պտտվող և 30° թեքությամբ տրինոկուլյար գլխիկ, լայնադաշտ օկուլյարներ WF10x/22մմ՝ դիոպտրիայի կարգաբերմամբ և սնկային աճը կանխող ծածկույթով, ինչպես նաև անսահմանության վրա ուղղված փուլային կոնտրաստային պլան ախրոմատիկ օբյեկտիվներ՝ 4x, 10x, 40xs և 100xs (յուղային իմերսիա) խոշորացումներով։ Սարքը պետք է համալրված լինի փուլային կոնտրաստային կոնդենսստորով մուգ դաշտի հնարավորությամբ և ունենա ռևոլվերային օբյեկտիվային հարթակ առնվազն 5 օբյեկտիվի տեղադրման համար։ Այն պետք է ապահովի կոաքսիալ կենտրոնացում՝ կոպիտ (0,5 մմ) և նուրբ (0,002 մմ) կարգաբերմամբ, և ունենա երկշերտ մեխանիկական սեղանիկ՝ առնվազն 180x150 մմ չափերով, որը թույլ կտա նմուշի տեղաշարժը հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով։ Օպտիկան պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ օպտիկական ապակուց՝ սնկային աճից պաշտպանող ծածկույթով։ Սարքը պետք է լինի մետաղական՝ ապահովելով մեխանիկական կայունություն։ Լուսավորությունը պետք է իրականացվի ստորին LED լամպով՝ առնվազն 5 Վտ հզորությամբ, պայծառության կարգաբերմամբ և Կյոլերի լուսավորման հնարավորությամբ, իսկ սնուցումը՝ 220 Վ։ Սարքը պետք է մատակարարվի տեսախցիկով, իմերսիոն յուղի տարայով, կապույտ, կանաչ և դեղին լուսային ֆիլտրերով, LED լամպով, էլեկտրամատակարարման լարով, փոշուց պաշտպանող ծածկոցով և օգտագործման հրահանգով։ 
Պայմաններ՝
· Մատակարարվող սարքի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայությունն պարտադիր է (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Մատակարարումից հետո, անձնակազմի ուսուցում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից,
· Սարքը պետք է լինի նոր, արտադրման տարեթիվ առնվազն 2025թ.
· Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի.
· Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն  մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին,
Սարքի  տեղադրումը,  գործարկումը և ուսուցանումը պետք է  իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից։

	6
	Չափման-հսկողության սարքեր - Ավտոկլավ
	հատ
	1
	1
	
	3150000
	 Սարքը պետք է նախատեսված լինի լաբորատոր պայմաններում տարբեր նյութերի՝ այդ թվում հեղուկների, պինդ նյութերի, գործիքների և լաբորատոր թափոնների ստերիլիզացման համար՝ գոլորշու և ճնշման միջոցով։ Սարքի աշխատանքային մասը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից, ներքին ծավալ՝ ոչ պակաս 50 լ; միկրոպրոցեսորային կառավարման հնարավորություն՝ ստերիլիզացման ցիկլերի ճշգրիտ կարգավորման ու վերահսկման համար (մինչև 10 ծրագիր); ջրի ավտոմատ լցնում/դատարկում; ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ առնվազն 98 - 135 °C, ճնշման աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն 1.2 -2.5 բառ; ջերմաստիճանի կայունության շեղում՝ ոչ ավել ±0.1 °C, ճնշման կայունության շեղում՝ ոչ ավել ±0.01 բառ; 20-120 °C տաքացման տևողություն՝ ոչ ավել 30 րոպ, ստերիլիզացման ժամանակ՝ առնվազն 10–90 րոպ, սառեցման միջին ժամանակ՝ ոչ ավել 60 րոպ; առնվազն 10 ստերիլիզացման ծրագրերի պահպանման հնարավորություն; գերճնշման, գերտաքացման և ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն; էլեկտրամատակարարում՝ 220 Վ, 50 Հց։ 
Պայմաններ՝ 
· Մատակարարվող սարքի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայությունն պարտադիր է (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Մատակարարումից հետո, անձնակազմի ուսուցում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից,
· Սարքը պետք է լինի նոր, արտադրման տարեթիվ առնվազն 2025թ.
· Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի.
· Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն  մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին,
· Սարքի  տեղադրումը,  գործարկումը և ուսուցանումը պետք է  իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից։


	7
	Չափման-հսկողության սարքեր - Լաբորատոր կշեռք՝ կշռման միջակայք առնվազն 0.02գ-300գ
	հատ
	3
	3
	
	1312500
	Կշռման միջակայք՝ առնվազն 0.02գ-300գ
Կշռման դիսկրետություն՝ առնվազն 0.001 գ
Սարքը պետք է ունենա հեղուկ բյուրեղային (ՋԿ) ցուցադրմամբ էկրան
Սարքը պետք է ունենա ինքնակարգավորման և տարրայի զրոյացման հնարավորություն
Սարքի կշռման հարթակի չափեր՝ առնվազն 70 x70 մմ
Պայմաններ՝ 
· Մատակարարվող սարքի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայությունն պարտադիր է (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Մատակարարումից հետո, անձնակազմի ուսուցում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից,
· Սարքը պետք է լինի նոր, արտադրման տարեթիվ առնվազն 2025թ.
· Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի.
· Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն  մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին։


	8
	Չափման-հսկողության սարքեր - Ջրային բաղնիք
	հատ
	1
	1
	
	200000
	Ջրային բաղնիքի աշխատատեղեր՝ ոչ պակաս 6։ Սարքը պետք է համալրված լինի ծրագրավորվող ջերմակարգավորիչով, որը թույլ է տալիս սահմանել, կարգավորել և պահպանել ջերմաստիճանի տարբեր ռեժիմներ՝ ըստ օգտատիրոջ պահանջների։ Սարքը պետք է ապահովի ջեռուցում առնվազն 0°C-ից մինչև +100°C ջերմաստիճանի միջակայքում, ±1°C ճշգրտությամբ կարգաբերման հնարավորությամբ։ Այն պետք է ունենա թվային էկրանով ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, որը թույլ է տալիս հասնել ջերմաստիճանի և ժամանակի ճշգրիտ վերահսկման։ Սարքը պետք է ապահովի աշխատանքային ժամանակի կարգավորում առնվազն 0-ից մինչև 720 րոպե։ Ջրային խցիկի նյութը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատ։ Սարքը պետք է աշխատի 220Վ, 50Հց էլեկտրական ցանցից։ Ապահովված պետք է լինի օդափոխության կարգավորվող արագությամբ, որն ապահովում է ջերմության հավասարաչափ բաշխում աշխատանքային ծավալում։ 
Պայմաններ՝ 
Մատակարարվող սարքի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայությունն պարտադիր է (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Մատակարարումից հետո, անձնակազմի ուսուցում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից,
Սարքը պետք է լինի նոր,
Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի։
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	Չափման-հսկողության սարքեր – Ավազային բաղնիք
	հատ
	1
	1
	
	350000
	Ավազային բաղնիքը պետք է լինի այնպիսի կառուցվածքով և պատրաստված լինի այնպես, որ ապահովի լաբորատոր անոթների, այդ թվում ոչ ստանդարտ ձև ունեցող (օրինակ՝ կոլբաներ, գոլորշիացման գավաթներ, փորձանոթներ) արդյունավետ և միատեսակ տաքացում։ Ավազային բաղնիքը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտող պողպատից, որը ունի բարձր կորոզիոն և քիմիական կայունություն։ Բաղնիքի ծավալը՝ լայնություն – ոչ պակաս 300 մմ, երկարություն – ոչ պակաս 300 մմ, բարձրություն –  ոչ պակաս 80 մմ։ Սարքը պետք է համալրված լինի ծրագրավորվող ջերմակարգավորիչով, որը թույլ է տալիս սահմանել, կարգավորել և պահպանել ջերմաստիճանի տարբեր ռեժիմներ՝ ըստ օգտատիրոջ պահանջների։ Սարքը պետք է ապահովի ջեռուցում առնվազն +0°C-ից մինչև +300°C ջերմաստիճանի միջակայքում, ±1°C ճշգրտությամբ կարգաբերման հնարավորությամբ։ Այն պետք է ունենա թվային էկրանով ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, որը թույլ է տալիս հասնել ջերմաստիճանի և ժամանակի ճշգրիտ վերահսկման։ Սարքը պետք է ապահովի աշխատանքային ժամանակի կարգավորում առնվազն 0-ից մինչև 720 րոպե։ Սարքը պետք է աշխատի 220Վ, 50Հց էլեկտրական ցանցից։ Ապահովված պետք է լինի օդափոխության կարգավորվող արագությամբ, որն ապահովում է ջերմության հավասարաչափ բաշխում աշխատանքային ծավալում։ 
Պայմաններ՝ 
Մատակարարվող սարքի տեսակի հաստատման սերտեֆիկատի առկայությունն պարտադիր է (տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ  համաձայն ՀՀ Չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի (ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդված) առ 08.02.2012թ): Մատակարարումից հետո, անձնակազմի ուսուցում արտադրող գործարանի կողմից սերտեֆիկացված մասնագետի կողմից,
Սարքը պետք է լինի նոր,
Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի։


	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետով

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	31/07/2025

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	ԱՐԴՄՈՐ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ
	6961000
	1392200
	8353200

	2
	Պրիմա Լաբ ՍՊԸ
	7866666.67
	1573333.33
	9440000

	Չափաբաժին 2
	

	1
	Հասմիկ Օհանյան Ա/Ձ
	225000
	45000
	270000

	2
	Հելիոն ՍՊԸ
	375000
	75000
	450000

	3
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ
	540000
	108000
	648000

	Չափաբաժին 3
	

	1
	Հասմիկ Օհանյան Ա/Ձ
	225000
	45000
	270000

	2
	Հելիոն ՍՊԸ
	291666.67
	58333.33
	350000

	3
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ
	455000
	91000
	546000

	Չափաբաժին 4
	

	1
	Հասմիկ Օհանյան Ա/Ձ
	895000
	179000
	1074000

	2
	Հելիոն ՍՊԸ
	1041666.67
	208333.33
	1250000

	Չափաբաժին 5
	

	1
	Հասմիկ Օհանյան Ա/Ձ
	895000
	179000
	1074000

	2
	Պրիմա Լաբ ՍՊԸ
	1158333.33
	231666.67
	1390000

	Չափաբաժին 6
	

	1
	Հասմիկ Օհանյան Ա/Ձ
	1695000
	339000
	2034000

	2
	Հելիոն ՍՊԸ
	2581666.67
	516333.33
	3098000

	Չափաբաժին 7
	

	1
	Հելիոն ՍՊԸ
	625000
	125000
	750000

	2
	Հասմիկ Օհանյան Ա/Ձ
	695000
	139000
	834000

	3
	Գրավիթի Դիսթրիբյուշն Նեթվորք ՍՊԸ
	909000
	181800
	1090800

	Չափաբաժին 8
	

	1
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ
	125000
	25000
	150000

	2
	Հելիոն ՍՊԸ
	141666.67
	28333.33
	170000

	Չափաբաժին 9
	

	1
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ
	250000
	50000
	300000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	…
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	13/08/2025թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	14/08/2025թ
	23/08/2025թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  29/08/2025թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	04/09/2025թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	08/09/2025թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	ԱՐԴՄՈՐ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ
	ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/11-1
	08/09/2025
	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացույցային   օրվա ընթացքում  բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում
	-
	-
	8353200

	2-6
	Հասմիկ Օհանյան Ա/Ձ
	ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/11-2
	08/09/2025
	
	-
	-
	4722000

	7
	Հելիոն ՍՊԸ
	ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/11-3
	08/09/2025
	
	-
	-
	750000

	8-9
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ
	ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/11-4
	08/09/2025
	
	-
	-
	450000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ԱՐԴՄՈՐ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ
	ք.Երևան, Աբելյան փող., 6/4 շենք
	ardmoreconstruct@gmail.com 
	220410515310000
	08258677

	2-6
	Հասմիկ Օհանյան Ա/Ձ
	ք.Երևան, Վրացական 4-րդ նրբ., 5շ., բն 22
	ara555@mail.ru   
	2500010743850100
	20060696

	7
	Հելիոն ՍՊԸ
	ք.Երևան, Հր. Ներսիսյան փ., 6Ա բն4
	bagratyanr@bk.ru 
	2500011241070100
	01055436

	[bookmark: _GoBack]8-9
	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ
	ք.Երևան, Հ.Ներսիսյան 10-3/1
	tender@immunofarm.net
	2500010857380100
	00650292

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է ashahbazyan@armstandard.am   

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների  հրապարակումները

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
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