ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре

ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна РА ниже представляет информацию о договоре      № UAK-GhAPDzB-21/50-1, № UAK-GhAPDzB-21/50-2, № UAK-GhAPDzB-21/50-3, заключенном  2021 года 6 марта в результате процедуры закупки под кодом UAK-GhAPDzB-21/50-1, UAK-GhAPDzB-21/50-2, UAK-GhAPDzB-21/50-3, организованной с целью приобретения медицинское оборудование   для своих нужд:
	
	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество 
	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам
	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:1] [1: ] 

	общая
	
	

	1
	Набор Холтера
	шт
	1
	1
	
	1000000
	Устройство Холтера ЭКГ до 24 часов, 48 часов և 7 дней для автономной кардиографии.
Устройство должно иметь возможность выбирать 3 или 12 выходных трактов.
Перед основной работой с устройством врач должен иметь возможность использовать программу, чтобы проверить, что все электроды подключены и что устройство работает правильно.
Наличие цветного экрана.
Выбор режима запуска. Оптимальная частота - 250 Гц или установка - частота дискретизации 2000 Гц.
Контурный фильтр 0,05 Гц.
Нажмите, чтобы зарегистрироваться на 2 типа мероприятий
Прибор начинает работать с кнопкой включения или автоматически через 10 минут после включения питания.
Наличие программы расшифровки и анализа информации, которая позволит проводить ретроспективные և проспективные исследования. Возможность загрузки фотографии пациента в программу. Программа позволяет лечащему врачу создавать и поддерживать удобный шаблон обследования.
Наличие в программе календаря с возможностью соответствующих заметок. Отображение анализов ST և ВСР в трехмерных диаграммах.
В комплект должны входить: регистрирующее устройство, программное обеспечение, одноразовые электроды - не менее 50, щелочная батарея АА, носитель, не менее 4-х электродных соединительных кабелей, не менее 10-ти соединительных кабелей для подключения электродов, не менее 10 для одноразового футляра, руководство пользователя.
Габаритные размеры: не более 80x75x25 мм.
Масса: не более 90 г
ISO 9001, ISO 13485, CE или аналогичный. должен быть в новом закрытом ящике.
	Устройство Холтера ЭКГ до 24 часов, 48 часов և 7 дней для автономной кардиографии.
Устройство должно иметь возможность выбирать 3 или 12 выходных трактов.
Перед основной работой с устройством врач должен иметь возможность использовать программу, чтобы проверить, что все электроды подключены и что устройство работает правильно.
Наличие цветного экрана.
Выбор режима запуска. Оптимальная частота - 250 Гц или установка - частота дискретизации 2000 Гц.
Контурный фильтр 0,05 Гц.
Нажмите, чтобы зарегистрироваться на 2 типа мероприятий
Прибор начинает работать с кнопкой включения или автоматически через 10 минут после включения питания.
Наличие программы расшифровки и анализа информации, которая позволит проводить ретроспективные և проспективные исследования. Возможность загрузки фотографии пациента в программу. Программа позволяет лечащему врачу создавать и поддерживать удобный шаблон обследования.
Наличие в программе календаря с возможностью соответствующих заметок. Отображение анализов ST և ВСР в трехмерных диаграммах.
В комплект должны входить: регистрирующее устройство, программное обеспечение, одноразовые электроды - не менее 50, щелочная батарея АА, носитель, не менее 4-х электродных соединительных кабелей, не менее 10-ти соединительных кабелей для подключения электродов, не менее 10 для одноразового футляра, руководство пользователя.
Габаритные размеры: не более 80x75x25 мм.
Масса: не более 90 г
ISO 9001, ISO 13485, CE или аналогичный. должен быть в новом закрытом ящике.

	2
	Многофункциональный операционный стол
	шт
	1
	1
	
	5000000
	Рентген - операционный стол для широкого спектра интервенционных диагностических процедур C - с возможностью использования лука. Длина стола без педали не менее 2070 мм. Ширина стола без боковых направляющих не менее 550 мм. Рентгенопрозрачная площадь скатерти (стула) не менее 1770 мм. Минимальная высота поверхности стола без матраса не более 620 мм. Максимальная высота поверхности стола без матраса не менее 920 мм. Продольное և горизонтальное перемещение скатерти, не менее 300 мм. Положение Тренделенбурга: не менее -25 / +25 градусов. Боковой наклон панели - не менее -15 / +15 градусов. Толщина алюминиевого листа, эквивалентного ослаблению рентгеновских лучей (без матрасного стола), не более 0,8 мм. Толщина алюминиевого листа (для стола с матрасом), эквивалентная ослаблению рентгеновского излучения, не должна превышать 1,2 мм. Наличие автономного источника питания аккумуляторных батарей суммарной мощностью не менее 24 Вт. Безопасная рабочая нагрузка стола не менее 200 кг и безопасная рабочая нагрузка стола с ограниченными функциями не менее 250 кг. Скатерть должна быть из углеродного волокна, что способствует низкому поглощению рентгеновских лучей столом. Матрас должен быть антипролежневым, иметь эффект памяти, иметь антистатическое покрытие. Высота матраса не менее 80 мм. На столе должны быть направляющие из нержавеющей стали для крепления фурнитуры. Бордюр должен быть оборудован колесами и опорами, чтобы стол можно было перемещать из подвижного в фиксированное положение. Возможность перемещать стол из фиксированного положения в подвижное. Металл, из которого изготовлен стол, - это сталь марки не менее 304. Наличие проводного пульта ДУ և пульт управления. Функциональная регулировка стола должна выполняться с помощью электромеханического двигателя, с помощью которого можно регулировать высоту стола, положение Тренделенбург և анти-Тренделенбург, а также боковой наклон скатерти. Комплектация: операционный стол - 1 шт., Главный пульт управления - не менее 1 шт., Шнур питания - 1 шт., Шнур заземления - 1 шт., Инъекционные столы для верхних конечностей пациента - 2 шт., Мягкая лента для удержания рук. Наличие: 2 шт. длиной не менее 500 мм каждая. Мягкая лента для крепления Иран - наличие не менее 2-х ремней длиной не менее 1400 мм и шириной не менее 100 мм. Наличие боковых опор - не менее 2 шт. Наличие механизма регулировки боковой опоры. Экран анестезиологический - 1 шт., Ручка мостика для литотрипсии - 1 шт., Один комплект матраса. Наличие одного комплекта матраса. Товар должен иметь сертификат качества, он должен быть в новой закрытой коробке.
	Рентген - операционный стол для широкого спектра интервенционных диагностических процедур C - с возможностью использования лука. Длина стола без педали не менее 2070 мм. Ширина стола без боковых направляющих не менее 550 мм. Рентгенопрозрачная площадь скатерти (стула) не менее 1770 мм. Минимальная высота поверхности стола без матраса не более 620 мм. Максимальная высота поверхности стола без матраса не менее 920 мм. Продольное և горизонтальное перемещение скатерти, не менее 300 мм. Положение Тренделенбурга: не менее -25 / +25 градусов. Боковой наклон панели - не менее -15 / +15 градусов. Толщина алюминиевого листа, эквивалентного ослаблению рентгеновских лучей (без матрасного стола), не более 0,8 мм. Толщина алюминиевого листа (для стола с матрасом), эквивалентная ослаблению рентгеновского излучения, не должна превышать 1,2 мм. Наличие автономного источника питания аккумуляторных батарей суммарной мощностью не менее 24 Вт. Безопасная рабочая нагрузка стола не менее 200 кг и безопасная рабочая нагрузка стола с ограниченными функциями не менее 250 кг. Скатерть должна быть из углеродного волокна, что способствует низкому поглощению рентгеновских лучей столом. Матрас должен быть антипролежневым, иметь эффект памяти, иметь антистатическое покрытие. Высота матраса не менее 80 мм. На столе должны быть направляющие из нержавеющей стали для крепления фурнитуры. Бордюр должен быть оборудован колесами и опорами, чтобы стол можно было перемещать из подвижного в фиксированное положение. Возможность перемещать стол из фиксированного положения в подвижное. Металл, из которого изготовлен стол, - это сталь марки не менее 304. Наличие проводного пульта ДУ և пульт управления. Функциональная регулировка стола должна выполняться с помощью электромеханического двигателя, с помощью которого можно регулировать высоту стола, положение Тренделенбург և анти-Тренделенбург, а также боковой наклон скатерти. Комплектация: операционный стол - 1 шт., Главный пульт управления - не менее 1 шт., Шнур питания - 1 шт., Шнур заземления - 1 шт., Инъекционные столы для верхних конечностей пациента - 2 шт., Мягкая лента для удержания рук. Наличие: 2 шт. длиной не менее 500 мм каждая. Мягкая лента для крепления Иран - наличие не менее 2-х ремней длиной не менее 1400 мм и шириной не менее 100 мм. Наличие боковых опор - не менее 2 шт. Наличие механизма регулировки боковой опоры. Экран анестезиологический - 1 шт., Ручка мостика для литотрипсии - 1 шт., Один комплект матраса. Наличие одного комплекта матраса. Товар должен иметь сертификат качества, он должен быть в новой закрытой коробке.

	3
	Дистиллятор
	шт
	1
	1
	
	[bookmark: _GoBack]1000000
	Устройство для перегонки воды. Основная часть устройства должна быть из нержавеющей стали. Отсек конденсатора должен легко сниматься для очистки и обслуживания. Должен иметь автоматический контроль уровня воды в испарительной камере, устройство для очистки пара от капель недистиллированной воды. Устройство должно быть совместимо с сборником, чтобы хранить дистиллированную воду в автоматической системе. Электропроводность дистиллированной воды должна соответствовать требованиям ГОСТ 6709-72 или быть ниже.
В приборе должен быть переносной перегонный холодильник из нержавеющей стали. Холодильная система должна обеспечивать перегонку при температуре не выше 40 ° С.
В комплект охладителя должны входить зажимы соединительные трубы, которые будут соединять охладитель с дистиллятором. Температура дистиллятора через систему охлаждения должна колебаться не более 25-40 ° С.
Нагревательные элементы должны автоматически отключаться, если вода в испарительной камере устройства падает ниже допустимого уровня. Автоматическое хранение воды для испарения. Автоматическое отключение воды при достаточном количестве воды.
Производительность: не менее 40 л / час.
Напряжение: 380 В.
Потребляемая мощность: не более 27 кВт.
Необходимое количество воды: не более 320 л / час. Товар должен иметь сертификат качества CE или аналогичный, должен быть в новой և запечатанной коробке.
	Устройство для перегонки воды. Основная часть устройства должна быть из нержавеющей стали. Отсек конденсатора должен легко сниматься для очистки и обслуживания. Должен иметь автоматический контроль уровня воды в испарительной камере, устройство для очистки пара от капель недистиллированной воды. Устройство должно быть совместимо с сборником, чтобы хранить дистиллированную воду в автоматической системе. Электропроводность дистиллированной воды должна соответствовать требованиям ГОСТ 6709-72 или быть ниже.
В приборе должен быть переносной перегонный холодильник из нержавеющей стали. Холодильная система должна обеспечивать перегонку при температуре не выше 40 ° С.
В комплект охладителя должны входить зажимы соединительные трубы, которые будут соединять охладитель с дистиллятором. Температура дистиллятора через систему охлаждения должна колебаться не более 25-40 ° С.
Нагревательные элементы должны автоматически отключаться, если вода в испарительной камере устройства падает ниже допустимого уровня. Автоматическое хранение воды для испарения. Автоматическое отключение воды при достаточном количестве воды.
Производительность: не менее 40 л / час.
Напряжение: 380 В.
Потребляемая мощность: не более 27 кВт.
Необходимое количество воды: не более 320 л / час. Товар должен иметь сертификат качества CE или аналогичный, должен быть в новой և запечатанной коробке.

	

	Обоснование выбора процедуры закупки
	 часть 1 статьи 22 Закона РА «О закупках» 

	

	Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов

	Раздел
	Группа
	Класс
	Программа
	Бюджет 
	Внебюджет
	Прочее

	
	
	
	
	
	
	-

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	23.02.2021г

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:2] [2: ] 

	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника 

	
	
	  Драмов РА[footnoteRef:3] [3: ] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:4] [4: ] 

	общая
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:5] [5: ] 

	общая
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:6] [6: ] 

	общая

	Лот 1
	

	
	ООО ˝Ар. Медтехника˝
	950000
	950000
	0
	0
	950000
	950000

	
	ООО ˝Медпро˝
	1119000
	1119000
	0
	0
	1119000
	1119000

	
	ООО ˝Медэксперт˝
	4000000
	4000000
	0
	0
	4000000
	4000000

	Лот 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО ˝Медэксперт˝
	4700000
	4700000
	0
	0
	4700000
	4700000

	
	ООО ˝Медтехсервис˝
	4900000
	4900000
	0
	0
	4900000
	4900000

	
	ООО ˝ ЭйчЭмЭс˝
	5049165
	5049165
	1009833
	1009833
	6058998
	6058998

	
	ООО ˝Марг-Фармациа˝
	6700000
	6700000
	0
	0
	6700000
	6700000

	Лот 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО ˝ГЛАВСНАБ ИМПОРТ˝
	795000
	795000
	159000
	159000
	954000
	954000

	
	ЗАО ˝КОНЦЕРН-ЭНЕРГОМАШ˝
	800000
	800000
	160000
	160000
	960000
	960000

	
	ООО ˝Ар. Медтехника˝
	1100000
	1100000
	220000
	220000
	1320000
	1320000

	

	ООО ˝Медтехсервис˝
	1265000
	1265000
	253000
	253000
	1518000
	1518000

	
	ООО ˝Медэксперт˝
	1800000
	1800000
	360000
	360000
	2160000
	2160000

	'Иные сведения
	Примечание: Принимая за основу подпункт 5 пункта 40 Порядка, ООО участники приглашони на переговоры по снижению цен. 

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Соответствие составления и представления конверта
	Наличие требуемых по приглашению документов
	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки
	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности
	Профессиональный опыт
	Финансовые средства
	Технические средства
	Трудовые ресурсы
	Ценовое предложение

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	16.03.2021г

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания    18.03.2021
	Окончание периода ожидания   23.03.2021

	
	

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 26.03.2021г

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	05.04.2021г

	Дата подписания договора заказчиком
	06.04.2021г

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:7] [7: ] 


	1
	ООО ˝Ар. Медтехника˝
	UAK-GHAPDZB-21/50-1
	06.04.2021թ
	25.12.2021թ
	
	950000
	950000

	2
	ООО ˝Медэксперт˝
	UAK-GHAPDZB-21/50-2
	
	
	
	4700000
	4700000

	3
	ООО ˝ГЛАВСНАБ ИМПОРТ˝
	UAK-GHAPDZB-21/50-3
	
	
	
	954000
	954000

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН / Номер и серия паспорта

	1
	ООО ˝Ар. Медтехника˝
	РА, г. Ереван, Гераци. 7, +374 10583202
	armedtechnicallc@gmail.com 
	1930041595160100
	02604367

	2
	ООО ˝Медэксперт˝
	РА, г. Ереван, Лео-12,  +37410533630
	medtechservice@mail.ru, 
	1660012473930100
	02205001

	3
	ООО ˝ГЛАВСНАБ ИМПОРТ˝
	РА, г. Ереван, Демирчян 36, кв․ 8,  ,   +374 98042913
	glavsnabimport@gmail.com    
	1570062972410200
	02832928

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	www.armeps.am, www.procurement.am 

	


	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	противозаконных действий в рамках процесса закупки не найден

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	Жалобы, поданные относительно процесса закупки не получан.

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	А. Хачатрян
	/010/ 28 76 81
	angel.khachatryan@oncology.am
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