ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորումների, գործիքների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի  05-ին  կնքված N ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-1,  ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-2, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-3, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-4, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-5, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-6, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-7, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-9, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-10, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-11,  ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-13, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-14, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-16 և 2021 թվականի մարտի  18-ին  կնքված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-8, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-12, ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/31-11  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1 
	Ողնուղեղային  անզգայացման ասեղ  22G- սպինալ ուղղորդիչով
	հատ
	
	150
	
	108000
	Ասեղի պարամետրերը՝ 22G; մատիտի ծայրով, կողմնային անցքերով,ուղղորդիչով:  Պունկցիայի ասեղ, որի ծայրի կտրվածքի շնորհիվ  բացառվում են պունկցիային հետևող գլխացավերը, պարէսթեզիան, պունկցիայի ընթացքում՝ անոթների և նյարդերի վնասումը: Ամուր կառուցվածքը բացառում է ասեղի ծայրի դեֆորմացիան նույնիսկ ոսկրին դիպչելիս: Կողմնային անցքերն ապահովում են  ասեղի օպտիմալ, ոչ շատ խորը մուտք: Նախատեսված է ողնուղեղային անզգայացման, դիագնոստիկ-լյումբալ պունկցիայի, ցիտոլոգիական բիոպսիայի համար:  Ունի թափանցիկ հիմք, գունային կոդավորում, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Ասեղի պարամետրերը՝ 22G; մատիտի ծայրով, կողմնային անցքերով,ուղղորդիչով:  Պունկցիայի ասեղ, որի ծայրի կտրվածքի շնորհիվ  բացառվում են պունկցիային հետևող գլխացավերը, պարէսթեզիան, պունկցիայի ընթացքում՝ անոթների և նյարդերի վնասումը: Ամուր կառուցվածքը բացառում է ասեղի ծայրի դեֆորմացիան նույնիսկ ոսկրին դիպչելիս: Կողմնային անցքերն ապահովում են  ասեղի օպտիմալ, ոչ շատ խորը մուտք: Նախատեսված է ողնուղեղային անզգայացման, դիագնոստիկ-լյումբալ պունկցիայի, ցիտոլոգիական բիոպսիայի համար:  Ունի թափանցիկ հիմք, գունային կոդավորում, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	2 
	Բժշկական գլխարկ
	հատ
	
	1000
	
	18000
	Մեկ անգամյա օգտագործման  Բժշկական գլխարկ կապիչով տղամարդու, ոչ ստերիլ որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Մեկ անգամյա օգտագործման  Բժշկական գլխարկ կապիչով տղամարդու, ոչ ստերիլ որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	3 
	Թթվածնի միջին կոնցետրացիայի դիմակ մեծերի համար  
	հատ
	
	2000
	
	1600000
	Չափը՝ 5 Պատրաստված է փափուկ վինիլից, ունի ամրացնելու երիզ, քթին ֆիքսելու մետաղական սեղմակ, 213 սմ թթվածնային խողովակ, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Չափը՝ 5 Պատրաստված է փափուկ վինիլից, ունի ամրացնելու երիզ, քթին ֆիքսելու մետաղական սեղմակ, 213 սմ թթվածնային խողովակ, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	4 
	էնտերալ սնուցման համակարգ
	հատ
	
	100
	
	40000
	 Համակարգ էնտերալ սնուցման համար, ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման, խողովակի երկարությունը 1,5-2մ ։  Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	 

	5 
	Ինֆուզիոն համակարգ դոզատորով
	հատ
	
	200
	
	60000
	Ինֆուզիոն համակարգ փոխներարկման համար ն/ե դոզատորով, մեկ անգամյա օգտագործման, ստերիլ:  Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	6 
	Թաց արտածծման համար ունիվերսալ միախոռոչ պլևրալ հեղուկի կուտակիչ տարա, պլևրևակ
	հատ
	
	100
	
	2200000
	Թաց արտածծման համար ունիվերսալ միախոռոչ պլևրալ հեղուկի  կուտակիչ տարա : Ունի արտածծման խոռոչ, ջրի համար նախատեսված խոռոչ: Պետք է ունենա հեղուկի կուտակման  խոռոչ 2500մլ, պետք է ունենա նմուշառման համար ինքնափակվող դիաֆրագմա, հիվանդի համար խողովակ, հատակին դնելու հարմարանք, որը ունի ավտոմատ փակման մեխանիզմ: Օդի արտահոսքի չափման աղյուսակ , առանց ասեղի խողովակային կցամաս՝  նմուշառման համար և ATS պարկ: Ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման համար, չպետք է պարունակի լատեքս: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Թաց արտածծման համար ունիվերսալ միախոռոչ պլևրալ հեղուկի  կուտակիչ տարա : Ունի արտածծման խոռոչ, ջրի համար նախատեսված խոռոչ: Պետք է ունենա հեղուկի կուտակման  խոռոչ 2500մլ, պետք է ունենա նմուշառման համար ինքնափակվող դիաֆրագմա, հիվանդի համար խողովակ, հատակին դնելու հարմարանք, որը ունի ավտոմատ փակման մեխանիզմ: Օդի արտահոսքի չափման աղյուսակ , առանց ասեղի խողովակային կցամաս՝  նմուշառման համար և ATS պարկ: Ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման համար, չպետք է պարունակի լատեքս: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	7 
	պահպանակ
	հատ
	
	1500
	
	200000
	բնական լատեքսային պահպանակ մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ :  Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	բնական լատեքսային պահպանակ մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ :  Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 

	8 
	Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտման ռենտգեն ժապավեն
	հատ
	
	4000
	
	4000000
	hամակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտման ռենտգեն ժապավեն, նախատեսված է Sony տպիչի համար,  չափս 24*30սմ, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	hամակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտման ռենտգեն ժապավեն, նախատեսված է Sony տպիչի համար,  չափս 24*30սմ, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 

	9 
	Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտման ռենտգեն ժապավեն
	հատ
	
	2500
	
	3800000
	hամակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտման ռենտգեն ժապավեն, նախատեսված է Sony տպիչի համար, չափս 35*43սմ, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	hամակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտման ռենտգեն ժապավեն, նախատեսված է Sony տպիչի համար, չափս 35*43սմ, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 

	10 
	Պուլսոքսիմետրիայի սենսոր տվիչ Biocare  Հիվանդի մոնիտորի համար
	հատ
	
	10
	
	180000
	Պուլսոքսիմետրիայի սենսոր տվիչ Biocare  Հիվանդի մոնիտորի համար, 6 ոտիկով, մոնիտորի մուտքի շրջանակի 1 ուղեցուցիչով, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ:  
	

	11 
	Պուլսոքսիմետր ARI-800M հիվանդի մոնիտորի համար
	հատ
	
	10
	
	180000
	Պուլսոքսիմետր ARI-800M հիվանդի մոնիտորի համար, 6 ոտիկով, մոնիտորի մուտքի շրջանակի 2 ուղեցուցիչով, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: 
	

	12 
	Պուլսոքսիմետրիայի սենսոր տվիչ SD-9000C Հիվանդի մոնիտորի համար
	հատ
	
	10
	
	180000
	Պուլսոքսիմետրիայի սենսոր տվիչ SD-9000C Հիվանդի մոնիտորի համար, 5 ոտիկով, մոնիտորի մուտքի շրջանակի 1 ուղեցուցիչով, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: 
	

	13 
	Արտածծող կատետր փակ կոնտուրով
	հատ
	
	1000
	
	5500000
	Արտածծող կատետր , ստերիլ, ատրավմատիկ փակ ծայրով: Պատրաստված է ոչ պիրոգեն սիլիկոնից։  Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	Արտածծող կատետր , ստերիլ, ատրավմատիկ փակ ծայրով: Պատրաստված է ոչ պիրոգեն սիլիկոնից։  Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 

	14 
	Արտածծող կատետր 
	հատ
	
	1000
	
	220000
	 Արտածծող կատետր ստերիլ, ատրավմատիկ բաց ծայրով: Պատրաստված է ոչ պիրոգեն սիլիկոնից, ունի հոսքը կարգավորող փական` չափը 12FR:  Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	 Արտածծող կատետր ստերիլ, ատրավմատիկ բաց ծայրով: Պատրաստված է ոչ պիրոգեն սիլիկոնից, ունի հոսքը կարգավորող փական` չափը 12FR:  Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 

	15 
	Վակուումային ավտոմատ պոմպ փորձանոթի համար
	հատ
	
	10
	
	50000
	Վակուումային ավտոմատ պոմպ փորձանոթի ասեղի համար, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: 
	

	16 
	ուկաելի սկոբա
	հատ
	
	5030
	
	500000
	ուկաելի սկոբա, 4*4 չափի։ Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	17 
	Գաստրոսկոպիկ բիոպսիայի աքցան
	հատ
	
	12
	
	840000
	Գաստրոսկոպիկ բիոպսիայի աքցան, մեկանգամյա օգտագործման համար։ մինիմալ աշխ․ բացվածքը՝ 2,8 մմ։ տրամագիծը՝ 2,3մմ
	

	18 
	Լապարասկոպիկ էնդո պարկ
	հատ
	
	100
	
	1000000
	Լապարասկոպիկ էնդո պարկ 10 մմ, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Լապարասկոպիկ էնդո պարկ 10 մմ, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	19 
	Լիգացիոն կլիպսներ (L)
	հատ
	
	300
	
	300000
	Լիգացիոն կլիպսաներ - Կլիպսներ լապարասկոպի համար պոլիմերային, չափսերը՝ Լ (մանուշակագույն), որակյալ, համապատասխան փաթեթավորմամբ: Միանվագ օգտագործման համար, ստերիլիզացված է էթիլեն օքսիդով, պատրաստված են չներծծվող բիոիներտ պոլիմերից, ՄՌՏ համատեղելի, ռենտգեն կոնտրաստային գույնի, չափսերը պետք է հնարավոր լինի տարբերակել գույներով:Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Լիգացիոն կլիպսաներ - Կլիպսներ լապարասկոպի համար պոլիմերային, չափսերը՝ Լ (մանուշակագույն), որակյալ, համապատասխան փաթեթավորմամբ: Միանվագ օգտագործման համար, ստերիլիզացված է էթիլեն օքսիդով, պատրաստված են չներծծվող բիոիներտ պոլիմերից, ՄՌՏ համատեղելի, ռենտգեն կոնտրաստային գույնի, չափսերը պետք է հնարավոր լինի տարբերակել գույներով:Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	20 
	կլիպատոր բժշկական
	հատ
	
	1
	
	300000
	Կլիպատոր – Նախատեսված  L չափի պոլիմերային կլիպսաների տեղադրման համար, բազմանգամյա օգտագործման, ՄՌՏ համատեղելի, օգտագործվում է անոթների և տարբեր հյուսվածքների լիգացիայի համար: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Կլիպատոր – Նախատեսված  L չափի պոլիմերային կլիպսաների տեղադրման համար, բազմանգամյա օգտագործման, ՄՌՏ համատեղելի, օգտագործվում է անոթների և տարբեր հյուսվածքների լիգացիայի համար: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	
	Ներերակային կատետր G14
	հատ
	
	300
	
	15000
	Ներերակային կատետր՝ համար 14, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	21 
	Տեսատպիչի թուղթ
	հատ
	
	300
	
	1200000
	Տեսատպիչի թուղթ 11x111սմ, ՈՒՁՀ համար, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Տեսատպիչի թուղթ 11x111սմ, ՈՒՁՀ համար, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	
	Էնտերալ սնունդ Նուտրիզոն էներջի 
	հատ
	
	50
	
	250000
	Սնունդ հատուկ բժշկական օգտագործման համար 1.5 կկալ/մլ էներգետիկ արժեքով, 1000մլ ծավալով; 1500կկալ/1000մլ; Պարունակում է՝ 60գ սպիտակուց/1000մլ; DHA և EPA (օմեգա 3 ճարպաթթուներ); պարունակում է հանքային նյութեր, վիտամիններ; Կարող է հանդիսանալ, որպես սննդի միակ աղբյուր; Օսմոլյարությունը 360մօսմ/լ: Էներգետիկ արժեքը բաժանված է՝ 16%-սպիտակուցներից, 49%-ածխաջրատներից, 35%-ճարպերից: Նախատեսված է 6 տարեկանից բարձր հիվանդների զոնդով կերակրման համար; լիովին պատրաստ է օգտագործման համար; բացելուց հետո կարելի է պահել սառնարանում 24 ժամ: Չի պարունակում գլուտեն և լակտոզա: 1000 մլ պլաստիկե շիշ;  Ապրանքը ունի որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	Սնունդ հատուկ բժշկական օգտագործման համար 1.5 կկալ/մլ էներգետիկ արժեքով, 1000մլ ծավալով; 1500կկալ/1000մլ; Պարունակում է՝ 60գ սպիտակուց/1000մլ; DHA և EPA (օմեգա 3 ճարպաթթուներ); պարունակում է հանքային նյութեր, վիտամիններ; Կարող է հանդիսանալ, որպես սննդի միակ աղբյուր; Օսմոլյարությունը 360մօսմ/լ: Էներգետիկ արժեքը բաժանված է՝ 16%-սպիտակուցներից, 49%-ածխաջրատներից, 35%-ճարպերից: Նախատեսված է 6 տարեկանից բարձր հիվանդների զոնդով կերակրման համար; լիովին պատրաստ է օգտագործման համար; բացելուց հետո կարելի է պահել սառնարանում 24 ժամ: Չի պարունակում գլուտեն և լակտոզա: 1000 մլ պլաստիկե շիշ;  Ապրանքը ունի որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 

	
	ճնշման չափման սարք
	հատ
	
	100
	
	680000
	Ճնշման չափման սարք/տոնոմետր/, ոչ սնդիկային, մեխանիկական։ Չափման դիապազոնը 20-300։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ:    Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	Ճնշման չափման սարք/տոնոմետր/, ոչ սնդիկային, մեխանիկական։ Չափման դիապազոնը 20-300։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ:    Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 

	22 
	Էսմարխի բաժակ
	հատ
	
	40
	
	100000
	ռետինե կոմբինացված տաքացուցիչ՝  ծավալը 2լ , օգտագործվում է մարմնի տաքացման, հեշտոցի լվացման և որպես հոգնա աղիների մաքրման համար։ Ներառում է  համապատասխան ծայրադիրներ՝ մեծահասակների և երեխաների  համար, արգանդային ծայրադիր, ռետինե խողովակ   երկարությունը 150±10սմ՝ պլաստիկե սեղմակով,  Օգտագործման ուղեցույցի առկայություն։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	23 
	ստերիլ վիրակապ
	հատ
	
	50
	
	12000
	ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ, 10*15 սմ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: 
	ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ, 10*15 սմ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: 

	24 
	ստերիլ վիրակապ
	հատ
	
	50
	
	25000
	ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ, 15*20 սմ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: 
	

	25 
	սառցե պարկ
	հատ
	
	50
	
	19000
	սառցե պարկ` գելով լցված, բազմանգամյա օգտագործման համար՝ նախատեսված հիվանդի  մարմնի վնասված հատվածների սառեցման համար՝ 200մլ ± 20մլ:  Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	սառցե պարկ` գելով լցված, բազմանգամյա օգտագործման համար՝ նախատեսված հիվանդի  մարմնի վնասված հատվածների սառեցման համար՝ 200մլ ± 20մլ:  Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	26 
	Միզային կատետր 
	հատ
	
	5
	
	105000
	 ուղիղ միզային կատետր, մետաղական, որակյալ։Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	 

	27 
	Անոթային սեղմակ
	հատ
	
	80
	
	216000
	վիրաբուժական անոթային սեղմակ, 14 սմ, մետաղական; Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	վիրաբուժական անոթային սեղմակ, 14 սմ, մետաղական; Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	28 
	ստերիլ վիրակապ/ ստրիպ
	տուփ
	
	100
	
	10000
	Ստերիլ ինքնակպչուն վիրակապ/ստրիպ։ Օգտագործվում է մաշկի պատռվածքների և վիրաբուժական կտրվածքների նախնական փակման համար, կարերն ու կեռները հեռացնելուց հետո վերքերի արագ վերականգնման համար: Չափսերը՝ 16մմ±4մմ x 100մմ±20մմ x 1մմ±0,5մմ: Ֆորմատը՝ ոչ պակաս քան 6 հատ ստրիպ տուփում: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	29 
	վիրաբուժական ճանկիչ 
	հատ
	
	8
	
	20000
	վիրաբուժական ճանկիչ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	վիրաբուժական ճանկիչ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	30 
	ունելի վիրաբուժական միջին
	հատ
	
	10
	
	22000
	ունելի վիրաբուժական 20սմ։ Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	ունելի վիրաբուժական 20սմ։ Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	31 
	ունելի անատոմիական
	հատ
	
	20
	
	44000
	ունելի անատոմիական, 20սմ:  Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	ունելի անատոմիական, 20սմ:  Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	32 
	 վիրաբուժական սեղմակ կարճ
	հատ
	
	10
	
	22000
	վիրաբուժական սեղմակ 14սմ, ուղիղ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	վիրաբուժական սեղմակ 14սմ, ուղիղ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	33 
	վիրաբուժական մկրատ
	հատ
	
	30
	
	60000
	վիրաբուժական մկրատ 15սմ±2սմ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	վիրաբուժական մկրատ 15սմ±2սմ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	34 
	վիրաբուժական սեղմիչ
	հատ
	
	20
	
	40000
	վիրաբուժական սեղմիչ 13±1սմ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	վիրաբուժական սեղմիչ 13±1սմ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	35 
	ասպիրայի ծայրադիր
	հատ
	
	4
	
	
	ասպիրայի ծայրադիր: Օգտագործվում է բժշկական ասպիրատորի միջոցով: Նախատեսված է վերքի պարունակությունը հեռացնելու, վերին շնչուղիները մաքրելու համար: Պատրաստված է թափանցիկ պոլիպրոպիլենից: Ստերիլ է, մեկանգամյա օգտագործման: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	36 
	կողահատ մկրատների (Liston) հավաքածու 
	հատ
	
	1
	
	3000
	Կողահատ մկրատ, սուր և ամուր կտրող ծայրով, որն ապահովում է ոսկրային նյութի սահուն և ճշգրիտ կծում: Երկարությունը՝ 185մմ±5մմ: Հաշվի առնելով ոսկորի խտությունը, գործիքը պետք է ունենա նաև մաքսիմալ հուսալի և կայուն կառուցվածք, ինչը թույլ է տալիս մաքսիմալ ուժ գործադրել կծելու ժամանակ: Գործիքի կառուցվածքը ապահովում է ոսկորի հուսալի բռնում, օգտագործվում է ոսկրերի մասնատման, ոսկրաբեկորների մշակման, փոքր ոսկրային ելուստները հեռացնելու համար: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Կողահատ մկրատ, սուր և ամուր կտրող ծայրով, որն ապահովում է ոսկրային նյութի սահուն և ճշգրիտ կծում: Երկարությունը՝ 185մմ±5մմ: Հաշվի առնելով ոսկորի խտությունը, գործիքը պետք է ունենա նաև մաքսիմալ հուսալի և կայուն կառուցվածք, ինչը թույլ է տալիս մաքսիմալ ուժ գործադրել կծելու ժամանակ: Գործիքի կառուցվածքը ապահովում է ոսկորի հուսալի բռնում, օգտագործվում է ոսկրերի մասնատման, ոսկրաբեկորների մշակման, փոքր ոսկրային ելուստները հեռացնելու համար: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	37 
	մկրատ դիսեկցիայի համար
	հատ
	
	1
	
	20000
	մկրատ դիսեկցիայի համար 26 սմ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	38 
	մկրատ դիսեկցիայի համար
	հատ
	
	1
	
	20000
	մկրատ դիսեկցիայի համար 28 սմ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	39 
	կոնխոտոմ
	հատ
	
	1
	
	36000
	Կոնխոտոմը օգտագործվում է տարբեր օրգաններից հյուսվածքային բիոպտատ վերցնելու համար, քթի և ականջի խոռոչից անցանկալի աճերը հեռացնելու համար: Գործիքի երկարությունը՝ 190մմ±5մմ, փողի երկարությունը՝ 120մմ ±5մմ, աշխատող մասի տրամագիծը 9մմ±1մմ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Կոնխոտոմը օգտագործվում է տարբեր օրգաններից հյուսվածքային բիոպտատ վերցնելու համար, քթի և ականջի խոռոչից անցանկալի աճերը հեռացնելու համար: Գործիքի երկարությունը՝ 190մմ±5մմ, փողի երկարությունը՝ 120մմ ±5մմ, աշխատող մասի տրամագիծը 9մմ±1մմ: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	40 
	կոնխոտոմ
	հատ
	
	1
	
	36000
	Կոնխոտոմը օգտագործվում է տարբեր օրգաններից հյուսվածքային բիոպտատ վերցնելու համար, քթի և ականջի խոռոչից անցանկալի աճերը հեռացնելու համար: Գործիքի երկարությունը՝ 190մմ±5մմ, փողի երկարությունը՝ 120մմ ±5մմ, աշխատող մասի տրամագիծը 11մմ±1մմ:  Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Կոնխոտոմը օգտագործվում է տարբեր օրգաններից հյուսվածքային բիոպտատ վերցնելու համար, քթի և ականջի խոռոչից անցանկալի աճերը հեռացնելու համար: Գործիքի երկարությունը՝ 190մմ±5մմ, փողի երկարությունը՝ 120մմ ±5մմ, աշխատող մասի տրամագիծը 11մմ±1մմ:  Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող բժշկական պողպատից և համապատասխանի ISO 7153 ստանդարտներին, այն կարող է ստերիլիզացվել և բազմակի օգտագործվել: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	41 
	մարմնի տաքացման պարկ
	հատ
	
	20
	
	60000
	ռետինե  տաքացուցիչ՝ պարկի  ծավալը 2լ±0,3լ , օգտագործվում է մարմնի տաքացման համար։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	

	42 
	գազահան խողովակ
	հատ
	
	20
	
	2000
	Հետանցքային խողովակ մեծահասակների համար, մեկանգամյա օգտագործման, նախատեսված է հեշտացնելու հիվանդների գազերի անցումը, դեղերի ներմուծումը հետանցքով և բժշկական պրոցեդուրաների անցկացումը: Երկարությունը՝ 375մմ ± 20մմ, տրամագիծը՝ 9մմ ± 0,5մմ: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	
	Sonoace R3 գծային տվիչ
	հատ
	
	1
	
	15000
	Samsung Medison SonoAce R3 ուլտրաձայնային սկաների համար նախատեսված գծային տվիչ 5-12 ՄՀց / 40 մմ: Նախատեսված է մակերևութային կառուցվածքների հետազոտությունների (վահանաձեւ գեղձ, կաթնագեղձ, ավշային հանգույցներ), մկանային-կմախքային հետազոտությունների (հոդեր, մկաններ, ենթամաշկային կառուցվածքներ), ծայրամասային անոթների հետազոտությունների կատարման համար: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	

	43 
	լատոկ երիկամաձև 
	հատ
	
	100
	
	240000
	Լատոկ երիկամաձև բժշկական: Անհրաժեշտ է կենսաբանական հեղուկներ, դեղորայք, բժշկական գործիքներ տեղափոխելու համար: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Չափսը՝ 500մլ ± 50մլ Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Լատոկ երիկամաձև բժշկական: Անհրաժեշտ է կենսաբանական հեղուկներ, դեղորայք, բժշկական գործիքներ տեղափոխելու համար: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Չափսը՝ 500մլ ± 50մլ Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  

	44 
	ՊԴՍ
	հատ
	
	300
	
	780000
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ ներծծվող մոնոֆիլամենտ։ Պետք է պատրաստված լինի պոլի-պ-դիաքսանոնի պոլիեթերից։ Օգտագործվող նյութերը պետք է  չունենան անտիգենային ակտիվություն և լինեն ապիրոգեն։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար։ Թելը պետք է պահպանի պատռման նկատմամաբ  IN VIVO ամրություն 2 շաբաթ հետո 80%±2%, 4  շաբաթ հետո 70%±2%, 6 շաբաթ հետո 60%±2%, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր։
Թելը պետք է օժտված լինի անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է արտահայտի կլինիկորեն ապացուցված անտիմիկրոբային ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae դեմ, թելի իմպլանտացիայից հետո  96±2 ժամվա ընթացքում այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված միկրոօրգանիզմների շտամները աճը ճնշելու համար։ Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ։ Մետրիկ չափը 2, պայմանակն չափը 3-0։ Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով, հյուսվածքների անվտանգ շերտազատումը ապահովելու համար, 1/2 կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ։ Կարանյութը պետք է լինի օղաձև, այսինքն թելի երկու ծայրերեն էլ միացած պետք է լինեն ասեղի նույն մասին։ Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ ներծծվող մոնոֆիլամենտ։ Պետք է պատրաստված լինի պոլի-պ-դիաքսանոնի պոլիեթերից։ Օգտագործվող նյութերը պետք է  չունենան անտիգենային ակտիվություն և լինեն ապիրոգեն։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավ տեսանելիություն ապահովելու համար։ Թելը պետք է պահպանի պատռման նկատմամաբ  IN VIVO ամրություն 2 շաբաթ հետո 80%±2%, 4  շաբաթ հետո 70%±2%, 6 շաբաթ հետո 60%±2%, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր։
Թելը պետք է օժտված լինի անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է արտահայտի կլինիկորեն ապացուցված անտիմիկրոբային ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae դեմ, թելի իմպլանտացիայից հետո  96±2 ժամվա ընթացքում այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է նշված միկրոօրգանիզմների շտամները աճը ճնշելու համար։ Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ։ Մետրիկ չափը 2, պայմանակն չափը 3-0։ Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով, հյուսվածքների անվտանգ շերտազատումը ապահովելու համար, 1/2 կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ։ Կարանյութը պետք է լինի օղաձև, այսինքն թելի երկու ծայրերեն էլ միացած պետք է լինեն ասեղի նույն մասին։ Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
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	Մոնոկրիլ
	հատ
	
	1000
	
	3010000
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ ներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի գլիկոլիդի և Ե կապրոլակտոնի համապոլիմերից։ Պոլիգլիկապրոն 25 համապոլիմերը չպետք է ունենա անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինի ապիրոգեն։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ տեսանելիությունը լավացնելու համար։ Թելը պետք է պահպանի ամրությունը պատռման նկատմամբ IN VIVO 60%±3% ով 7 օր հետո և 30%±2% 2 շաբաթ հետո։ Ձգման առաջնային ամրությունը պրակտիկորեն ամբողջությամբ պետք է վերանա է  28±2 օր իմպլանտացիայից հետո։ Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 91-119 օր։ Թելը պետք է օժտված լինի անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae նկատմամբ թելի իմպլանտացիայից հետո 96±2 ժամվա ընթացքում, այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավական է նշված միկրոօրգանիզմների շտամների աճը ճնշելու համար։ Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ։ Մետրիկ չափը 4, պայմանական չափը1։  Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող, կորությունը, 1/2 , երկարությունը 40մմ±1մմ։ Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։      
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ ներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի գլիկոլիդի և Ե կապրոլակտոնի համապոլիմերից։ Պոլիգլիկապրոն 25 համապոլիմերը չպետք է ունենա անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինի ապիրոգեն։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ տեսանելիությունը լավացնելու համար։ Թելը պետք է պահպանի ամրությունը պատռման նկատմամբ IN VIVO 60%±3% ով 7 օր հետո և 30%±2% 2 շաբաթ հետո։ Ձգման առաջնային ամրությունը պրակտիկորեն ամբողջությամբ պետք է վերանա է  28±2 օր իմպլանտացիայից հետո։ Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 91-119 օր։ Թելը պետք է օժտված լինի անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae նկատմամբ թելի իմպլանտացիայից հետո 96±2 ժամվա ընթացքում, այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավական է նշված միկրոօրգանիզմների շտամների աճը ճնշելու համար։ Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ։ Մետրիկ չափը 4, պայմանական չափը1։  Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող, կորությունը, 1/2 , երկարությունը 40մմ±1մմ։ Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։      
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	2480000
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ ներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի գլիկոլիդի և Ե կապրոլակտոնի համապոլիմերից։ Պոլիգլիկապրոն 25 համապոլիմերը չպետք է ունենա անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինի ապիրոգեն։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ տեսանելիությունը լավացնելու համար։ Թելը պետք է պահպանի ամրությունը պատռման նկատմամբ IN VIVO 60%±3% ով 7 օր հետո և 30%±2%  2 շաբաթ հետո։ Ձգման առաջնային ամրությունը պրակտիկորեն ամբողջությամբ պետք է վերանա է  28±2 օր իմպլանտացիայից հետո։ Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը  91-119 օր։ Թելը պետք է օժտված լինի անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae նկատմամբ թելի իմպլանտացիայից հետո 96±2 ժամվա ընթացքում, այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավական է նշված միկրոօրգանիզմների շտամների աճը ճնշելու համար։ Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ։ Մետրիկ չափը 1,5, պայմանական չափը 4-0։ Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով հյուսվածքների անվնաս շերտազատումը ապահովելու համար, կորությունը, 1/2 , երկարությունը 22 մմ±1մմ։ Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ ներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի գլիկոլիդի և Ե կապրոլակտոնի համապոլիմերից։ Պոլիգլիկապրոն 25 համապոլիմերը չպետք է ունենա անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինի ապիրոգեն։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ տեսանելիությունը լավացնելու համար։ Թելը պետք է պահպանի ամրությունը պատռման նկատմամբ IN VIVO 60%±3% ով 7 օր հետո և 30%±2%  2 շաբաթ հետո։ Ձգման առաջնային ամրությունը պրակտիկորեն ամբողջությամբ պետք է վերանա է  28±2 օր իմպլանտացիայից հետո։ Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը  91-119 օր։ Թելը պետք է օժտված լինի անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae նկատմամբ թելի իմպլանտացիայից հետո 96±2 ժամվա ընթացքում, այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավական է նշված միկրոօրգանիզմների շտամների աճը ճնշելու համար։ Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ։ Մետրիկ չափը 1,5, պայմանական չափը 4-0։ Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով հյուսվածքների անվնաս շերտազատումը ապահովելու համար, կորությունը, 1/2 , երկարությունը 22 մմ±1մմ։ Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
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	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդ 6-ից։ Օգտագործվող նյութը չունի անտիգենային հատկություններ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով՝ վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 0.2, պայմանական չափը 10/0, թելի երկարությունը 13սմ ± 1սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, ինչը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 455 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /ասեղի մարմնի եզրերը կլորացված են/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ տարբեր դիրքերում: Ասեղը ծակող, 3/8 կորության, 3,8 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդ 6-ից։ Օգտագործվող նյութը չունի անտիգենային հատկություններ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով՝ վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 0.2, պայմանական չափը 10/0, թելի երկարությունը 13սմ ± 1սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, ինչը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 455 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /ասեղի մարմնի եզրերը կլորացված են/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ տարբեր դիրքերում: Ասեղը ծակող, 3/8 կորության, 3,8 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
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	Էտիլոն
	հատ
	
	24
	
	365000
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդ 6-ից։ Օգտագործվող նյութը չունի անտիգենային հատկություններ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով՝ վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 0,2, պայմանական չափը 10/0: Թելի երկարությունը 13սմ ± 1սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, ինչը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 455 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /ասեղի մարմնի եզրերը կլորացված են/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ տարբեր դիրքերում: Ասեղը ծակող  3/8 կորության, 5,1 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդ 6-ից։ Օգտագործվող նյութը չունի անտիգենային հատկություններ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով՝ վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 0,2, պայմանական չափը 10/0: Թելի երկարությունը 13սմ ± 1սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, ինչը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 455 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /ասեղի մարմնի եզրերը կլորացված են/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ տարբեր դիրքերում: Ասեղը ծակող  3/8 կորության, 5,1 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
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	Էտիլոն
	հատ
	
	24
	
	215000
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդ 6-ից։ Օգտագործվող նյութը չունի անտիգենային հատկություններ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով՝ վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 0,3, պայմանական չափը 9/0, թելի երկարությունը 13սմ ± 1սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, ինչը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 455 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /ասեղի մարմնի եզրերը կլորացված են/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ տարբեր դիրքերում: Ասեղը ծակող, 3/8 կորության, 5 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդ 6-ից։ Օգտագործվող նյութը չունի անտիգենային հատկություններ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով՝ վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 0,3, պայմանական չափը 9/0, թելի երկարությունը 13սմ ± 1սմ։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, ինչը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 455 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /ասեղի մարմնի եզրերը կլորացված են/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ տարբեր դիրքերում: Ասեղը ծակող, 3/8 կորության, 5 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  

	50 
	Պրոլեն 
	հատ
	
	25
	
	82000
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Մետրիկ չափը 1,5, պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղները ծակող, կորությունը 1/2  , 20 մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց:  Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։                 
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Մետրիկ չափը 1,5, պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղները ծակող, կորությունը 1/2  , 20 մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց:  Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։                 
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	540000
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE -ի դեմ իմպլանտացիայից հետո  96±4 ժամվա ընթացքում, որը բավարար է այդ միկրոբների շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Մետրիկ չափը 4, պայմանական չափը 1: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը հետադարձ կտրող, 1/2  կորության, 40մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE -ի դեմ իմպլանտացիայից հետո  96±4 ժամվա ընթացքում, որը բավարար է այդ միկրոբների շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Մետրիկ չափը 4, պայմանական չափը 1: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը հետադարձ կտրող, 1/2  կորության, 40մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
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	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE -ի դեմ իմպլանտացիայից հետո  96±4 ժամվա ընթացքում, որը բավարար է այդ միկրոբների շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Մետրիկ չափը 2 պայմանական չափը 3- 0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով, որը նախատեցված է հյուսվածքների արդյունավետ շերտազատման համար, 1/2  կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE -ի դեմ իմպլանտացիայից հետո  96±4 ժամվա ընթացքում, որը բավարար է այդ միկրոբների շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Մետրիկ չափը 2 պայմանական չափը 3- 0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով, որը նախատեցված է հյուսվածքների արդյունավետ շերտազատման համար, 1/2  կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
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	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE -ի դեմ իմպլանտացիայից հետո  96±4 ժամվա ընթացքում, որը բավարար է այդ միկրոբների շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Մետրիկ չափը 2, պայմանական չափը 3 - 0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող, կտրող ծայրով,  1/2  կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE -ի դեմ իմպլանտացիայից հետո  96±4 ժամվա ընթացքում, որը բավարար է այդ միկրոբների շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Մետրիկ չափը 2, պայմանական չափը 3 - 0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։Ասեղը ծակող, կտրող ծայրով,  1/2  կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
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	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE -ի դեմ իմպլանտացիայից հետո  96±4 ժամվա ընթացքում, որը բավարար է այդ միկրոբների շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Մետրիկ չափը 2 պայմանական չափը 3- 0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով, որը նախատեցված է հյուսվածքների արդյունավետ շերտազատման համար, 1/2  կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից։ Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Թելը օժտված է անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Օգտագործվող անտիսեպտիկը պետք է դրսևորի կլինիկորեն հաստատված անտիմիկրոբային ակտիվություն  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE -ի դեմ իմպլանտացիայից հետո  96±4 ժամվա ընթացքում, որը բավարար է այդ միկրոբների շտամների աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը ապահովում է անվտանգ օգտագործումը ուղեղի թաղանթների վրա կիրառելիս, թելը չպետք է կորցնի անտիսեպտիկ հատկությունները, անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Մետրիկ չափը 2 պայմանական չափը 3- 0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը ծակող տափակեցված ծայրով, որը նախատեցված է հյուսվածքների արդյունավետ շերտազատման համար, 1/2  կորության, 26 մմ±1մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  

	55 
	Ֆորմալիդեհիդ
	Հատ
	
	700
	
	
	Ֆորմալին՝ հեղձուցիչ սուր հոտով ախտահանիչ նյութ: Մրջնալդեհիդի 37-40%-անոց ջրային լուծույթ: 1 լ.  տարաներով: Օգտագործվում է տարածքների կամ առարկաների վարակազերծման համար: Ինչպես նաև դիակները քայքայումից պաշտպանելու համար: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Ֆորմալին՝ հեղձուցիչ սուր հոտով ախտահանիչ նյութ: Մրջնալդեհիդի 37-40%-անոց ջրային լուծույթ: 1 լ.  տարաներով: Օգտագործվում է տարածքների կամ առարկաների վարակազերծման համար: Ինչպես նաև դիակները քայքայումից պաշտպանելու համար: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  

	56 
	Բժշկական սպիրտ
	Հատ
	
	750
	
	4500000
	Բժշկական սպիրտ 100%, 1լ տարաներով: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	Բժշկական սպիրտ 100%, 1լ տարաներով: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  

	57 
	Գել էլեկտրահաղորդիչ
	հատ
	
	1500
	
	3000000
	էլեկտրական դանակների համար նախատեսված գել , խիտ, չծորացող, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	58 
	Գել ստերիլ
	հատ
	
	50
	
	
	Վիրահատական ստերիլ գել։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	

	59 
	նատրիումի քլորիդ
	կգ
	
	10
	
	30000
	քիմիապես մաքուր , անգույն, թափանցիկ հանքանյութ, խտությունը՝  2,1-2,2գ/սմ³ որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 
	քիմիապես մաքուր , անգույն, թափանցիկ հանքանյութ, խտությունը՝  2,1-2,2գ/սմ³ որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։ 

	60 
	դիթիլին փոշի
	կգ
	
	5
	
	
	քիմիապես մաքուր, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	

	61 
	լյուգոլի լ/թ
	լիտր
	
	3
	
	
	քիմիապես մաքուր, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։  
	

	62 
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ՝ 14G x 10սմ
	հատ
	
	70
	
	959000
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ նախատեսված Bard MAGNUM համակարգի համար 14G 10սմ 
Ասեղի վրա խորությունը վերահսկող գծանշումների առկայություն, ասեղի չափերի գունային տարբերակում: 
CE, ISO13487
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ նախատեսված Bard MAGNUM համակարգի համար 14G 10սմ 
Ասեղի վրա խորությունը վերահսկող գծանշումների առկայություն, ասեղի չափերի գունային տարբերակում: 
CE, ISO13487

	63 
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ՝ 16G x 10սմ
	հատ
	
	30
	
	411000
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ նախատեսված Bard MAGNUM համակարգի համար 16G 10սմ 
Ասեղի վրա խորությունը վերահսկող գծանշումների առկայություն, ասեղի չափերի գունային տարբերակում: 
CE, ISO13488
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ նախատեսված Bard MAGNUM համակարգի համար 16G 10սմ 
Ասեղի վրա խորությունը վերահսկող գծանշումների առկայություն, ասեղի չափերի գունային տարբերակում: 
CE, ISO13488

	64 
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ՝ 14G x 10սմ
	հատ
	
	85
	
	850000
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ նախատեսված Vigeo V-Tek համակարգի համար 14G 10սմ 
Ասեղի վրա խորությունը վերահսկող գծանշումների առկայություն, ասեղի չափերի գունային տարբերակում: 
CE, ISO13485
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ նախատեսված Vigeo V-Tek համակարգի համար 14G 10սմ 
Ասեղի վրա խորությունը վերահսկող գծանշումների առկայություն, ասեղի չափերի գունային տարբերակում: 
CE, ISO13485

	65 
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ՝ 16G x 10սմ
	հատ
	
	15
	
	150000
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ նախատեսված Vigeo V-Tek համակարգի համար 16G 10սմ 
Ասեղի վրա խորությունը վերահսկող գծանշումների առկայություն, ասեղի չափերի գունային տարբերակում: 
CE, ISO13486
	Մեկանգամյա օգտագործման բիոպսիայի ասեղ նախատեսված Vigeo V-Tek համակարգի համար 16G 10սմ 
Ասեղի վրա խորությունը վերահսկող գծանշումների առկայություն, ասեղի չափերի գունային տարբերակում: 
CE, ISO13486

	66 
	Կապրոնային թել 
	հատ
	
	40
	
	240000
	Թել վիրաբուժական սինթետիկ չներծծվող, կապրոնից առանց ասեղի, պոլիֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդային կոմպլեքս թելից: Ոչ տոքսիկ, օժտված է բարձր ամրությամբ և էլաստիկությամբ: Վիրաբուժական հանգույցը պետք է լինի հուսալի: Երկարությունը առնվազն 80մ։ Որակյալ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն տեսանելիությունը ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 4: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Թել վիրաբուժական սինթետիկ չներծծվող, կապրոնից առանց ասեղի, պոլիֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդային կոմպլեքս թելից: Ոչ տոքսիկ, օժտված է բարձր ամրությամբ և էլաստիկությամբ: Վիրաբուժական հանգույցը պետք է լինի հուսալի: Երկարությունը առնվազն 80մ։ Որակյալ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն տեսանելիությունը ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 4: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	67 
	Կապրոնային թել 
	հատ
	
	300
	
	1700000
	Թել վիրաբուժական սինթետիկ չներծծվող, կապրոնից առանց ասեղի, պոլիֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդային կոմպլեքս թելից: Ոչ տոքսիկ, օժտված է բարձր ամրությամբ և էլաստիկությամբ: Վիրաբուժական հանգույցը պետք է լինի հուսալի: Երկարությունը առնվազն 80մ։ Որակյալ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն տեսանելիությունը ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 5: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։
	Թել վիրաբուժական սինթետիկ չներծծվող, կապրոնից առանց ասեղի, պոլիֆիլամենտ՝ պատրաստված պոլիամիդային կոմպլեքս թելից: Ոչ տոքսիկ, օժտված է բարձր ամրությամբ և էլաստիկությամբ: Վիրաբուժական հանգույցը պետք է լինի հուսալի: Երկարությունը առնվազն 80մ։ Որակյալ։ Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն տեսանելիությունը ապահովելու համար։ Մետրիկ չափը 5: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ։

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	-

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	02.02.2021թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Խաչպար» ՍՊԸ
	
	108000
	
	-
	
	108000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Խաչպար» ՍՊԸ
	
	15000
	
	3000
	
	18000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Անիկո Ֆարմ» ՍՊԸ
	
	1600000
	
	-
	
	1600000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Մեգէլ» ՍՊԸ
	
	2200000
	
	-
	
	2200000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Խաչպար» ՍՊԸ
	
	150000
	
	-
	
	150000

	
	Արթուր Հարությունյան Գագիկի ԱՁ
	
	148500
	
	-
	
	148500

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	2800000
	
	560000
	
	3360000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	2666666,67
	
	533333,33
	
	3200000

	
	«Մեգէլ» ՍՊԸ
	
	4500000
	
	-
	
	4500000

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կուրացիո» ՍՊԸ
	
	5500000
	
	-
	
	5500000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Մի Վնասիր» ՍՊԸ
	
	220000
	
	-
	
	220000

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	180000
	
	-
	
	180000

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Մեգիէլ» ՍՊԸ
	
	200000
	
	-
	
	200000

	
	«Մեդիփլաս»
	
	1000000
	
	-
	
	1000000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	5790000
	
	-
	
	5790000

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	6050000
	
	-
	
	6050000

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	250000
	
	-
	
	250000

	
	«Մեգիէլ» ՍՊԸ
	
	300000
	
	-
	
	300000

	
	«Մեդիփլաս»
	
	249000
	
	-
	
	249000

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	107000
	
	-
	
	107000

	
	«Մեդիփլաս»
	
	290000
	
	
	
	290000

	
	«Մեգիէլ» ՍՊԸ
	
	680000
	
	
	
	680000

	Չափաբաժին 22
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	900000
	
	180000
	
	1080000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	18750000
	
	3750000
	
	22500000

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	1500000
	
	300000
	
	1800000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Լեյկո» ՍՊԸ
	
	320000
	
	-
	
	320000

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	315000
	
	-
	
	315000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	680000
	
	-
	
	680000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	850000
	
	-
	
	850000

	Չափաբաժին 26
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կուրացիո» ՍՊԸ
	
	12000
	
	-
	
	12000

	Չափաբաժին 28
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Խաչպար» ՍՊԸ
	
	19000
	
	-
	
	19000

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	216000
	
	-
	
	216000

	Չափաբաժին 32
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	18160
	
	-
	
	18160

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	18000
	
	
	
	18000

	Չափաբաժին 33
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	19900
	
	-
	
	19900

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	19000
	
	-
	
	19000

	Չափաբաժին 34
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	39800
	
	-
	
	39800

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	39000
	
	-
	
	39000

	Չափաբաժին 35
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	19000
	
	-
	
	19000

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	18500
	
	-
	
	18500

	Չափաբաժին 36
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	53100
	
	-
	
	53100

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	52800
	
	-
	
	52800

	Չափաբաժին 37
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	36000
	
	-
	
	36000

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	35000
	
	-
	
	35000

	Չափաբաժին 39
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	2800
	
	-
	
	2800

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	30000
	
	-
	
	30000

	Չափաբաժին 42
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	36000
	
	-
	
	36000

	Չափաբաժին 43
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	36000
	
	-
	
	36000

	Չափաբաժին 47
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	
	200000
	
	40000
	
	240000

	Չափաբաժին 48
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	775000
	
	-
	
	775000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	773000
	
	-
	
	773000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	1350000
	
	-
	
	1350000

	Չափաբաժին 49
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	3000000
	
	-
	
	3000000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	3005000
	
	-
	
	3005000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	9500000
	
	-
	
	9500000

	Չափաբաժին 50
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	2480000
	
	-
	
	2480000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	2850000
	
	-
	
	2850000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	8550000
	
	-
	
	8550000

	Չափաբաժին 51
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	372000
	
	-
	
	372000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	340000
	
	-
	
	340000

	Չափաբաժին 52
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	365000
	
	-
	
	365000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	400000
	
	-
	
	400000

	Չափաբաժին 53
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	215000
	
	-
	
	215000

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	234960
	
	
	
	234960

	Չափաբաժին 54
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	82000
	
	-
	
	82000

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	90000
	
	-
	
	90000

	Չափաբաժին 55
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	580000
	
	-
	
	580000

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	540000
	
	-
	
	540000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	610000
	
	-
	
	610000

	Չափաբաժին 56
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կանիֆարմ» ՍՊԸ
	
	3000000
	
	-
	
	3000000

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	3100000
	
	-
	
	3100000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	3850000
	
	-
	
	3850000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	5220000
	
	-
	
	5220000

	Չափաբաժին 57
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կանիֆարմ» ՍՊԸ
	
	300000
	
	-
	
	300000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	420420
	
	-
	
	420420

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	429000
	
	-
	
	429000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	448500
	
	-
	
	448500

	Չափաբաժին 58
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կանիֆարմ» ՍՊԸ
	
	2990000
	
	-
	
	2990000

	
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	
	2999000
	
	-
	
	2999000

	
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	3264000
	
	-
	
	3264000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	4640000
	
	-
	
	4640000

	Չափաբաժին 59
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Լեյկո» ՍՊԸ
	
	291666,67
	
	58333,33
	
	350000

	
	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ
	
	290833
	
	58167
	
	349000

	
	«Էֆ Բի ԷՅ» ՍՊԸ
	
	1750000
	
	-
	
	1750000

	Չափաբաժին 60
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	375000
	
	75000
	
	450000

	Չափաբաժին 63
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ
	
	25000
	
	5000
	
	30000

	Չափաբաժին 66
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Դայմընդ Մեդիքալ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	945000
	
	-
	
	945000

	Չափաբաժին 67
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Դայմընդ Մեդիքալ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	405000
	
	-
	
	405000

	Չափաբաժին 68
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կանիֆարմ» ՍՊԸ
	
	850000
	
	-
	
	850000

	
	«Դայմընդ Մեդիքալ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	765000
	
	-
	
	765000

	Չափաբաժին 69
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Կանիֆարմ» ՍՊԸ
	
	150000
	
	-
	
	150000

	
	«Դայմընդ Մեդիքալ Գրուպ» ՍՊԸ
	
	135000
	
	-
	
	135000

	Չափաբաժին 70
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Անիկո Ֆարմ» ՍՊԸ
	
	240000
	
	-
	
	240000

	Չափաբաժին 71
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	
	1200000
	
	-
	
	1200000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը բոլոր մասնակիցները  հրավիրվել են գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների: Բանակցություններին մասնակցել են՝ «Անիկո Ֆարմ» ՍՊԸ-ն, «Արթուր Հարությունյան Գագիկի» ԱՁ-ն, «Մեդիփլաս» ՍՊԸ-ն, «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ-, «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ-ն, «Կանիֆարմ» ՍՊԸ-ն,  «Թագ Հէմ» ՍՊԸ-ն, «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ-ն, «Դայմընդ Մեդիքալ Գրուպ» ՍՊԸ-ն «Անիկո Ֆարմ» ՍՊԸ-ն։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	17
	«Երմեդ» ՍՊԸ 

	
	
	անբավարար
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	18.02.2021թ

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	20.02.2021թ․ 
	24․02․2021թ․

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  03.03 .2021թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	04.03.2021թ.   05.03.2021թ.  և 18.03.2021թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	05.03.2021թ և 18.03.2021թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր

	1,  2, 28  
	«Խաչպար» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-1
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	145000

	3, 70
	«Անիկո Ֆարմ» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-2
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	1840000

	6, 18
	Մեգիէլ ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-3
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	2400000

	7
	Արթուր Հարությունյան Գագիկի ԱՁ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-4
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	148500

	8, 9, 22
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-5
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	7640000

	13, 26  
	«Կուրացիո» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-6
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	5512000

	14
	«Մի Վնասիր» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-7
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	220000

	19
	«Մեդիփլաս» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-8
	18.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	249000

	20, 42, 43, 71
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-9
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	1379000

	24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 47
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-10
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	956100

	48,51, 53, 54
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-11
	18.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	1410000

	49, 50, 52, 55
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-12
	18.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	6385000

	56, 57, 58,
	«Կանիֆարմ» ՍՊ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-13
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	6290000

	59, 63
	«Թագ Հէմ» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-14
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	379000

	60
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-15
	18.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	4500000

	66,67,68,69
	«Դայմընդ Մեդիքալ Գրուպ» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42-16
	05.03.2021թ.
	30.12.2021թ.
	
	
	2250000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն


	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,  2, 28  
	«Խաչպար» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Րաֆֆու 33/7
	khachpar.llc@gmail.com
	2050922055871001
	00071045

	3, 70
	«Անիկո Ֆարմ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Արարատյան 90/8
	anicofarm@yahoo.com
	1570018156020100
	01840918

	6, 18
	Մեգիէլ ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Կոմիտաս 56 165տ
	megiel.tender@mail.ru
	2500010305440100
	01541006

	7
	Արթուր Հարությունյան Գագիկի ԱՁ
	Ք. Երևան, Էրեբունի, Դավիթ Բեկի 2թղմ. Տ 34/1
	artur.gnumner@gmail.com
	11816015281500
	23241409

	8, 9, 22
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10
	lawyer@c-e.am
	217002182558001
	01210095

	13, 26  
	«Կուրացիո» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Սարյան 16/30
	curatio.llc@gmail.com,
	2051222021581001
	02585487

	14
	«Մի Վնասիր» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Րաֆֆու 99/42
	mivnasir.llc@gmail.com
	1570021916560100
	01847238

	19
	«Մեդիփլաս» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Արաբկիր 33փ. 17/5տ.
	mediplusco.info@gmail.com
	163608013336
	00210791

	20, 42, 43, 71
	«Երմեդ» ՍՊԸ
	Ք. Էջմիածին, Կնունյանց 26բ
	adamyanerem@yahoo.com
	1930058601460100
	04721572

	24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 47
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Լեո – 12
	medtechservice@mail.ru
	163008142792
	02205001

	48,51, 53, 54
	«Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, լենինգրադյան 23/11, 92տ
	armedica@gmail.com
	205002241516101
	01268548

	49, 50, 52, 55
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131

010399994
	intermedgroup@inbox.ru
	1930048363450100
	02621803

	56, 57, 58,
	«Կանիֆարմ» ՍՊ
	Ք. Երևան, Կարախանյան 38/5
	kanipharmtenders@gmail.com
	2052822099771001
	00917219

	59, 63
	«Թագ Հէմ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/7
	taggem@mail.ru
	16047808168200
	01232586

	60
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Մամիկոնյանց 3շ. Բն 41
	farmegus@mail.ru
	1570051932950100
	00108127

	66,67, 68,69
	«Դայմընդ Մեդիքալ Գրուպ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Թումանյան փ. Շ. 28/20, բն. 8
	dimondmed@2020@gmail.com
	1570064042200100
	02821906

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/42  ծածկագրով գնման ընթացակարգը 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 61, 62, 64, 65   չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	www.armeps.am, www.procurement.am

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արմինե Համբարձումյան
	/010/ 28 76 81
	armine.hambardzumyan@oncology.am
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