ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ  ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящий текст объявления утвержден решением 1 Комиссии по запросу котировок от "19" "сентября" 2019 года и публикуется в соответствии со статьей 27 Закона Республики Армения "О закупках"

Код запроса котировок ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1
Заказчик Министерства здравоохранения Республики Армения, находящийся по адресу Ереван 0010, Дом Правительства N3, объявляет  открытый конкурс, который проводится одним этапом, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am).

Участнику, отобранному по итогам запроса котировок, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку медицинского оборудования (далее — договор).


Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в запросе котировок.

Квалификационные критерии, предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в запросе котировок, а также участникам, и представляемые для оценки таких критериев документы установлены приглашением на настоящую процедуру.

Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, по принципу предпочтения участника, представившего минимальное ценовое предложение. 

Для получения приглашения на запрос котировок в документарной форме необходимо обратиться к заказчику до 17:00 часов 39-го дня с даты опубликования настоящего объявления. При этом, для получения приглашения в документарной форме заказчику должно быть представлено письменное заявление. Заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в документарной форме в первый рабочий день, следующий за получением такого требования.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления. 

Неполучение приглашения не ограничивает права участника на участие в настоящей процедуре. 

Заявки на запрос котировок необходимо подать в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am), до 17:00 часов 40-го дня с даты опубликования настоящего объявления. Заявки могут быть поданы кроме армянского также на английском или русском языке. 

Вскрытие заявок будет проводиться в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps, в 17:00 часов на 40-го день с даты опубликования настоящего объявления. 

Жалобы относительно настоящей процедуры должны быть поданы в Совет по обжалованию закупок по адресу: ул. Мелик-Адамяна 1, Ереван. Обжалование осуществляется в порядке, установленном приглашением на настоящий запрос котировок. Для подачи жалобы требуется внесение платежа в размере 30 000 (тридцать тысяч) драмов РА, который должен быть перечислен на казначейский счет № 900008000482, открытый на имя Министерства финансов Республики Армения. 

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Миграну Амбарчумяну.

       Телефон +374 60 80-80-03/2703

       Эл. почта m.hambardzumyan@moh.am 

Заказчик Министерства здравоохранения Республики Армения

Утверждено
Решением Оценочной комиссии  открытого конкурса
под кодом ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1
№ 1 от 19.09.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА  ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ " МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ДЛЯ НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению. 
Если Вы не зарегистрированы в системе электронных закупок, но желаете принять участие в данной процедуре, то для подачи заявки необходимо саморегистрироваться в системе Armeps (www.armeps.am).Условия регистрации  в системе  установлены  в руководстве пользователя «Экономического оператора» системы электронных закупок Armeps, размещенного в подразделе «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Одновременно:

-при вводе заявки в систему электронных закупок Armeps (www.armeps.am) (далее - система) необходимо следовать  руководству по закупкам, осуществляемым в электронной форме подраздела «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner
-при возникновении вопросов и проблем, связанных с системой, ,  Вы можете обратиться к заказчику, а также в Министерство финансов РА (далее также уполномоченный орган) по адресу: г. Ереван, ул. Мелик-Адамяна 1 (телефон: (+37411) 28-93-20):
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Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об  открытом конкурсе, проводимом под кодом ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), "Порядка осуществления закупок в электронной форме", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 386-N от 6 апреля 2017 года, и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "Министерство здравоохранения Республики Армения" (далее—заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все зарегистрированные в системе лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

Эта процедура была обнародована на основании части 6 статьи 15 Закона.

Для регистрации в системе в качестве участника лицо заходит на интернет-сайт, действующий по адресу www.armeps.am, и заполняет соответствующую требуемую информацию, после чего для подтверждения регистрации в систему вводится полученная посредством электронной почты комбинация цифр и (или) букв. После верного ввода указанной информации лицо считается зарегистрированным в системе участником, о чем автоматически получает уведомление. Регистрация участника автоматическим способом считается недействительной, если в течение 30 календарных дней со дня регистрации в системе он не входит в систему или входит в систему, однако не вводит в систему информацию. В этом случае осуществляется новый процесс регистрации.
К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения. 
Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии m.hambardzumyan@moh.am
ЧАСТЬ I
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
1.1.
Предметом закупки является приобретение "медицинского оборудования" (далее — также товар) для нужд "Министерство здравоохранении РА", которые сгруппированы в лоты "22":

	Номера лотов
	Наименование лота

	1
	Нейронавигатор

	2
	Магнитно-резонансный томограф

	3
	компютерный томограф

	4
	Бинокулярный нейро операционный микроскоп

	5
	Нейроэндоскоп

	6
	Рентгенодиагностическая передвижная система с С-Дугой

	7
	Ультразвуковой аспиратор/генератор

	8
	Наркозно-дыхательный аппарат

	9
	Ультразвуковая система

	10
	Низкотемпературный медицинский стерилизатор

	11
	Низкотемпературный (оксиран (C2H4O) газ) стерилизатор

	12
	Автоклав

	13
	Нейрохирургический многофункциональный операционный стол

	14
	Электрохирургический аппарат

	15
	Набор нейрохирургических операцый 1

	16
	Набор нейрохирургических операцый 2

	17
	Набор нейрохирургических операцый 3

	18
	Система интраоперационного нейромониторинга

	19
	Лобная лампа

	20
	Бинокулярная лупа

	21
	Операционные светильник 1

	22
	Операционный светильник 2


Технические характеристики товара, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 4 к настоящему Приглашению.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ 
2.1.
В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:
1)
которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом; 

2)
которые на день подачи заявки имеют просроченные обязательства по контролируемым налоговым органом доходам в размере до одного процента от представленного ими ценового предложения, но не превышающие пятьдесят тысяч драмов Республики Армения;

3)
которые или представитель исполнительного органа которых в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке снята или погашена;
4)
в отношении которых в течение одного года, предшествующего дню подачи заявки, имеется вынесенный в установленном законом порядке необжалуемый административный акт за антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением в сфере закупок;

5)
которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках; 

6)
которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.
2.2.
Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.2. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.
2.3.
Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:
1)
физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, 

2)
физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.
участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.
лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.
председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.
сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)
участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.
данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.
участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.
кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.
они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4.
Участник должен иметь требуемые для исполнения предусмотренных заключаемым договором обязательств:
1)
профессиональный опыт,
2)
технические средства,
3)
финансовые средства,
4)
трудовые ресурсы.
2.5.
Предъявляемые к участнику:
1)
квалификационный критерий "Профессиональный опыт" устанавливается и оценивается в следующем порядке:
а.
участник в течение года подачи заявки и трех предшествующих этому лет должен был надлежащим образом осуществить как минимум один аналогичный договор. Исполненный ранее договор (или договоры) оценивается (или оцениваются) как аналогичный (аналогичные), если объем (или итоговый объем) поставленных в его (их) рамках товаров в суммарном выражении не меньше пятидесяти процентов от ценового предложения, представленного участником в рамках данной процедуры. При этом объем поставленных в рамках как минимум одного договора товаров в суммарном выражении должен быть не менее двадцати процентов от ценового предложения, представленного участником в рамках данной процедуры. 
По смыслу настоящей процедуры аналогичным является факт поставки  медицинского оборудования.
б.
для обоснования своего соответствия требованиям абзаца а) настоящего подпункта участник в заявке представляет утвержденное со своей стороны объявление о том, что в случае признания его участником, занявшим первое место, он в установленные настоящим приглашением порядке и сроки представит комиссии копии исполненного ранее договора (договоров,соглашений), а для оценки надлежащего исполнения данного договора (договоров,соглашений) - копию акта (протокола приема-передачи и т.д.), заверенного сторонами данного договора(соглашения) и удостоверяющего исполнение договора в установленный срок, или письменное заверение стороны, принявшей исполнение данного договора. 
При этом оценочная комиссия может проверить подлинность договора (соглашения), представленного участником, занявшим первое место, посредством Комитета государственных доходов Республики Армения. 
 в.
квалификация участника по части этого критерия оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает условия и требования, предусмотренные настоящим подпунктом;
2)
квалификационный критерий "Технические средства" устанавливается и оценивается в следующем порядке:
а.
участник представляет в заявке утвержденное им объявление о наличии технических средств, необходимых для исполнения заключаемого договора;
б.
квалификация участника по части этого критерия оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает условия и требования, предусмотренные настоящим подпунктом;
3)
квалификационный критерий "Финансовые средства" устанавливается и оценивается в следующем порядке:
а.
у участника, являющегося резидентом Республики Армения, за исключением не являющегося индивидуальным предпринимателем физического лица итоговая сумма валового дохода за три отчетных года, предшествующих подаче заявки, не должна быть меньше ценового предложения, представленного участником в рамках настоящей процедуры;
б.
для обоснования своего соответствия требованиям абзаца а) настоящего подпункта участник в заявке представляет утвержденное со своей стороны объявление, подлинность которого комиссия оценивает на условиях, установленных настоящим приглашением. 
в.
если участник не является резидентом Республики Армения или участник—это физическое лицо не являющееся индивидуальным предпринимателем, то предусмотренное абзацем а) настоящего подпункта условие не действует, и данный участник в заявке представляет только объявление.

г.
квалификация участника по части этого критерия оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает условия и требования, предусмотренные настоящим подпунктом; 
4)
квалификационный критерий "Трудовые ресурсы" устанавливается и оценивается в следующем порядке:
а.
участник представляет в заявке утвержденное им объявление о наличии трудовых ресурсов, необходимых для исполнения заключаемого договора;
б.
квалификация участника по части этого критерия оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает условия и требования, предусмотренные настоящим подпунктом.
2.6.
Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре. 
2.7.
Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом). 
В подобном случае:
1)
при оценке заявки учитывается то, что квалификация каждого члена договора о совместной деятельности должна соответствовать установленным настоящим Приглашением квалификационным требованиям, принятым данным членом по этому договору;

2)
ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру. В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

3)
Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.
3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ 
3.1.
Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право посредством системы требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия посредством системы предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса. 
3.2.
В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в системе и в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос. 

3.3.
Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.
3.4.
В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в системе и в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления. 
3.5.
При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в системе и в бюллетене объявления об этих изменениях. 
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
4.1.
Для участия в настоящей процедуре участник посредством системы подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов. 
Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.
Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на открытый конкурс.
4.2.
Заявки на процедуру необходимо подать посредством системы не позднее, чем "17:00" часов "40-го дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру. Заявки, поданные по истечении окончательного срока подачи заявок, не принимаются системой.
4.3.
В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения, которое включает:

   а) объявление о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

   б) объявление о соответствии своих данных квалификационным критериям, установленным настоящим приглашением с условием, что в случае признания его участником, занявшим первое место, он, в установленных настоящим приглашением порядке и сроках, представит в комиссию предусмотренные настоящим приглашением документы, обосновывающие квалификацию;

    в) объявление об отсутствии злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры

    г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай) в размере более пятидесяти процентов; 

  д) объявление  относительно соответствия предлагаемого товара техническим характеристикам, предусмотренным приглашением, при условии, что в случае признания занявшим первое место участником, в установленные настоящим приглашением сроки и порядке представит в комиссию технические характеристики, а также наименование предлагаемого товара, товарный знак, наименование производителя, страну происхождения (далее — полное описание товара):

е) данные того физического лица (физических лиц), которое (которые) прямо или косвенно владеет (владеют) более чем десятью процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале участника, включая акции на предъявителя, или данные лица (лиц), обладающего (обладающих) правом назначать или освобождать от должности членов исполнительного органа участника, либо получающего (получающих) более пятнадцати процентов от прибыли, полученной в результате осуществления участником предпринимательской или иной деятельности. При отсутствии указанных в настоящем подпункте лиц, представляются данные руководителя и членов исполнительного органа. При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем информация, которая после вскрытия заявок автоматически опубликовывается в системе, одновременно опубликовывается в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор;

ж) учетный номер налогоплательщика и адрес электронной почты участника
2)
утвержденное им ценовое предложение;
3)
копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через агентство;
4)
посредством системы представить копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);
При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом) 

• при оценке заявки учитывается, что квалификация каждого члена договора о совместной деятельности должна соответствовать квалификационным требованиям, установленным приглашением -по обязательствам, взятым данным членом в соответствии с этим договором, 

  • ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру. В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

  • если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ 
5.1.
Предлагаемая цена помимо стоимости товара включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке, посредством системы.
5.2.
Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (сумма себестоимости и ожидаемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога. 
Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:
а.
графы "стоимость ценового предложения" и "налог на добавленную стоимость" заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью.
б.
между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость ценового предложения" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";
в.
номер лота в ценовом предложении участника указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно.
5.3.
Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой и в обязательном порядке заполняется в системе без расчета подлежащей уплате в государственный бюджет Республики Армения суммы налога на добавленную стоимость. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА
6.1.
Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.
6.2.
Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.
7.ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
7.1.
Вскрытие заявок произойдет посредством системы на "4-ый день в "17:00" со дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру. 
На заседании по вскрытию заявок председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.
Функции вскрывающих членов комиссии в системе упорядочены. Упорядочение определяется председателем комиссии. Первый вскрывающий член комиссии своими отметками представляет на рассмотрение второго вскрывающего члена список подлежащих вскрытию заявок, которые система идентифицировала в качестве поданных (годных) заявок, после чего второй вскрывающий член утверждает список поданных ему заявок. После утверждения загружается протокол о вскрытии заявок (в системе — отчет), который в день вскрытия заявок отправляется секретарем комиссии посредством системы на адреса электронной почты участников.
7.2.
Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением. 
Оценка заявок осуществляется в течение до пяти рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а оценка документов, представленных занявшим первое место участником, — в течение до десяти рабочих дней со дня их представления.
"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение либо те, которые не соответствуют требованиям приглашения.
7.3.
С целью определения участников, занявших первое и последующие места, председатель комиссии автоматическим способом создает протокол об оценке заявок, который утверждается в системе членами комиссии посредством проставления отметки в системе.
7.4.
Участник, занявший первое место, определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией участников, занявших первое и последующие места, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения, а при оценке заявок за основание принимается приложенное в системе ценовое предложение, утвержденное участником.
7.5.
Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу установленному Центральным банком Армении на день открытия, которая в будущем конртакте определяется как максимальная цена в драмах.

7.6.
Переговоры между комиссией, заказчиком и участниками запрещаются, за исключением случаев,
1)
когда в процедуре принял участие один участник, поданная заявка которого соответствует требованиям приглашения, либо если в результате оценки заявок заявка только одного участника была оценена как соответствующая требованиям приглашения, или при равенстве предложенных минимальных цен, или закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона. Переговоры, которые ведутся согласно настоящему пункту, могут привести только к снижению предложенной цены или изменению условий оплаты, а переговоры ведутся одновременно со всеми участниками;
2)
иных случаев, предусмотренных Законом.
7.7.
Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет участников, занявших первое и последующие места. При равенстве предложенных наименьших цен или закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона:
а.
для определения участников, занявших первое и последующие места, с целью сокращения предложенных на заседании комиссии цен, со всеми участниками, которые оценены как удовлетворяющие неценовым условиям, проводятся одновременные переговоры, если на заседании присутствуют все участники (наделенные соответствующим полномочием представители),
б.
в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии посредством системы одновременно уведомляет всех оцененных удовлетворительно участников о дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,
в.
переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на десятый рабочий день со дня отправки извещения,
г.
представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для остальных участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,
д.
на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным участниками ценам, цена которых не превышает размера финансовых средств, предусмотренных для совершения этой закупки, определяются и объявляются участники, занявшие первое и последующие места,
е.
если на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока представленные участниками цены наименьшие цены равны, то процедура закупки объявляется несостоявшейся на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона. 
7.8.
При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника, включая ценовое предложение, а также копию (копии) представленного (представленных) участником, в том числе участником, занявшим первое место, документа (документов), содержащего (содержащих) полное описание товара. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются оригиналы документов, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.
7.9.
Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, в том числе когда документы, утверждаемые участником, являющимся резидентом Республики Армения, или их часть представлены в воспроизведенном (отсканированном) виде с утвержденного оригинала и не утверждены электронной цифровой подписью, за исключением случаев, когда в заявке отсутствует ценовое предложение, либо ценовое предложение представлено в несоответствии с требованиями приглашения, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день с помощью системы  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.
7.10.
Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 7.9. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка оценивается неудовлетворительно и отклоняется.
7.11.
Член или секретарь комиссии не может принимать участия в работе комиссии, если на заседании по вскрытию заявок выясняется, что учрежденная им организация или организация, в которой он имеет долю (пай), либо лицо, состоящее с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также родители, дети, братья или сестры супругов), либо учрежденная таким лицом организация или организация, в которой такое лицо имеет долю (пай), подала заявку на участие в данной процедуре. При наличии предусмотренного настоящим пунктом условия член или секретарь Комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с данной процедурой, непосредственно после заседания по вскрытию заявок заявляет самоотвод от данной процедуры. 
7.12.
После вскрытия заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках.
7.13.
Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию заявок секретарь комиссии: 
1)
опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию заявок;
2)
опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;
3)
посредством своей  электронной почты указанной в настоящем Приглашении направляет запрос в Комитет государственных доходов (далее — Комитет) относительно наличия просроченных на день подачи заявки обязательств занявшего первое место участника по части контролируемых налоговым органом доходов, а также относительно наличия условий, установленных пунктом 2.5 части 1 настоящего Приглашения для оценки квалификационного критерия "Финансовые средства", с представлением наименования участника и учетного номера налогоплательщика. При этом указанный в настоящем подпункте запрос направляется на электронную почту по адресу: Lena_Najaryan@taxservice.amв соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Приглашению, с одновременным направлением копий электронного письма на электронные почты по адресам: karine_sargsyan@taxservice.am, gayane_antonyan@taxservice.am и procurement@minfin.am :

4)
посредством системы направляет занявшему первое место участнику извещение, предлагая в течение трех рабочих дней со дня направления извещения:
а.
представить сопроводительным письмом оригинал банковской гарантии;
б.
представить по электронной почте предусмотренные разделом 3 части 2 настоящего приглашения документы, обосновывающие квалификационные критерии, а также полное описание предложенного товара (предложенных товаров). 
7.14.
Занявший первое место участник отправляет установленные подпунктом 4 пункта 7.13. части 1 настоящего приглашения документы в указанный в том же пункте срок на электронный адрес секретаря комиссии, предусмотренный настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, обосновывающих квалификационные критерии участника, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.
7.15.
Комитет в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7.13 части 1 настоящего Приглашения, посредством электронной почты предоставляет заказчику информацию о запросе в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему Приглашению. Если информация от Комитета не поступает в установленный настоящим пунктом срок, то представленные участником объявления считаются соответствующими действительности.
7.16.
Заказчик в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, в письменной форме направляет данные этого участника — с соответствующими основаниями — в уполномоченный орган, который в течение пяти рабочих дней после их получения инициирует процедуру включения данного участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. При этом если представленные по заявке объявления участника о том, что он имеет право на участие в предусмотренных приглашением закупках и (или) соответствует квалификационным критериям, квалифицируются как не соответствующие действительности либо участник или занявший первое место участник в установленные настоящим приглашением сроки и порядке не представляет предусмотренные приглашением документы, то это обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки.
7.17.
В рабочий день, следующий за истечением предусмотренного подпунктом 4 пункта 7.13. части 1 настоящего приглашения срока отправки документов, представленных занявшим первое место участником, секретарь в электронной форме предоставляет членам комиссии одновременно копии документов, представленных занявшим первое место участником, по два экземпляра оценочных листов и полученную из Комитета информацию. Заседание по утверждению результатов оценки созывается в сроки установленные пунктом 7.2 части 1 настоящего приглашения. При этом, комиссия оценивает также соответствие полного описания представленного товара требованиям настоящего приглашения, а в случае обнаружения несоответствий эти несоответствия полного описания товара в отношении требований настоящего приглашения в обязательном порядке и подробно приводятся в протоколе заседания комиссии.
7.18. В случае фиксирования несоответствий требованиям приглашения в результате оценки предоставленной Комитетом информации и/или в документах, требуемых подпунктом 4 пункта 7.13 части 1 настоящего приглашения, представленных участником занявшим первое место, а также непредставления документов занявшим первое место участником, секретарь комиссии в тот же день посредством системы извещает участника, занявшего первое место, предлагая исправить несоответствие в течение трех рабочих дней:

При этом, если несоответствие было зафиксировано

• в результате информации, полученной от Комитета, к указанному в настоящем пункте извещнию прилагается также воспроизведенный(отсканированный) с оригинала вариант документа, содержащего информацию, предоставленную Комитетом;

• в результате оценки документов, представленных участником занявшим первое место, к указанному в настоящем пункте извещнию прилагается также воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания комиссии.

7.19  Если занявший первое место участник в установленный пунктом 8.18 части 1 настоящего приглашения срок

1) исправляет зафиксированное несоответствие- заявка оценивается удовлетворительно и участник, занявший первое место, объявляется отобранным участником:

· если зафиксированное несоответствие относится к просроченным налоговым обязательствам по линии доходов, контролируемых налоговым органом, то несоответствие считается исправленным, если занявший первое место участник представляет воспроизведенный (отсканированный) с оригинала экземпляр документа, обосновывающего уплату суммы, указанной в предоставленной Комитетом информации;

· если к квалификационному критерию "Финансовые средства"- то зафиксированное несоответствие может быть исправлено как предоставлением оценочной комиссии занимающим первое место участником письменной информации, полученной от комитета, так и новой информацией, предоставленной комитетом. При этом со стороны оценочной комиссия или секретаря повторный запрос в комитет не производится,

2) не исправляет зафиксированное несоответствие, то, заявка занявшего первое место участника решением комиссии отклоняется и на том же заседании комиссия признает занявшим первое место того участника, который занял последующее место, с применением условии, установленных пунктами 7.13-7.20 части 1 настоящего приглашения.

Документы, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, представляются секретарю комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 7.14 части 1 настоящего приглашения. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.
7.20 В случае непредставления участником, занявшим первое место, полного описания товара применяются условия, установленные пунктами 7.17-7.19 части 1 настоящего приглашения:

7.21.
Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.
7.22.
Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком посредством системы, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии. 
При обмене сведениями (документами) электронным способом участник удостоверяет сведения (документы) электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть размещен на идентификационной карте, предоставленной в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об идентификационных картах", либо отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

Участники, являющиеся резидентами Республики Армения, удостоверяют включенные в заявку утверждаемые ими документы электронной цифровой подписью, а участники, не являющиеся резидентами Республики Армения, представляют эти документы в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала документа варианте.
Включаемые в заявку документы, утвержденные электронной цифровой подписью, не скрепляются печатью.
7.23.
Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам. 
7.24.
В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, комиссия в целях определения отобранного участника применяет процедуру, установленную пунктами 7.13-7.23 части 1 настоящего Приглашения.
7.25.
По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок, который прилагается к протоколу процедуры закупки. Протокол подписывается членами Комиссии, присутствующими на заседании.
В первый рабочий день, следующий за окончанием заседания по оценке заявок, протокол заседания опубликовывается в бюллетене.
7.26.
В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.
Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.
7.27.
С целью применения пункта 7.26. части 1 настоящего приглашения созывается внеочередное заседание комиссии.
7.28.
На следующий рабочий день после окончания заседания по определению отобранного участника секретарь комиссии:
1)
отмечает в системе оцененных удовлетворительно участников процедуры, классифицируя их по результатам оценки и ценовым предложениям;

2)
посредством системы отправляет на электронную почту участников протокол заседания комиссии о результатах оценки.
7.29.
До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.
7.30.
Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.
Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет "10" календарных дней. Период ожидания не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор.
Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора, является ничтожным.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.
Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.
8.2.
В течение четырех рабочих дней, следующих за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 7.30. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на второй рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 7.30 части 1 настоящего Приглашения.
8.3.
Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом в договор включается полное описание товара, представленное в заявке отобранным участником. 
8.4.
В день отправки отобранному участнику извещения заказчика о заключении договора секретарь комиссии посредством системы направляет на электронную почту отобранного участника извещение о поступлении предложения по заключению договора.
8.5.
Если отобранный участник в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о заключении договора и проекта договора не подписывает договор и не предоставляет заказчику обеспечения договора, то он лишается права подписания договора. 
При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.
8.6.
Отобранный участник, получивший предложение заказчика о заключении договора, посредством системы принимает или отклоняет поступившее ему предложение.
8.7.
До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.5 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, включая увеличение цены, предложенной отобранным участником. 
8.8.
На следующий рабочий день после заключения договора секретарь Комиссии завершает процедуру в системе.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
9.1.
На основании требования о предоставлении обеспечения договора отобранный участник в течение 10 рабочих дней со дня его получения обязан представить обеспечение договора. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечение договора.
9.2.
Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены договора. Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 10-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение десяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному в результате настоящей процедуры договору.
При этом:
1)
если ценовое предложение, представленное отобранным участником в рамках настоящей процедуры, не превышает 70 млн драмов РА, то обеспечение договора представляется в форме утвержденного отобранным участником в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег. В случае когда ценовое предложение, представленное отобранным участником в рамках настоящей процедуры, превышает 70 млн драмов РА, то обеспечение договора представляется в форме утвержденного отобранным участником в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег. Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000474", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа. В случае представления обеспечения договора в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки, оно представляется в соответствии с установленной Приложением № 7 формой.
2)
если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечение договора представляется в форме заключенного в одностороннем порядке объявления - в виде неустойки или наличных денег. Если предусмотренные на момент возникновения правомочия на заключение договора финансовые средства превышают 70 млн драмов РА, однако для полного исполнения договора в дальнейшем также потребуются финансовые средства, то отобранный участник представляет обеспечение договора по части выделенных финансовых средств в виде банковской гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств — в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег. При применении настоящего подпункта обеспечение договора, представленное в виде банковской гарантии или наличных денег, возвращается представившему его участнику в течение десяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по договору, за счет выделенных финансовых средств. 
9.3. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам:
1)
участник признается отобранным по части более чем одного лота, то он может представить обеспечение договора как для каждого лота в отдельности, так и обеспечение одного договора для всех лотов. В случае представления обеспечения одного договора, его сумма исчисляется в отношении общей цены договора. Если общая цена договора превышает 70 млн драмов РА, однако цены по отдельным лотам не превышают этого размера, то обеспечение договора может быть представлено в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег;
2)
заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечение договора выплачивается в размере суммы, исчисленной только за этот лот.
10. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ
10.1.
Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:
1)
ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;
2)
прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд государства или общин, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения.
3)
не подано ни одной заявки;
4)
договор не заключается.

Настоящая процедура объявляется несостоявшейся на основании пункта 4 части 1 статьи 34 Закона, если на момент истечения срока представления заявок, установленного в рамках настоящей процедуры, система электронных закупок дала сбой:
10.2.
В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся. 
12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ 
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ
11.1.
Каждое лицо имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, Комиссии и лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы.
11.2.
Отношения, связанные с закупками, в том числе с рассмотрением жалобы, не являются административными и регулируются законодательством, регулирующим гражданско-правовые отношения Республики Армения.
11.3.
Каждое лицо согласно Закону имеет право:
1)
на обжалование до заключения договора действий (бездействия) и решений заказчика и Комиссии лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы. Порядок деятельности лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы, утвержден приказом министра финансов РА N 600-Н от 6 декабря 2018 года.

2)
на обжалование в судебном порядке действий (бездействия) и решений лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, заказчика и Комиссии.
11.4.
Если подавшее жалобу лицо обжалует:
1)
решение о заключении договора, то жалоба подается в период ожидания, предусмотренный пунктом 7.30 части 1 настоящего Приглашения;
2)
характеристики предмета закупки или требования приглашения, то жалоба подается до истечения окончательного срока подачи заявок. 
11.5.
Жалоба подается лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, в письменной форме, подписанной, с включением в нее:
1)
наименования (имени, фамилии, копии документа, удостоверяющего личность) и адреса подавшего жалобу лица;
2)
наименования и адреса заказчика;
3)
кода и предмета обжалуемой процедуры закупки;
4)
предмета спора и требования подавшего жалобу лица;
5)
фактических и правовых оснований жалобы, доказательств по ней;

6)
копии документа, обосновывающего внесение платы за обжалование. При этом размер платы за обжалование составляет 30 тысяч драмов Республики Армения, которые уплачиваются в государственный бюджет Республики Армения, на открытый с этой целью на имя уполномоченного органа казначейский счет "900008000482". 
7)
наименования и номера счета того банка, которому в случае удовлетворения жалобы должна быть обратно перечислена плата;
8)
иных необходимых сведений.

11.6 Жалоба лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, подается по адресу Республика Армения, 0010, г. Ереван, ул.Мелик-Адамян 1 или воспроизведенный (отсканированный) вариант с оригинала  высылается на электронную почту по адресу secretariat@minfin.am. 

11.7.
На следующий рабочий день после опубликования в бюллетене решения принятого рассматривающим жалобы лицом об удовлетворении жалобы, в том числе частично, рассматривающее жалобы лицо, которое рассмотрело данную жалобу и вынесло решение, предоставляет в письменной форме в уполномоченный орган копию документа, удостоверяющего внесение платы за обжалование, а также наименования и номера счета того банка, которому должна быть перечислена подлежащая возврату сумма. В течение пяти рабочих дней после получения копии указанного в настоящем пункте документа уполномоченный орган перечисляет обратно плату за обжалование внесшему ее лицу посредством совершения перевода на указанный банковский счет.
11.7.

Если жалоба не отвечает требованиям статьи 50 Закона, то в течение двух рабочих дней, следующих за получением жалобы, лицо, рассматривающее в связанные с закупками жалобы, в письменной форме уведомляет об этом подавшее жалобу лицо, с назначением срока в два рабочих дня на устранение зафиксированных недостатков. В день отправки письма лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, отправляет воспроизведенный (отсканированный) вариант с его оригинала также на адрес электронной почты, указаннօй в жалобе.. При этом если жалоба, представленная в установленный подпунктом 2 пункта 11.4 части 1 настоящего Приглашения срок, не отвечает требованиям статьи 50 Закона, то жалоба, в установленный настоящим пунктом срок исправленная и представленная лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, считается представленной в установленный срок.

11.9 В течение одного рабочего дня со дня принятия жалобы к производству, лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, в бюллетене публикует жалобу и объявление о ней. При этом, в объявлении отмечается интернет-ссылка на созываемые для рассмотрения жалобы заседания в режиме онлайн. Жалоба считается принятым к производству по истечении срока, предусмотренного пунктом 11.8 настоящего приглашения об устранении зафиксированных недостатков, а в случае представления жалобы с устраненными недостатками-со дня ее предоставления лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы.
11.10 В течение двух рабочих дней со дня принятия жалобы к производству лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, обращается с письмом к заказчику с требованием представить в письменном виде позицию по жалобе, а также с требованием представить указанные в письме и необходимые для рассмотрения жалобы и принятия решения документы, прилагая копии жалобы и приложенных документов, при наличии. Позиция заказчика по жалобе и запрошенные документы представляются лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, в письменной форме или в воспроизведенном (отсканированном) с их оригинала варианте, путем направления на электронную почту, указанную в пункте 11.5 части 1 настоящего приглашения.
 Указанные в настоящем пункте документы заказчик представляет лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, в течение двух рабочих дней со дня получения такого требования.

11.11.
Решения о жалобе принимаются по процедуре, согласно которой подавшее жалобу лицо, заказчик и все вовлеченные стороны вправе присутствовать на заседаниях, созываемых с целью рассмотрения жалобы, и представлять свои точки зрения.
11.12.
Рассмотрение жалобы осуществляется и решение выносится не позднее чем в течение двадцати календарных дней со дня принятия жалобы к производству.  Указанный срок может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней по мотивированному промежуточному решению лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы. При этом в день вынесения промежуточного решения лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, обеспечивает опубликование соответствующего объявления об этом в бюллетене. Решение лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, является юридически обязывающим, и может быть изменено или отменено, в том числе частично, только судом.
11.13.
Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы:
1)
вправе принимать следующие решения относительно действий или бездействия заказчика и Комиссии:
а.
запретить выполнение определенных действий и принятие решений;
б.
обязать принимать соответствующие решения, включая объявление процедуры закупки несостоявшейся, за исключением решения о признании договора недействительным;
2)
принимает решение о включении участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок;
3)
ведет учет решений, принятых лицом, рассматривающим жалобы в связи с закупками, и осуществляет контроль над их исполнением.
11.14.
В случае удовлетворения жалобы лицом, рассматривающим жалобы в связи с закупками, заказчик несет ответственность за возмещение ущерба, нанесенного подавшему жалобу лицу и обоснованного в установленном порядке.
11.15.
Рассмотрение жалобы является открытым для общественности. Рассмотрение жалоб осуществляется посредством заседаний. Заседания записываются и вместе с принятым решением по жалобе публикуются в бюллетене. В случае невозможности записи заседания стенографируются. Заседания онлайн транслируются также в интернете.
11.16.
Каждое лицо, интересы которого были нарушены или могут быть нарушены в результате послуживших основанием для обжалования действий, вправе принять участие в процедуре обжалования, с подачей аналогичной жалобы лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, до срока принятия решения о жалобе. Согласно статье 50 Закона, лицо, не принявшее участия в процедуре обжалования, лишается права на подачу аналогичной жалобы лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками.
11.17.
Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, опубликовывает в бюллетене решение в течение двух рабочих дней, следующих за днем его принятия, с указанием даты опубликования. Решение лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, вступает в силу на следующий день после его опубликования в бюллетене.
11.18.
Каждое лицо, которое заинтересовано в заключении конкретной сделки, и которое понесло убытки вследствие действия или бездействия заказчика, Комиссии или лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков.
11.19.
Представленная лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, жалоба автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования объявления, предусмотренного частью 9 статьи 50 Закона до дня вступления в силу решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы.
Согласно статье 51 Закона лицо, рассматривающее жалобы связанные с закупками, выносит решение о снятии приостановления процесса закупки, если руководители органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководитель исполнительного органа письменно сообщает, что исходя из общественных интересов или интересов обороны и национальной безопасности, необходимо продолжить процесс закупки.Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, опубликовывает в бюллетене предусмотренное настоящим пунктом решение в течение рабочего дня, следующего за днем его принятия.
ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ НА  ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.
1.2.
При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.
1.3.
Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.
2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ
Для участия в процедуре участник подает заявку посредством системы. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения) в порядке, установленном пунктом 8.19 части 1 настоящего приглашения.

Участник заявкой представляет утвержденные им:
1)
"критерий Пригодности";

2.1.
заявление--объявлениe на участие в процедуре согласно Приложению №1;
2.2 копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через агентство;

2.3 договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом)23
3)
"Финансовый критерий";
2.6.
ценовое предложение согласно Приложению №2; Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.
3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАНЯВШИМ 
ПЕРВОЕ МЕСТО УЧАСТНИКОМ
3.1.
С целью обоснования своего соответствия Предусмотренным настоящим Приглашением
1)
квалификационным критериям занявший первое место участник посредством отправки на предусмотренную настоящим Приглашением электронную почту секретаря комиссии представляет комиссии письмо, предусмотренное Приложением №3 к настоящему Приглашению, к которому прилагаются: 
а.
утвержденное им полное описание предлагаемого товара согласно Приложению №3.1;
б.
копии как минимум одного аналогичного (однотипного) договора, надлежащим образом осуществленного в течение года подачи заявки и предшествующих этому трех лет, а также копии акта, подтверждающего исполнение этого договора (этих договоров, соглашений) в установленный срок (акт приема-передачи и т. д.) или вариант, воспроизведенный (отсканированный) с оригинала письменного подтверждения стороны, принявшей исполнение данного договора.
3.2.
Копии включенных в заявку дипломов, документы относительно транспортных средств, технических средств, приборов, оборудования, которые были предоставлены в советский или постсоветский период государственными органами Республики Армения, могут быть составлены на русском языке, если они в порядке, установленном законодательством Республики Армения, не признаны (не считаются) утратившими силу.
3.3.
Предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.
3.4.
Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Приложение № 1
к Приглашению на  открытый конкурс
под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1"
ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ
на участие в  открытом конкурсе 
______________________________________________________________заявляет, что 

наименование участника 

желает участвовать в лоте (лотах)_______________________________ объявленного
номер лота (лотов)
______________________________________________ под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1          наименование заказчика
открытого конкурса и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

__________________________________________________ заявляет и заверяет, что

наименование участника
является резидентом ______________________________________________________
наименование страны
Учетный номер налогоплательщика _____________ следующий: ________________

наименование
учетный номер

участника
налогоплательщика
Адрес электронной почты____________________ следующий: __________________

наименование
адрес электронной

участника
почты

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

1) удовлетворяет требованиям к праву участия и квалификационным критериям, установленным приглашением на  открытый конкурс под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1", и обязуется в случае признания занявшим первое место участником в порядке и сроки, установленные приглашением на запрос котировок с указанным кодом, представить документы, обосновывающие квалификацию, требуемые приглашением
2) указанные в поданном им в целях участия в  открытый конкурсе под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1" заявлении-объявлении на участие технические характеристики товара (товаров), предлагаемого по части лота (лотов), соответствуют требованиям технических характеристик товара (товаров), указанного в соответствующем лоте (лотах) того же приглашения и обязуется в случае признания занявшим первое место участником, в порядке и сроки, установленные приглашением представить полную характеристику предлагаемого им товара,
· в рамках участия в  открытом конкурсе под кодом " ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1" не допускал и (или) не допустит злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

· отсутствует случай установленного приглашением на открытый конкурс случая     одновременного 
участия взаимосвязанных с ________________ лиц и (или) учрежденных__________

наименование участника
наименование

участника
организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую ____________________
наименование участника
долю (пай) в размере более пятидесяти процентов,

· 
прилагает данные того физического лица (физических лиц), которое (которые) на день подачи заявки прямо или косвенно владеет (владеют) более чем десятью процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале участника, включая акции на предъявителя, или данные лица (лиц), обладающего (обладающих) правом назначать или освобождать от должности членов исполнительного органа участника, либо получающего (получающих) более пятнадцати процентов от прибыли, полученной в результате осуществления участником предпринимательской или иной деятельности (реальные бенефициары)** и подтверждает, что информация относительно реальных бенефициаров действительна и не содержит недостоверных сведений.
	п/н
	Имя, фамилия, отчество
	Для граждан Республики Армения — тип и номер идентификационной карты или паспорта, либо предусмотренного законодательством Республики Армения документа, удостоверяющего личность 
	Для иностранных граждан — тип и номер предусмотренного законодательством соответствующей страны документа, удостоверяющего личность 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4) В случае признания отобранным участником  открытом конкурсе под  кодом " ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1" и заключения договора, выполнение договора будет осуществляться  посредством  --------------------------------------------------------------------   сотрудников.

                                                                                   количество сотрудников

_______________________________________________
_____________________

наименование участника (должность,
подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П. 
Приложение № 2
к Приглашению на  открытый конкурс
под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1"
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на открытый конкурс под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1", в том числе проект заключаемого договора __________________________________
                               наименование участника

предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

	Номера лотов
	Наименование товара
	Стоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)
/прописью и цифрами/
	НДС**/прописью и цифрами/
	Общая цена
/прописью и цифрами/

	1
	2
	3
	4
	5=3+4

	1
	"Наименование лота предмета закупки № 1"
	
	
	

	2
	"Наименование лота предмета закупки № 2"
	
	
	

	3
	"Наименование лота предмета закупки № 3"
	
	
	

	…
	...
	
	
	

	…
	...
	
	
	


_________________________________________________
_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя
подпись
М. П.

Приложение № 3
к Приглашению на  открытый конкурс
под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1"
ЗАЯВЛЕНИЕ

на представление занявшим первое место участником документов, требуемых приглашением 

_______________________________, в качестве занявшего первое место участника 
наименование занявшего первое место участника
прилагает предусмотренные приглашением документы, обосновывающие его соответствие требованиям квалификационных критериев, установленных тем же приглашением, а также полное описание товара.
_________________________________________________
_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя
подпись
М. П.
Приложение № 3,1
к Приглашению на  открытый конкурс
под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1"
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

товара, предлагаемого занявшим первое место участником 

_____________________________, в качестве участника, занявшего первое место в

наименование занявшего первое место участника
рамках  открытого конкурса под кодом " ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1" ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара. 

	Номер лота
	Предлагаемый товар

	
	наименование
	товарный знак
	наименование производителя
	страна происхождения
	технические характеристики

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


_________________________________________________
_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя
подпись
М. П.

Приложение № 4
к Приглашению на  открытый конкурс
под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1"
ДОГОВОР 

ПОСТАВКИ ТОВАРА ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА
№ ____________________
	
г
	"
" 
 20
г.


_____________, в лице _______________________, действующего на основании устава _____________, далее — "Покупатель", с одной стороны, и __________________, в лице директора _____________________, действующего на основании устава ________________________, далее — "Продавец", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец обязуется в установленном настоящим Договором (далее — договор) порядке, объемах, сроки и по адресу поставить Покупателю товар (далее — товар), предусмотренный Технической характеристикой-графиком закупки, являющейся Приложением № 1 к договору, а Покупатель обязуется принять товар и заплатить за него. 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Покупатель имеет право:

2.1.1.
Отказываться от товара в случае непоставки товара Продавцом в установленный договором срок, если сроки поставки были нарушены более чем на 10 дней.

2.1.2.
Если передан товар ненадлежащего качества, не соответствующий предусмотренной договором технической характеристике: 

а)
требовать возмещения расходов, произведенных им по причине ненадлежащего качества товара;

б)
не принимать товар, установив по своему усмотрению разумный срок безвозмездной замены товара ненадлежащего качества на товар соответствующего договору качества, и требовать у Продавца уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора; 

в)
отказываться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за товар суммы.

2.1.3.
Если передан товар в количестве меньше оговоренного в договоре, то: 

а)
требовать восполнения недопереданного количества товара;

б)
отказываться от переданного товара и оплаты за него, а если товар оплачен, то требовать возврата уплаченной суммы и уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.4.
Если передан товар с нарушением условия его вида, по своему усмотрению:

а)
принимать товар, соответствующий условию относительно его вида, и отказываться от остальных товаров;

б)
отказываться от всех переданных товаров и требовать уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора; 

в)
требовать безвозмездной замены товара, не соответствующего условию относительно его вида, на товар, соответствующий предусмотренному договором виду.

2.1.5.
В случае нарушения Продавцом сроков поставки, по своему усмотрению устанавливать новый срок поставки товара и требовать у Продавца уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.
2.1.6.
Требовать у Продавца возмещения убытков, если Покупатель в результате нарушения Продавцом обязательства, в разумный срок после расторжения договора приобрел у иного лица по более высокой, но разумной цене товар вместо предусмотренного договором товара, в размере разницы цены, установленной по договору, и заключенной вместо этого сделки, а также всех необходимых и разумных расходов, осуществленных им для приобретения товара у иного лица.

2.1.7.
В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Продавец существенным образом нарушил договор;

2.1.7.1.
Нарушение договора Продавцом считается существенным, если:

а)
был поставлен товар ненадлежащего качества, который не может быть заменен в приемлемый для Покупателя срок;

б)
сроки поставки товара нарушены более чем на 10 дней;

2.1.8.
Осматривать товар и незамедлительно уведомлять Продавца о выявленных дефектах.
2.2.
Покупатель обязан:

2.2.1.
Выполнять все необходимые действия, обеспечивающие прием товара, поставленного в соответствии с договором.

2.2.2.
В случае отказа в соответствии с договором от переданного Продавцом товара обеспечивать ответственное хранение этого товара и незамедлительно уведомлять об этом Продавца.

2.2.3.
В случае приема товара, поставленного в предусмотренных договором порядке и сроках, уплачивать Продавцу суммы, подлежащие уплате последнему, а в случае нарушения срока — также предусмотренную пунктом 6.5 договора пеню.

2.2.4.
Уведомлять Продавца о нарушении условий договора относительно количества, ассортимента, качества товара сразу после выявления дефекта или в разумные сроки после того, когда нарушение соответствующего условия договора должно было быть выявлено, исходя из характера и значения товара.

2.2.5.
После расторжения договора согласно пункту 2.3.3 договора возмещать Продавцу причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.
2.3.
Продавец имеет право:

2.3.1.
Требовать у Покупателя принимать товар, поставленный в предусмотренные договором порядке, объемах, сроки и по адресу. 

2.3.2.
Требовать у Покупателя платить суммы, подлежащие уплате ему за товар, поставленный в предусмотренном договором порядке, объемах, сроки и по адресу и принятый Покупателем.

2.3.3.
В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Покупатель существенным образом нарушил договор.

2.3.3.1.
Нарушение договора Покупателем считается существенным, если сроки оплаты товара нарушены неоднократно.

2.3.4.
Досрочно поставлять товар с согласия Покупателя.
2.4.
Продавец обязан:

2.4.1.
Передавать товар Покупателю в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренные договором.

2.4.2.
Обеспечивать поставку товара в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1.2 и (или) пунктом 2.1.5 договора в установленные Покупателем сроки.
2.4.3.
Передавать Покупателю товар, свободный от прав третьих лиц.

2.4.5.
Передавать Покупателю товар предусмотренного договором качества и количества в предусмотренные договором сроки и по адресу, а по требованию Покупателя предоставлять подтверждающие качество товара документы, установленные законодательством Республики Армения. 

2.4.6.
В случае допущения недопоставки, в установленном договором порядке восполнять недопоставку.

2.4.7.
Забирать обратно товар, принятый Покупателем в соответствии с пунктом 2.2.2 договора на ответственное хранение, или в разумный срок распорядиться им, а также возмещать необходимые расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Продавцу.

2.4.8.
В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеню и штраф.

2.4.9.
Передавать Покупателю принадлежности товара и соответствующие документы.

2.4.10.
После расторжения договора согласно пункту 2.1.7 договора возмещать Покупателю причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.4.11.
В течение срока действия обеспечения исполнения договора в случае начала процесса ликвидации или банкротства заранее в письменной форме уведомлять об этом Покупателя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.
Цена договора составляет _____________________ драмов Республики Армения, включая НДС. Цена договора включает все платежи (расходы), осуществляемые Продавцом с целью обеспечения исполнения договора, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль.

Цена поставки товара стабильна, и Продавец не вправе требовать увеличения, а Покупатель — снижения этой цены.
3.3.
Покупатель платит за поставленный ему товар в драмах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в размерах и в месяцы, предусмотренные графиком оплаты договора (Приложение № 2). Если акт составляется после 20 числа данного месяца, и по графику оплаты предусмотрены финансовые средства на этот месяц, то оплата производится в течение до 30 рабочих дней, но не позднее чем до 30 декабря данного года. 

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ТОВАРА

4.1.
Продавец гарантирует соответствие качества поставленного товара требованиям государственного стандарта.
4.2.
Для товаров, являющихся основным средством, гарантийным сроком устанавливается не менее 365 календарных дней со дня, следующего за днем принятия товара Покупателем. Если в течение гарантийного срока выявлены дефекты поставленного товара, то Продавец обязан за свой счет и в установленные Покупателем разумные сроки устранить эти дефекты
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА

5.1.
Поставленный товар принимается подписанием акта приема-передачи между Покупателем и Продавцом. Факт передачи товара Покупателю фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Покупателем и Продавцом, с указанием даты составления документа.
Включительно до дня, предусмотренного для поставки Товара по Договору, Продавец предоставляет Покупателю подписанный им документ, фиксирующий факт передачи товара Покупателю (Приложение № 3.1), а посредством системы электронных закупок armeps (пособие по осуществлению действия размещено в разделе "Электронные закупки" интернет сайта, действующего по адресу www.procurement.am) — также акт приема-передачи (Приложение № 3). При этом, Продавец не скрепляет печатью акт приема-передачи, утверждает электронной подписью, заполняя только те графы, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе "Приказы Министра финансов" раздела "Законодательство" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am).
5.2.
Если поставленный товар соответствует условиям договора, Покупатель в течение 15 рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 3.1. договора, подписывает и посредством системы электронных закупок ARMEPS предоставляет Продавцу подписанный им акт приема-передачи, а также положительное заключение, послужившее основанием для его подписания. 

5.3.
Если поставленный товар или его часть не соответствует условиям договора, то Покупатель не подписывает акт приема-передачи и в указанный в пункте 3.2 настоящего договора срок, посредством системы электронных закупок ARMEPS, возвращает Продавцу акт приема-передачи, а также отрицательное заключение, послужившее основанием для его неподписания. В случае применения настоящего пункта Покупатель предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации и в отношении Продавца применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

5.4.
Если в срок, установленный пунктом 5.2 договора, Покупатель не принимает поставленного товара или не отказывается принимать его, то поставленный товар считается принятым, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 5.2 договора окончательного срока Покупатель посредством системы электронных закупок предоставляет Продавцу подписанный им акт приема-передачи. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
Продавец несет ответственность за качество переданного товара и соблюдение предусмотренных договором сроков поставки.

6.2.
В случае нарушения Продавцом предусмотренных договором сроков поставки товара с Продавца за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащего поставке, но не поставленного товара.

6.3.
В каждом случае поставки товара, не соответствующего указанной в пункте 1.1.
договора технической характеристике, с Продавца взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены договора31. При этом, штраф рассчитывается также при выполнении поставки товара в срок, установленный настоящим договором, но в случае его непринятия заказчиком
6.4.
Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Продавцу.

6.5.
За нарушение Покупателем предусмотренного пунктом 3.3 договора срока, в отношении Покупателя за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.6.
В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7.
Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых Сторонами по Договору обязательств. 
Условием исполнения сторонами прав и обязанностей, предусмотренных договором, является обстоятельство учета договора Министерством финансов Республики Армения32.
8.2.
Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника. 
8.3.
В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки, организованной с целью заключения договора, Продавец до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом, Покупатель не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Продавца в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Покупателя в том объеме, по части которого был расторгнут договор.
8.4.
Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.
8.5
Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора. 
Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемого товара или цены единицы приобретаемого товара или цены договора.
Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6.
Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1)
Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2)
в случае замены агента в течение исполнения договора Продавец в письменной форме уведомляет Покупателя с предоставлением копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения33.

8.7.
Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности34.

8.8.
При наличии предложения от Продавца, срок поставки товара может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Покупателя все еще имеется потребность в использовании товара,а предложение продавца было представлено не позднее пяти календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для поставки.. При этом, в установленном настоящим пунктом случае срок поставки товара может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9.
В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Продавца или Покупателя) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной. Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Продавцом в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Продавец.

8.10.
Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом, взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

8.11.
Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Продавцом, Покупатель опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Продавец считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом.

8.12.
Споры, возникшие в связи с договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.13.
Договор составлен на ____________ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 3.1. к договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.14.
К отношениям, связанным с договором, применяется право Республики Армения.

8.15.
Поставка предусмотренных договором товаров осуществляется при наличии предусмотренных для этой цели финансовых средств и посредством заключения на данном основании соответствующего соглашения между сторонами. Договор расторгается, если в течение шести месяцев, следующих за днем его заключения, финансовые средства в целях его исполнения не предусматриваются. Если размер выделенных для исполнения договора финансовых средств превышает семидесятикратный размер базовой единицы закупок, то Покупателем будет заключенo соглашение в случае, если представленное Продавцом в виде неустойки обеспечение договора в размере предусмотренных финансовых средств заменяется банковской гарантией или наличными деньгами, с учетом требований абзаца "б" подпункта 18 пункта 32 Приложения № 1.
к Постановлению Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года. При этом Продавец заключает соглашение, а при замене обеспечения договора представленного в виде неустойки, также представляет Покупателю новое обеспечение в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения извещения о заключении соглашения. В противном случае договор расторгается Покупателем в одностороннем порядке.35
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________
/подпись/

М. П.
	
	ПРОДАВЕЦ
______________________
/подпись/

М. П.


В случае необходимости в договор могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.
Приложение № 1

к Договору под кодом 
заключенному "
"
20
г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Драмов РА

	Товар

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	наименование и товарный знак
	наименование производителя и страна происхождения
	техническая характеристика
	единица измерения
	цена единицы/ драмов РА
	общая цена/ драмов РА
	общий объем
	Планируется купить 2020г

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	адрес
	Срок

	1
	33161270
	Нейронавигатор
	
	Нейронавигационная система, которая использованием трехмерного моделирования и набора компьютерных технологий, должна помогать нейрохирургам - руководствовать или направлять действия во время операции в пределах черепа или позвоночного столба

Система состоит  из не менее, чем: 1 основной навигационной стойки, 1 стойки оптической инфракрасной камеры, программного пакета, необходимого для всего объема краниальных и спинальных процедур, модуля/внешнего аппарата, используемого во время биопсии, не менее, чем из 2х сенсорных мониторов. 

Навигационная станция – мобильная стойка с высокоскоростным компьютером, источником бесперебойного питания и не менее, чем 1 сенсорным монитором на ней. В случае наличия второго монитора на основной навигационной стойке, нет необходимости в наличии монитора на стойке камеры. 

Высокоскоростной компьютер должен быть осношен процессором мин. 2.4 ГГц, оперативной памятью мин.8 Гб, твердотельным диском мин. 500 Гб, работающий в среде Windows или Linux, с возможностью работы в сети

Возможность расширения функционала: возможность интеграции с интраоперационным компьютерным томографом или О-образной рентгеновской установкой

Система должна иметь возможность подключении к внешним устройством при помоши мин. следуюших портов и соединении DICOM, USB, CD/DVD±R,  HDMI, WLAN

Навигационная станция – мобильная стойка камеры с инфракрасной камерой, докомплектованный не менее чем 26 монитором. В случае наличия второго монитора на основной навигационной стойке, нет необходимости в наличии монитора на стойке камеры. 

Штатив стойки камеры должен быть с возможностью регулировки высоты не менее, чем до 230 см

     Навигационное краниальное программное обеспечение, которое должно иметь мин нижеперечисленные возможности

 Возможность отображения плоскости инструмента в аксиальной, коронарной, сагиттальной плоскостях на трехмерной реконструкции

 Хирург должен обладать возможностью изменять количество изображений и их конфигурацию на экране. 

Должна быть предусмотрена возможность виртуального удлинения/укорочения инструментов

Отсутствие ограничений по использованию существующего хирургического инструментария. Все стандартные негибкие инструменты должны быть быстро и легко интегрированы

Калибровка инструментов должна проводиться по длине

Регистрация пациента должна быть восстановлена в случае внезапного выключения компьютера

 Процесс регистрации должен проводиться путем точечной регистрации маркеров в любом порядке 

 Возможность интраоперационной повторной регистрации по анатомическим ориентирам или оцифрованным точкам

 Планирование траекторий (точки введения инструмента и точки цели) с учетом диаметра

Навигационное программное обеспечение спинальных и травматологических процедур. которое должно иметь мин нижеперечисленные возможности

Отслеживание в режиме реального времени и двухмерная и трехмерная

визуализация указки

Навигация по нескольким (совмещенным) наборам данных, таким как

изображения, полученные с помощью трехмерной C-дуги, КТ, iAngio 3D и визуализация предварительно запланированных объектов и траекторий.

Открытая платформа, позволяющая использовать инструменты всех производителей, откалиброванные вручную Интраоперационное планирование винтов

Интраоперационное измерение винтов в режиме реального времени.

Программный модуль для автоматического слияния изображений мин следующих модальностей: КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ

Инструментарий для краниальной навигации - мин нижеперечисленные

Беспроводная указка, не содержащая батарей

Быстросъемное и заменяемое в ходе проведения операции динамическое референтное устройство или референтная рамка, не закрывающее поле зрения хирурга

Набор инструментальных адаптеров для интеграции существующего инструментария

Наличие матрицы или изделия для калибровки инструментов

Стерилизационный контейнер

Адаптеры разных типоразмеров для интеграции инструментария, не менее 2

Должна быть предусмотрена возможность повторной калибровки инструментов интраоперационно в случае потери точности

Отражающих маркеров на указке, не более 5

Отражающих маркеров на референтом устройстве, не более 7

Инструментарий для спинальной навигации - мин нижеперечисленные

Комплект базовых принадлежностей для спинальных процедур, который должен включать мин следуюшие элементы: матрицы или изделие для калибровки инструментов,  стерилизационный контейнер, Удлиненная остроконечная указка для спинальных и травмотологических процедур и процедур на тазобедренном суставе, опорный спинальный зажим из углеродного волокна или из титана, две отвертки, спинальная референтная матрица или рамка для опорного зажима из углеродного волокна или титана с 4 сферами, надставка для опорного спинального зажима

Комплект спинальных принадлежностей для универсальной интеграции инструментов, который должен включать мин следуюшие элементы: три размера матрицы для инструментального адаптера, инструмент для инструментального адаптера, четыре размера зажимов инструментального адаптера или навигационный адаптер для 3 разных размеров инструментов

Регистрационная указка с датчиком контакта кожи, , срабатывающая  при прикосновения к коже

Система биопсии для краниальной навигации

Наряду с многоразовыми, система  биопсии должна использовать и одноразовые инструменты 

Одноразовые биопсийные не менее 10 штук

Интеграция с микроскопом и возможность осушествленния мин нижеперечисленных функции

Навигационная система должна иметь возможность интеграции и интерфейс для работы с микроскопами одного из  следующих производителей: Carl Zeiss, Leica Microsystems, Haag-Streit, Olympus

Навигационная система должна обеспечивать реконструированное из диагностических данных изображение в той же ориентации, что и микроскопическое изображение

На дисплее микроскопа должна отображаться не только геометрическая, но также навигационная информация (контур мишени) (для микроскопов, поддерживающих ввод изображения в окуляры)

Выделенные объекты и оцифрованные точки должны отображаться наряду с видеоизображением на экране навигационной системы 

Отражающие сферические маркеры, стерильные, не менее 900 штук

Предварительно откалиброванные проводники для биопсийных катетеров, не менее 10 штук

Программный пакет для предоперационного планирования на системе навигации с сенсорного экрана для очерчивания критических структур, измерения объема структур и опухолей

Если система требует наличие КТ/МРТ маркеров для регистрации, предложение должно включать регистрационные маркеры для КТ/МРТ не менее 300 штук

Предварительно откалиброванные биопсийные иглы не менее 10 штук

Возможность докомлектации модулем/аппаратом для стереотаксических исследований

Возможность докомплектации модулем/аппаратом для электромагнетической навигации

Гарантия на всю систему не менее 24 месяцев с даты установки. Послегарантийное обслуживание.

Установка, настройка и колибровка системы сертифицированным от производителья специалистом

Переподготовка не менее, чем двух специалистов, в референс Медицинском центре, который использует эту систему

Наличие необходимых сертификатов качества - (ISO, CE)

Трейнинг персонала сертифицированным специалистом

Товар должен быть новым, неиспользованным
	штук
	
	
	1
	г. Ереван,  Гюрджан 10
	В течение 180 календарных дней после вступления в силу Договора.

	2
	33111180
	Магнитно-резонансный томограф
	
	Сверхпроводящий магнит

Напряжение магнитического поля, не менее, чем 1,5Тесла

Диаметра входа магнитного тоннеля не менее, чем 60см

Максимальное поле зрения при одном скане в XYZ пространстве не менее, чем 50 x 50 x 50см

Технология нулевого испарения гелия

Активное экранирование магнита для нейтрализации вихревых потоков

Расстояние пограничной линии 5 Гаусс от изоцентра магнита не более, чем 

·         по осям X и Y  – 2,5м

·         по оси Z – 4м

В нижеследующих объемах типовое значение однородности магнитного поля (ppm) сравнительно изоцентра магнита, не более, чем 

·        в круге, диаметром 40см – 1,0 ppm

·        в круге, диаметром 30см – 0,15 ppm

·        в круге, диаметром 20см – 0.05 ppm

·         в круге, диаметром 10см – 0.01 ppm

Колебания стабильности магнитического поля не более, чем 0,1ppm/час

Обеспечение комфорта обследуемого

·        Освещение линии магинта

·        Вентиляция линии магнита

·        Система двухсторонней связи

·       Кнопка тревоги, предназначенная для обследуемого

Максимальный вес обследуемого для горизонтального и вертикального передвижения стола не менее, чем 160кг 

Горизонтальное передвижение деки стола не менее, чем 135см

Наличие синхронизационного блока физиологических данных (ЭКГ, дышание, удары сердца) на гентри и операторские мониторы

Мониторы визуализации синхронизированных параметреров в операционной комнате 

Градиентная система

Водное охлаждение градиентной катушки

Максимальное напряжение градиентного поля не менее, чем 33мТл/м

Максимальная эффективная скорость нарастания градиентного поля не менее, чем 120мТл/м/мс

Радиочастотная система

Радиочастотная система передачи цифрового радио-сигнала, мощность, не менее, чем 10кВт

Радиочастотные катушки

Автоматическая система обнаружения подключенных катушек

Интегрированная катушка для всего тела

Технология исследования любой части тела обследуемого методом  одновременного использования элементов разных катушек, во время которого зона сканирования выбирается только автоматическим передвижением деки, без дополнительных работ с катушкой и обследуемым

Многоканальная катушка для обследований головы и шеи с технологией параллельного захвата с возможностью интегрирования в деку стола 

Количество независимых элементов катушки для исследований головы и шеи не менее, чем 11

Одновременное использование элементов универсальных многофункциональных катушек при исследованиях головы, шеи, позвоночника, тела и суставов для выбора поля зрения (в том числе и в продольном направлении)

Многоканальная катушка для позвоночника специально интегрируемая в деку стола с технологией одновременного захвата, количество независимых элементов катушки не менее, чем 12

Многоканальная гибкая катушка для тела, в том числе и сердца, с технологией параллельного захвата

Количество независимых элементов предназначенных для исследований тела не менее, чем 4

Возможность одновременной работы элементов катушек, предназначенных для тела, позвоночника, головы и шеи

Многоканальные гибкие катушки (не менее 2х размеров) предназначенные  для исследований тела и суставов,  с технологией паралелльного захвата

Количество независимых элементов гибких катушек не менее, чем 4

Компьютерная система

Компьютер управления основной рабочей панели

Рабочая станция с многоядерной, многопроцессорной структурой

Оперативная память компьютера управления основной рабочей панелью не менее, чем 12Гб

Объем сохраненной системной информации и изображений компьютера управления не менее, чем 900Гб

Цветной жидко-кристальный монитор с диагональю не менее, чем 24

Резолюция монитора не менее, чем 1920x1200

Возможность сетевой распечатки, DICOM архивация изображений - наличие

Реконструктивный модуль МР изображений

Мультипроцессорная архитектура реконструктивного модуля

Оперативная память реконструктивного модля не менее, чем 12Гб

Параллельно проводимый процесс реконструкции и сканирования 

Скорость реконструкции без интерполяции (матрица 256x256) не менее, чем 12600/сек

Наличие возможности архивации изображений на DVD дисках

Основные параметры программ и последовательностей

Размеры максимального поля зрения по осям X Y и Z при одном сканировании (без необходимости перемещения обследуемого) не менее, чем 50см x 50см x 50см

Максимальная матрица этапного и частотного направленного сканирования 1024 x 1024

Импульсивные последовательности (ИП) и пакеты клинических исследований (протоколы, последовательности и методы захвата данных)

Спиновое эхо

Ускоренное спиновое эхо

Ускоренное спиновое эхо с возвратом магнитизации

Ускоренное спиновое эхо с одноразовым захватом данных

Методика ускоренного сбора данных и реконструкции

Функция оптимального расчета РЧ импульсов в много-эхо последовательностях на основе спинового эхо для снижения доли нагрузки

Градиентное эхо

Ускоренное градиентное эхо

Градиентное эхо на основе стационарной прецесии с полной рефокусацией магнитизации

Спектральное подавление липидных сигналов

Инверсия восстановления

Инверсия восстановления с подавлением водяного сигнала 

Инверсия восстановления с подавлением жирового сигнала 

Эхо-планарное изображение (EPI) 

Эхо-планарное изображение (EPI) одновременным захватом (Single Shot)

Автоматическое передвижение стола для сканирования разных областей

Наличие програмного пакета для ангиографических исследований

Наличие возможности контроля болюса контрастного вещества в реальном времени

Наличие программного пакета для исследований ЦНС, который включает программу получения ангиографического изображения, основанную на разную чувствительность разных тканей к магнитическим волнам, щрограмму по дифференцации кальцинатов и кровоизлияний

Наличие программы четкой визуализации сосудов головы с возможностью фонового затемнения примыкающих анатомических структур

Наличие технологии бесконтрастной перфузии по методу меченых спинов

Комплектация

РФ клетка

Источник бесперебойного питания

Система охлаждения

Портативный металлический детектор

Инжектор для контрастного вещества

Наполненный гелием необходимого объема для обеспечения полного рабочего режима

Другие Услуги

Гарантия на всю системы не менее, чем 24 месяцев

Наличие необходимых для инсталляции системы материалов, кабелей 

Выполнение работ по монтажу и ввода в эксплуатацию со стороны сертифицированного специалиста

Обучение со стороны сертифицированным специалистом на месте

Выполнение работ профилактического технического обслуживания сертифицированным инженером раз в 2 месяца в течение гарантийного обслуживания

Наличие необходимых сертификатов качества (ISO, CE)

Товар должен быть новый, неиспользованный
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	33111460
	компютерный томограф
	
	Не менее, чем 64-срезовый спиральный компютерный томограф для общих и специальных клинических исследований, с рабочей станцией для врача, наличием программ для анализа сосудов, перфузии головы и специальных кардиологических программ 

Количество срезов при реконструкции не менее, чем128

Гентри, детектор

Апертура, не менее чем 700мм

Угол наклона гентри, град., +/- 30o 

Локализация с помощью лазера

Вес гентри не более чем 2500кг

Количество истенных срезов при одном обороте комплекса трубка-детектор не менее чем 64

Общее количество физических элементов детекторного массива не менее 47000

Размер элемента детектора, минимальная толщина среза не более чем 0,625мм

Ширина детектора по оси Z не менее 38мм

Минимальное время одного оборота 360° рентгеновской трубки не более 0,35с

Изменение полей сканирования зависимо от размеров обьекта

Максимальное поле сканирования не менее чем 500мм.

Генератор, рентгеновская трубка

Высокочастотный генератор

Мощность генератора не менее, чем 72 кВт

Напряжение в диапазоне 70-145кВ

Максимальная мощность не менее 600 мА

Наличие программы итеративного снижения дозы облучения

Теплоемкость рентгеновской трубки - не менее 7 MHU

Максимальная скорость охлаждения рентгеновской трубки не менее 1 MHU в минуту

Размер большого фокусного пятна не более, чем 1,6х1,4

Размер малого фокусного пятна не более, чем 1,0x0,9

Наличие адптированной фильтрации в 2D и 3D режимах

Наличие индекса объемной дозы компьютерной томографии

Наличие регулирования дозы:

Стол пациента

Гидравлический стол с дистанционным управлением, также с ручным управлением

Диапазон вертикального перемещения не менее 45 см,

Диапазон сканирования не менее 1700 мм

Необходимые аксессуары, головной убор, подушки, матрас

Двусторонняя подставка для рук

Максимальная грузоподъемность стола не менее 200 кг

Спиральное сканирование

Максимальная длина сканирования не менее 1500 мм

Компьютерная система сканера (консоль оператора)

Монитор цветной жидкокристаллический с диагональю не менее 48''

Разрешение экрана монитора не менее 1280х1024

Оперативная память компьютерной системы не менее 8 ГБ

Обьем жесткого диска не менее 300 ГБ

Скорость восстановления изображения с использованием итерационных алгоритмов не менее 40 кадров / с

Наличие DVD привода

Рабочая станция врача для просмотра изображений

Наличие компьютерного блока:

Наличие монитора с диагональю не менее, чем 48” высокого разрешения, клавиатуры и мыши

Оперативная память не менее 32 Гб

Емкость жесткого диска не менее 1 ТБ:

Наличие программы для оптимизации сопоставления 3D изображений, полученных разными визуализационными аппаратами

Наличие быстрой 3D реконструкции

Наличие функции мульти планарной реконструкции

Наличие проекции максимальной интенсивности

Наличие программного обеспечения для автоматического удаления костных структур на изображении

Программа сегментации костных структур и кальцинатов во время КТ коронарографии

Наличие кардиологического пакета, КТ коронорография с ЭКГ синхронизацией с возможностью выбора оптимальной фазы

Наличие программного обеспечения для КТ исследований легких

Наличие программы для анализа исследований, реконструкции и измерений органов грудной клетки

Наличие не инвазивного аналитического пакета КТ исследований без применения контрастного вещества для полуавтоматических расчетов интракраниальных гематом и аневризм и для оценки плотности

Наличие программы для оценки инсультов 

Наличие программы анализа сосудов

Наличие программного обеспечения для четырехмерной оценки/анализа перфузии головы

Возможность снижения дозы облучения при помощи модуляции анодного тока для поверхностно расположенных органов

Наличие возможности архивации в форматах JPEG и AVI

Хранение данных на CD/DVD носителях

Параметры изображения

Пространственное разрешение не менее, чем 19 пар лин./см

Матрица изображения не менее 1024x1024

Наличие возможностьи регулировки контрастности

Низкоконтрастное разрешение при 0,3% не более 5 мм

Монитор для ЭКГ синхронизации

Освинцованное стекло размером не менее 100 x 80см

Наличие бесперебойного источника питания, не менее, чем 10кВА

Наличие контрастного инжектора

Другие требования

Гарантия на всю систему, включая рентгеновскую трубку не менее 24 месяцев

Наличие монтажных материалов, кабелей, необходимых для инсталяции системы

Установка системы и пуск с помощью сертифицированного специалиста

Обучение персонала на месте сертифицированным специалистом

В течение всего гарантийного срока, инженер, сертифицированный от производителя, должен проводить работы профилактического технического обслуживания раз в 2 месяца

Необходимые сертификаты качества (ISO, CE)

Товар должен быть новым, не использованным
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	38511210
	Бинокулярный нейро операционный микроскоп
	
	Бинокулярный нейро операционный микроскоп

Полностью апохроматическая оптика, предназначенная для высокой контрастности, натуральных цветов, без хроматических аберраций

Увеличение микроскопа не менее чем 6:1, моторизованный

Общее увеличение, не менее 1.0× до 12.0× 

Наличие моторизованной фокусировки

Tочная фокусировка: доступность не менее ±5 диоптрий для ассистента

Объектив / рабочая дистанция не менее чем:  225–600 мм, моторизованный мультифокальный объектив, возможность плавной регулировки и ручной регулировки

Наличие стереосистемы наблюдения для ассистента face to face

Наличие стереосистемы наблюдения для ассистента право-левосторонняя с 2-мя окулярами

Наличие плавной фокусировки (электромоторная через встроенный вариоскоп или другая эквивалентная система)

Широкое поле визуализации 

возможность свободного поворота не менее ±360° вокруг центральной оси

Освещение:                                                                                                                                                                                                  -  Оптоволоконная передача светового потока, не менее чем ксеноновое 300+ Вт 

- регулируемая яркость 

Системой точной лазерной фокусировки

Наклон системы: влево и вправо/ вниз-вверх 

Наличие ХУ (плавное перемещение микроскопа влево-вправо; вниз-вверх, без изменения рабочего расстояния) 

Наличие автоматической балансировки, одной кнопой 

Интраоперационная балансировка осей 

Наличие напольной подставки

Наличие держателя для монитора:  гибкий кронштейн  для вращения и наклона

Одновременная наличие трех флуоресцентных систем с разной длиной волн (400нм, 560нм, 800нм)

Наличие флуоресцентной системы с длиной волны 400 нм для получения флуоресцентного изображения с использованием  флуоресцентного внутривенного агента (контраст) 5-ALA 

Наличие флуоресцентной системы с длиной волны 560 нм для получения флуоресцентного изображения с использованием  флуоресцентного внутривенного агента (контраст) Флюоресцеин

Наличие флуоресцентной системы с длиной волны 800 нм для получения флуоресцентного изображения с использованием  флуоресцентного внутривенного агента (контраст) ICG. 

Наличие полностью интегрированной HD видео и записи

Сенсорная панель управления с графическим интерфейсом пользователя, легкий в использовании  для управления микроскопом и стендом

Возможность видеть системные параметры, такие как рабочая дистанция, увеличение и интенсивность света в поле зрения в окулярах.

Основание, не более 820 мм х 820 мм

Питание 220В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность не более 1600VA

Докомплектован источником бесперебойного питания соответствующей мощности аппарата

Сертификаты качества (наличие)

CE  или эквивалент

Гарантийное обслуживание, не менее чем 24 месяцев

В стоимость входит: работы по установке, настройке и обучению персанала со стороны инженера, сертифицированного со стороны производителя                                                                                                            

В течении гарантийного периода, компания поставщик обязуется выполнять ежемесячное техническое обслуживание, со стороны специалиста, имеющего соответсвующую квалификацию

Товар должен быть новый и не использованный
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	33161200
	Нейроэндоскоп
	
	Лапараскоп

Блок эндоскопической видеокамеры - интегральный цифровой соединительный модуль с системой обработки изображения-1шт

Наличие USB силиконовая клавиатура с русскоязычной раскладкой

Разрешение, пикселей не менее чем1920 х 1080

Наличие прогрессивной сканирование

Наличие видео выход  DVI-D, 3G - SDI

Подключение дополнительных модулей в количестве Не менееее чем3

Наличие подключение к интегрирующей шине

Наличие режимов гомогенного освещение эндоскопической картинки

Наличие режимов интеллектуального усиления контрастности важных анатомических структур

Не менеее чем 2 режимов сдвига спектра эндоскопического изображения

Наличие выведение на один монитор одновременно двух изображений (обычное + с включенными фильтрами)

не менееее чем4 USB разъем для записи фото, видео и данных пациента и подключения дополнительных устройств (клавиатура, принтер и т.д.)

Наличие качество записи не менеее чемFullHD (1080p)

Не менеее чем 32 Гб USB накопитель

Наличие класса безопасности Не менее чемCardiac Floating Defib (CF)

Блок эндоскопической видеокамеры- цифровой соединительный модуль для 3-хчиповых головок камер-1

Разрешение,  не менее  1920 х 1080

Наличие прогрессивного сканирование

Наличие встроенного блока цифровой обработки изображения

Наличие режима гомогенного освещения эндоскопической картинки

Наличие режима усиления контрастности эндоскопической картинки

Не менее чем2 режимов сдвига спектра эндоскопического изображения

Наличие класса безопасности не менее Cardiac Floating Defib (CF)

Головка камеры 3-хчиповая FULL HD

Не менее 3  шт. программируемые кнопки, шт.

Не менее f = 15 - 31 мм (2x) диапазон изменения фокусного расстояния

Не менее 1920 х 1080 пикселей разрешение

Наличие прогрессивного сканирование

Наличие встроенного блока цифровой обработки изображения

Наличие режима гомогенного освещения эндоскопической картинки

Наличие режима усиления контрастности эндоскопической картинки

Не менее чем2 режимов сдвига спектра эндоскопического изображения

Наличие класса безопасности не менее Cardiac Floating Defib (CF)

Наличие монитора, стандарт Full HD, стенового крепления с адаптером-1 шт

Размер по диагонали не менее 25 дюйм

Максимальное разрешение экрана Не менее 1920 x 1080

Формат изображения Не менее 16:9

Угол просмотра, вертикально/горизонтально, Не менее 178/178 градус

Время отклика, Не более 14 мс

Контраст изображения Не менее 1000:1

Наличие Видео входов  DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite

Наличие Видео выходов  DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite

Наличие высокомощный светодиодный источника холодного света типа  LED светодиодной технологии для применения в эндоскопии в диагностических или терапевтических - 1 шт

Наличие встроенного блока централизованного управления из стерильной зоны для возможности управления из стерильной зоны и дистанционной индикации его параметров

Не менее чем6400 цветовая температура градусов по шкале Kельвина, K

Наличие функции безопасности:  при включении прибор проводит самотестирование

В случае обнаружения неисправности подача звукового сигнала и автоматический переход в безопасный режим- наличие

Наличие принудительной вентиляции

Диод, эмитирующий световой поток согласно EN/МЭК 60825-1 (герметичный корпус) -Класс 2М

Не менее чем10 - 40 рабочая температура, градусов С

 Срок годности излучателя Не менее чем30000 часов

Наличие процентной индикации интенсивности света

Не более 4.6 кг, Вес

Габариты (Ш х В х Г), мм Не более 305 х 110 х 233

Наличие режима ожидания и памяти предустановленного значения до выхода в режим ожидания

Покрытия защитные для видеоголовок эндоскопических видеокамер, в том числе для видеомедиастиноскопов, одноразовые -4 шт

Тип сложения: телескопический

Наличие Бумажное приспособление для ввода

Наличие Липкая лента для фиксации

Материал: прозрачный полиэтилен

Эластичный влагонепроницаемый материал на кончике (для защиты эндоскопической камеры от влаги)

Размер, Не менее 18 х 242см

Стерильно

Упаковка, Не менее 25 шт./уп.

Оптики

Оптика стержне-линзовая

Прямой окуляр

Прямого видения,Не более 0 градусов 

Диаметр, Не более 4 мм

Длина, Не менее 18 cм

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Оптика стержне-линзовая

Прямой окуляр

Передне-бокового видения

Угол видения,не менее 30 градусов

Диаметр, не менее 4 мм

Длина, не более 18 cм

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Оптика стержне-линзовая

Передне-бокового видения

Угол видения, не менее 45 градусов

Диаметр, не более 4 мм

Длина, не менее 18 см

Прямой окуляр

Угол обзора, не менее 90 градусов

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Система интраоперационной очистки линз

Рукоятка для аспирации и ирригации- 1 шт

 Модель по THUMFART

Для интраоперационной очистки дистальной линзы эндоскопа

Для использования с соответствующими тубусами для эндоскопа

С кнопкой управления ирригационным потоком

Ирригация осуществляется, когда кнопка отжата

Для использования с оптиками со следующими характеристиками

Угол видения, Не менее 0-45 градусов

Диаметр, не менее 2,7 мм

Диаметр, не менее 4 мм

Тубус для аспирации и ирригации- 1 шт

Для диагностической диагностики и хирургии придаточных пазух носа и переднего основания черепа

Вертикально овальный

Внешний диаметр, Не менее 4,8х6 мм

С раздельными каналами для аспирации и ирригации

Для использования с оптикой прямого видения

Тубус для оптики, для эндоскопической диагностики и хирургии придаточных пазух носа и основания черепа- 1 шт

Для использования с оптикой с углом видения 30 градусов, диаметром 4 мм, рабочей длиной 18 см

Вертикально овальный

С раздельными каналами для аспирации и ирригации

Тубус для отсоса и ирригации, 45 градусов, для эндоскопической диагностики и хирургии придаточных пазух носа и основания черепа, овальный, внеш. диам. 4,8 мм х 6 мм, с отдеольным каналом для отсоса и ирригации, для использования с рукоятками, принвадлежностями для чистки и оптикой 45 градусов- 1 шт

Чистящая трубка для отсасывающего/оптического канала тубуса для отсоса и ирригации, с замком LUER- 1 шт

Длина, Не более 23 см

Переходник для чистки ирригационного канала аспирационно-ирригационного тубуса- 1 шт

Замок LUER

Длина, Не менее 3,5 см

Инструментальная часть

 назальная и сфеноидальная фазы

Элеватор по FREER, двусторонний- 1 шт

Одна сторона полуострая

Вторая сторона тупая

Длина, Не более 23 см

Aнтральная кюретка, малая-1 шт

Длина, Не менее 19 см

Форма ложки продолговатая

Серповидный нож-1 шт

Слегка загнутый

Остроконечный

Длина, Не менее 18см

Скальпель-1 шт

С выдвижным лезвием

Разборный

Лезвие остроконечное

Микронож, остроконечный, рабочая вставка - лезвие -3 шт

Скальпель серповидный с телескопическим лезвием-1 шт

Микро-нож, серповидный -3 шт

 выкусыватели, ножницы

Кусачки антральные усиленные по STAMMBERGER- 1 шт

Обратнорежущие

Разборные

Используется с переходником для чистки

Тубус поворачивается  Не менее 360 градусов

Рабочая длина, Не менее 10 см

Винт-фиксатор

Переходник для чистки для поворотных антральных кусачек- 1 шт

Носовые ножницы, прямые- 1 шт

Бранщи прямые  усиленные, с тупыми кончиками, одна бранша подвижна

Рабочая длина, Не менее 13cм

Наличие коннектора для чистки и промывания

Носовые ножницы, прямые- 1 шт

Рабочая длина, Не менее 13см

Лезвия длиной, Не менее 10мм

Наличие коннектора для чистки и промывания

Усиленные щипцы по BLAKESLEY для решетчатой кости, прямые- 1 шт

Рабочая длина, Не менее 17см

Размер, Не более 0 усл. ед.

Коннектор для ирригации

Усиленные острые носовые щипцы по MACKAY-GRUENWALD- 1 шт

Режущие насквозь

Рабочая длина, Не менее 13cм

Загнутые вверх на, Не менее 45 градусов

Размер ,Не более 8 x 3 мм

Наличие коннектора для чистки и промывания

Костный выкусыватель по KERRISON- 1 шт

Разборный

Режет вверх под углом, Не менее 60 градусов

Размер выкусывающей бранши , Не более 2мм

Рабочая длина, Не более 17см

Костный выкусыватель по KERRISON- 1 шт

Разборный

Режет вверх под углом, Не менее 60 градусов

Размер выкусывающей бранши , Не более 3мм

Рабочая длина, Не более 17см

Костный выкусыватель по KERRISON- 1 шт

Разборный

Режет вверх под углом, Не более 60 градусов

Размер выкусывающей бранши , Не более 3мм

Рабочая длина, Не менее  17см

Выкусыватель по STAMMBERGER, круговой- 1 шт

Рабочая длина, Не более 18см

Диаметр головки, Не более 4,5мм

Наличие коннектора для чистки и промывания

Выкусыватель по STAMMBERGER- 1 шт

Рабочая длина, Не более 18см

Диаметр режущей части, Не более 3,5мм

Круговой

Наличие коннектора для чистки и промывания

Щипцы по STRUMPEL прямые- 1 шт

Рабочая длина, Не более 12,5 см

Диаметр бранш, Не более 2,5мм

Овальные  ложкообразные бранши

Щипцы по STRUMPEL- 1 шт

Рабочая длина, Не более 12,5см

Диаметр бранш, Не более 2,5мм

Загнутые вверх  Не менее 45 градусов

Овальные  ложкообразные бранши

   - коагуляция/аспирация

Изолированная канюля для отсоса и коагуляции -3  шт

Диаметр Не более 3 мм

Загнута Не менее 90 град

Рабочая длина Не менее 16 см

Трубка для аспирации и коагуляции -3  шт

Изолированная

Для монополярной коагуляции

Диаметр, мм

Загнута проксимально на 90 град

Рабочая длина Не менее 16 см

Коагуляционный электрод-шарик -3  шт

Диаметр  Не более 2 мм

Рабочая длина  Не менее 13 см

Загнутый латерально

Монополярный

   селлярная фаза

   - ножницы/щипцы

Щипцы назальные- 1 шт

Дистальная часть бранш округлая, ложкообразная

Одна бранша подвижна

Диаметр, Не более 2,5 мм

Рабочая длина, Не менее 18 см

Щипцы -1 шт

Овальные, окончатые, ложкообразные бранши

Ширина,Не менее 2,5 мм

Рабочая длина, Не менее 18 см

Ножницы, прямые, с маленькой рукояткой, -1шт

Рабочая длина, Не более 18 см

Ножницы, загнутые вправо, с маленькой рукояткой, -1шт

Рабочая длина, Не более 18см

Ножницы, загнуты влево, с маленькой рукояткой, -1шт

Рабочая длина, Не более 18см

Ножницы, очень тонкие, загнутые вверх, с маленькой рукояткой -1шт

Рабочая длина, Не более 18 см

Ножницы -1шт

Загнуты вверх, под углом, Не более 45 градусы

Рабочая часть вращается на 360°

Рабочая длина, Не менее 18см

   - кюректи/диссекторы

Диссектор -1шт

Острый

Плоский шпатель

Рабочий кончик слегка загнут

Размер шпателя, Не менее 3 мм

Рукоятка круглая

Длина, Не менее 25 см

Диссектор -1шт

Острый

Плоский шпатель

Рабочий кончик загнут

Угол загиба рабочего кончика, Не менее 15 градусов

Размер шпателя ,Не более 2 мм

Рукоятка круглая

Рабочая длина, Не менее 15 см

Длина, Не менее 25см

Диссектор -1шт

Острый

Круглый шпатель

Рабочий кончик загнут

Угол загиба рабочего кончика, Не менее 45 градусов

Размер шпателя, Не менее 3 мм

Рукоятка круглая

Рабочая длина, Не менее 15см

Длина, Не менее 25 см

Крючок по CASTELNUOVO, тупой, с круглой рукояткой -1шт

Загнут на Не менее 90° градусов

Длина Не менее 25 см

Кюретка, ложкообразная, круглая, слегка загнутая, с круглой рукояткой -1шт

Размер Не более 2 мм

Длина Не менее 25 см

Кюретка-1 шт

Кольцевая

Модель по CAPPABIANCA-de DIVITIS

Тупая

Дистальный конец загнут

Угол загиба дистального конца,Не более 45 градусов

Кольцо расположено горизонтально относительно плоскости загиба

Рукоятка круглая

Внутренний диаметр кольца, Не менее 3мм

Рабочая длина, Не менее 15 см

Длина, Не менее 25 см

Кюретка кольцевая -1шт

Модель по CAPPABIANCA-de DIVITIS

Тупая

Изгибаемая

Дистальный конец загнут вверх

Угол загиба дистального конца, Не менее 45° градусов

Кольцо расположено горизонтально относительно плоскости загиба

Рукоятка круглая 

Внутренний диаметр Не менее 3 мм

Длина, Не менее 25 см

Рабочая длина,Не менее 15  см

Кюретка кольцевая-1шт

Модель по CAPPABIANCA-de DIVITIS

Тупая

Дистальный конец загнут вверх

Угол загиба дистального конца, Не менее 45° градусов

Кольцо расположено горизонтально относительно плоскости загиба

Рукоятка круглая

Внутренний диаметр Не менее 5 мм

Длина, Не менее 25 см

Рабочая длина, Не менее 15 см

Кюретка кольцевая -1шт

Модель по CAPPABIANCA-de DIVITIS

Тупая

Изгибаемая

Дистальный конец загнут вверх

Угол загиба дистального конца, Не менее 45° градусов

Кольцо расположено горизонтально относительно плоскости загиба

Рукоятка круглая

Внутренний диаметр Не менее 5 мм

Длина, Не менее 25см

Рабочая длина, Не менее 15см

Кюретка -1шт

Кольцевая

Модель по CAPPABIANCA-de DEVITIIS

Прямая

Кольцо расположено под углом

Угол расположения кольца, Не менее 90 градусов

Кольцо расположено перпендикулярно тубусу кюретки

Внутренний диаметр кольца, Не более 3мм

Рабочая длина, Не менее 25 см

Длина, Не менее 15 см

Кюретка-1шт

Кольцевая

Модель по CAPPABIANCA-de DEVITIIS

Прямая

Кольцо расположено под углом

Угол расположения кольца, Не менее 90 градусов

Кольцо расположено перпендикулярно тубусу кюретки

Внутренний диаметр кольца,Не более 5 мм

Рабочая длина, Не менее 15 см

Длина, Не менее 25 см

Кюретка кольцевая-1шт

Модель по CAPPABIANCA-de DIVITIS

Тупая

Дистальный конец загнут вверх

Угол загиба дистального конца, Не менее 45° градусов

Кольцо расположено вертикально относительно плоскости загиба

Рукоятка круглая

Внутренний диаметр Не менее 3 мм

Длина, Не менее 25 см

Рабочая длина, Не менее 15 см

Кюретка кольцевая -1шт

Модель по CAPPABIANCA-de DIVITIS

Тупая

Дистальный конец загнут вверх

Угол загиба дистального конца, Не менее 45° градусов

Кольцо расположено вертикально относительно плоскости загиба

Рукоятка круглая

Внутренний диаметр Не менее 3 мм

Длина, Не менее 25 см

Рабочая длина, Не менее 15см

Кюретка -1шт

Кольцевая

Модель по CAPPABIANCA-de DEVITIIS

Прямая

Кольцо расположено под углом

Угол расположения кольца, Не менее 90 градусов

Кольцо расположено в линию с тубусом кюретки

Внутренний диаметр кольца, Не более 3 мм

Рабочая длина, Не менее 15 см

Длина, Не менее 25 см

Кюретка -1шт

Кольцевая

Модель по CAPPABIANCA-de DEVITIIS

Прямая

Кольцо расположено под углом

Угол расположения кольца, Не менее 90 градусов

Кольцо расположено в линию с тубусом кюретки

Внутренний диаметр кольца, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не менее 15 см

Длина, Не менее 25 см

Кюретка -1шт

кольцевая

Модель по CAPPABIANCA-de DEVITIIS

Прямая

Кольцо расположено под углом

Угол расположения кольца, Не менее 90 градусов

Кольцо расположено в линию с тубусом кюретки

Внутренний диаметр кольца, Не более 7 мм

Рабочая длина, Не менее 15см

Длина, Не менее 25 см

Кольцевая кюретка по CAPPABIANCA-de DIVITIIS, круглая проволока, размер 5 мм, изогнута вертикально вверх, с круглой рукояткой, длина 25 см -1шт

Кюретка -1шт

Кольцевая

Модель по CAPPABIANCA- de DIVITIIS

С возможностью аспирации

Дистальный конец загнут на угол, Не менее 45 градусов

Внутренний диаметр, Не менее 5 мм

Длина, Не менее 25 см

Кюретка-1 шт

Кольцевая

Модель по CAPPABIANCA- de DIVITIIS

С возможностью аспирации

Дистальный конец загнут на угол, Не мене 45 градусов

Внутренний диаметр, Не менее 7 мм

Длина, Не менее 25 см

Кюретка -1 шт

Модель по CAPPABIANCA- de DIVITIIS

С возможностью аспирации

С корзиночкой на дистальной конце

Внутренний диаметр, Не менее 5 мм

Длина, Не менее 25 см

Кюретка-1 шт

Модель по CAPPABIANCA- de DIVITIIS

С возможностью аспирации

С корзиночкой на дистальной конце

Внутренний диаметр, Не менее 6,5 мм

Длина, Не менее 25 см

   - коагуляция/аспирация

Щипцы биполярные  -1 шт

Разборные

Наружный диаметр, Не более 3,4 мм

Ширина бранш, Не более 1 мм

Дистально изогнуты, Не более 45 градусов

Рабочая длина, Не более 20 см

С кольцевой рукояткой пистолетного типа

Рабочая вставка, биполярные щипцы -3 шт

Размер, Не более 3 мм

Ширина бранш, Не более 1 мм

Длина, Не более 20 см

Дистально угловые Не менее 45 градусов

Закрывающиеся вертикально

Рабочая вставка, биполярные щипцы -3 шт

Длина браншей, Не более 3 мм

Ширина браншей, Не более 1 мм

Длина ствола, Не более 20 см

Дистально угловые Не менее 45 градусов

Закрывающиеся горизонтально

Трубка для аспирации -1 шт

С каплеобразным отверстием для регулировки силы аспирации

С дистанционными метками

С соединением типа LUER

Дистальный кончик уплощенный

Дистальный кончик загнут вверх

Диаметр, Не менее 2,4 мм

Рабочая длина, Не более 15 см

Трубка аспирационная, гибкая, с замком LUER -2 шт

Размер, Не менее 4 Шр

Рабочая длина, Не более 15 см

Отсасывающая трубка, гибкая, с замком LUER -2 шт

Размер,Не менее 6 Шр

Рабочая длина, Не более 15 см

Трубка аспирационная, гибкая, с замком LUER -2 шт

Размер, Не менее 8 Шр

Рабочая длина, Не более 15 см

Трубка аспирационная, гибкая, с замком LUER -2 шт

Размер, Не менее Не менее 10 Шр

Рабочая длина, Не более 15 см

Отсасывающая трубка по FERGUSON -1 шт

Отверстие регулировки потока

Стилет

Замок LUER

Рабочая длина, Не менее 15 см

Размер,  Не менее 12 Шр

Отсасывающая трубка FERGUSON -1 шт

Отверстие регулировки потока

Стилет

Замок ЛЮЕР

Рабочая длина, Не менее 15 см

Размер, Не менее 15 Шр

Шнур высокочастотный, монополярный для коагуляторов -1 шт

Диаметр штекера, Не менее 5 мм

Длина, Не менее 300 см

Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и би полярных инструментов -1 шт

Диаметр штекера, Не более 5 мм

Диаметр гильзы штекера, Не более 12,2мм

Длина, Не менее 300 см

   - световод

Световодный кабель фиброволоконный, с прямым соединением -2 шт

Увеличенная светопередача для возможности применения c  ICG флуоресценцией

Диаметр, Не менее 3,5мм

Длина, Не менее 230 см

Повышенная термостойкость

С безопасным замком

Чистка, стерилизация, уход, хранение

   - контейнеры для оптик

Пластмассовый контейнер для стерилизации жестких эндоскопов паром, газом и пероксидом водорода (Sterrad), а также для хранения, перфорированный -2 шт

Количество эндоскопов, Не более 2 шт.

Крышка

Длина эндоскопов, Не более 20 см

Наружные размеры (ш x г x в), Не менее 321 x 90 x 45 мм

   - контейнеры для инструментов

Контейнер, для стерилизации и хранения одного набора по Кавалло / Каппабьянка для эндоскопической эндоназальной хирургии основания черепа. -1 шт

Наружные размеры (ш х г х в),  Не менее 527 x 252 x 187 мм

Контейнер для стерилизации, хранения и транспортировки артроскопических выкусывателей-1 шт

Крышка

Замочный механизм

Рукоятки

Съемная подставка с двойным силиконовым держателем для инструментов

Количество инструментов, Не более 12 шт.

Наружные размеры (ш x г x в), Не более 340 x 250 x 145 мм

Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения различных наборов инструментов, перфорированный -2 шт

Крышка прозрачная

Мат силиконовый

Количество ярусов, Не менее 2 шт.

Штифт - фиксатор, Не менее 12 шт./уп.

Силиконовый фиксатор, Не менее 12 шт./уп.

Наружные размеры (ш x г x в), Не менее 545 х 260 х 115 мм

   - средства ухода

Масленка - капельная в виде цилиндра -1 шт

Оборудована клавишей управления клапана в проксимальной части и носиком в виде трубки в дистальной части

Фиксируемый на резьбе чехольчик для закрытия капельного носика

Масленка, с маслом для смазки инструментов -1 шт

Объем, Не менее 50 мл

Возможность автоклавировать смазанные инструменты

Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов, тюбик -3 шт

Вес, Не менее 5 г

Полирующее средство  DURAGLIT для полировки металлических тубусов и инструментов -3 шт

Вес, Не менее 70 г

Средство смазочное специальное для кранов -3 шт

Возможность применения для смазывания кранов эндоскопов

Возможность автоклавировать смазанные инструменты

Вес, Не менее 3 г

Щетка, чистящая для острых браншей -3 шт

Размер  рабочей части, Не менее 4 см

Высота  щетинок, Не более 1,7 см

Оптика стержне-линзовая -1 шт

Прямого видения, Не более 6 градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90 градусов

Окуляр расположен под углом

Инструментальный канал

Диаметр инструментального канала, Не менее 3 мм

Возможность использовать нейрофиброскоп через инструментальный канал

Рабочая длина, Не более 15см

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Операционный тубус, для использования с оптикой -1 шт

Градуированный

Внешний диаметр, Не более 6,5 мм

Рабочая длина, Не более 13 см

Отдельный вход для катетера и гибких рабочих инструментов

Набор конусов с соединением LUER

Обтюратор для операционного тубуса-1 шт

Для использования с тубусом со следующими характеристиками

Длина, Не менее 15см

Диаметр, Не более 6,5 мм

Обтюратор для использования с операционным тубусом со следующими характеристиками -1 шт

Диаметр, Не более 6,5 мм

Длина, Не более 15 см

Наличие центрального отверстия для стереотаксического позиционирования

Оптика стержне-линзовая-1 шт

Прямой окуляр

Передне-бокового видения

Угол видения, Не более 30 градусов

Диаметр, Не менее 4 мм

Длина, Не менее 18 cм

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Оптика стержне-линзовая-1 шт

Прямой окуляр

Прямого видения, Не более 0 градусов

Диаметр, Не более 4 мм

Длина, Не менее 18 cм

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Адаптер, телескопический -1 шт

Используется с 0 диагностической оптикой через операционный тубус

Адаптер, телескопический -1 шт

Используется с 30- 70 - 120 диагностическими оптиками через операционный тубус

Инъекционная канюля,-1 шт

Размер, Не более 1,7 мм

Длина, Не менее 30 см

Щипцы для захвата -1 шт

Для использования через рабочий канал нейроэндоскопа

Жесткие

Одна бранша подвижна

Бранши с зубцами

Рукоятка с фиксатором

Диаметр рабочей части, Не менее 2,7 мм

Рабочая длина, Не более 30 см

Щипцы, для биопсии -1 шт

Для использования через рабочий канал нейроэндоскопа

Жесткие

Одна бранша подвижна

Бранши ложкообразные

Внешний диаметр рабочей части, Не более 2,7 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Ножницы тупоконечные -1 шт

Для использования через рабочий канал нейроэндоскопа

Рабочая часть жесткая

Одно лезвие подвижное

Подвижное лезвие острое

Внешний диаметр рабочей части, Не более 2,7 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Ножницы, остроконечные -1 шт

Для использования через рабочий канал нейроэндоскопа

Рабочая часть полужесткая

Лезвия слегка загнуты вверх

Оба лезвия подвижны

Остроконечные

Внешний диаметр рабочей части, Не более 1,7 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Щипцы для биопсии -1 шт

Для использования через рабочий канал нейроэндоскопа

Полужесткие

Обе бранши подвижны

Диаметр рабочей части, Не более 1,7 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Щипцы -1 шт

Для использования через рабочий канал нейроэндоскопа

Рабочая часть гибкая

Обе бранши подвижны

Внешняя часть бранш с перетяжками

Внутренняя часть бранш плоская

Диаметр, Не более 1 мм

Рабочая длина, Не более 30 см

Промывная трубка-1 шт

Автоклавируемая

С переходником с замком LUER

Щипцы для коагуляции -1 шт

Биполярные

Для использования через рабочий канал нейроэндоскопа

Плоские бранши

Пистолетного типа

Кольцевая рукоятка

Диаметр тубуса, Не более 2,4 мм

Рабочая длина, Не более 24 см

Диаметр бранш, Не более 1 мм

Разборные

В комплекте одноразовая рабочая вставка для биполярной коагуляции, набор

Количество в наборе Не менее 5 шт.

Рабочая вставка, биполярных щипцов-1 шт

Размер, Не более 2,4 мм

Плоские бранши

Ширина бранш, Не более 1 мм

Баллонный катетер, стерильный, одноразовый -1 шт

Внешний диаметр, Не более 1,0 мм

Длина, Не менее 40 см

Объем, Не более 0,2 мл

Количество в упаковке, Не менее 10 шт.

Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и би полярных инструментов -1 шт

Диаметр штекера, Не более 5 мм

Диаметр гильзы штекера, Не более 12,2 мм

Длина, Не менее 300 см

Адаптор, автоклавируемый-1 шт

Материал: термостойкий пластик, стекло

Позволяющий производить замену эндоскопа в стерильных условиях

Щипцы-1 шт

Для использования через рабочий канал нейрофиброскопа

Внешняя часть браншей с перетяжками

Внутренняя часть браншей плоская

Рабочая часть гибкая

Диаметр рабочей части, Не более 1,0мм

Рабочая длина, Не менее 60 см

Нейрофиброскоп -1 шт

Гибкий

Возможность проводить через рабочий канал ригидного эндоскопа

Инструментальный канал, Не менее 1,2 мм

Угол зрения, Не более 0 градусов

Угол обзора, Не менее 90 градусов

Рабочая длина, Не более 40 см

Внешний диаметр, Не менее 2,8 мм

Отклонение дистального кончика вверх, Не менее 170 градусов

Отклонение дистального кончика вниз, Не менее 120градусов

В комплекте: 

Чемодан

Клапан выравнивания давления

Прибор проверки герметичности

Щетка для чистки

Щипцы для биопсии -1 шт

Для использования через рабочий канал нейрофиброскопа

Одна бранша подвижна

Рабочая часть гибкая

Должны проходить в рабочий канал гибкого эндоскопа диаметром 1,2 мм

Диаметр, Не более 1,0 мм

Длина, Не менее 60 см

Коагуляционный электрод, монополярный-1 шт

Гибкий

Для использования через рабочий канал нейрофиброскопа

Диаметр рабочей части, Не более 1,0 мм

Рабочая длина, Не менее 73 cм

Масленка - капельная в виде цилиндра-1 шт

Оборудована клавишей управления клапана в проксимальной части и носиком в виде трубки в дистальной части

Фиксируемый на резьбе чехольчик для закрытия капельного носика

Масленка, с маслом для смазки инструментов-2 шт

Объем, Не менее 50 мл

Возможность автоклавировать смазанные инструменты

Средство смазочное специальное для кранов-2 шт

Возможность применения для смазывания кранов эндоскопов

Возможность автоклавировать смазанные инструменты

Вес, Не менее 3 г

Система-держатель, механическая-1 шт

L-образная

Высота, Не менее 48 см

Операционный диапазон, Не менее 52 см

Автоклавируемая

Ротационный зажим для операционного стола-1 шт

Латеральный захватывающий зажим для высотного и углового регулирования держателя

Зажим маленький

Диапазон захвата для инструментов и тубусов, От 4.8 -12.5 мм

Соединение по мужскому типу

Эндоскоп оптика стержне-линзовой системы для торакальной и кардиохирургии -1 шт

Передне-бокового видения, Не менее 30° градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90°градусов

Диаметр, Не менее 10 мм

Длина, Не менее 31 см

Автоклавируемый

Встроенный фиброоптический светопроводник

Оптика стержне-линзовая-1 шт

Передне-бокового видения

Угол видения, Не менее 45° градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90° градусов

Диаметр, Не менее 10 мм

Длина, Не менее 31 см

Автоклавируемая

Со встроенным стекловолоконным световодом

Волоконнооптический световод-1 шт

Диаметр, Не более 4,8 мм

Длина, Не менее 300 см

Оптика стержне-линзовая-1 шт

Прямого видения

Угол видения, Не более 0° градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90° градусов

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не более 29см

Автоклавируемая

Со встроенным стекловолоконным световодом

Оптика стержне-линзовая-1 шт

Передне-бокового видения

Угол видения, Не более 30° градусов

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не более 29 см

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90° градусов

Автоклавируемая

Со встроенным стекловолоконным световодом

Оптика стержне-линзовая-1 шт

Передне-бокового видения

Угол видения, Не менее 45° градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90°градусов

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не более 29 см

Автоклавируемая

Со встроенным стекловолоконным световодом

Волоконнооптический световод-1 шт

Диаметр, Не более 3,5 мм

Длина, Не менее 300 см

Троакар, торакопорт-2 шт

Металлический

С резьбой

С резиновым фиксирующим колпачком

Разборный

В комплекте с обтуратором

Размер, Не более 6 мм

Длина канюли, Не менее 6 см

Уплотняющий колпачок (50/4),  для лапароскопов с инструментальным каналом, мультифункциональных троакарных клапанов, силиконовых лепестковых клапанов-2 шт

Многоразовый, 

Стерилизуемый

Центральное отверстие, диаметр Не более 4 мм 

Упаковка, Не менее 10 шт

Троакар, торакопорт -4 шт

Металлический

С резьбой

Разборный

С резиновым фиксирующим колпачком

В комплекте с обтуратором

Диаметр, Не менее 11 мм

Длина, Не менее 6,0 см

Колпачок уплотняющий, резиновый (60/11) -10 шт

Троакар-торакопорт-2 шт

Металлический

С резьбой

Разборный

С резиновым фиксирующим колпачком

В комплекте с обтуратором

Диаметр, Не менее 13 мм

Длина, Не менее 6,0 см

Колпачок уплотняющий, резиновый для троакаров  -2 шт

Размер Не более 13 мм (60/13)

Троакар, в комплекте:-2 шт

Тупоконечный стилет трокара

Гибкая канюля троакара

Диаметр, Не менее 8.5 мм

Длина, Не более 6 см

Силиконовый лепестковый клапан

Стерилизация в автоклаве

Канюля пластиковая для гибких троакаров-2 шт

Диаметр, Не менее 6 мм

Длина, Не менее 8.5 см

Стерилизация в автоклаве

Упаковка, Не менее 5 шт./упак.

Троакар, в комплекте:-4 шт

Тупоконечный стилет трокара

Гибкая канюля троакара

Диаметр, Не менее 8.5мм

Длина, Не менее 11 см

Силиконовый лепестковый клапан

Канюля пластиковая-2 шт

Диаметр, Не менее 11 мм

Совместимость с гибкими троакарами

Упаковка  Не менее 5 шт/упак

 - ретрактор для миниторакотомии

Расширитель ребер, самоудерживающийся -1 шт

Глубина лезвий, Не более 40 мм

Ширина лезвий, Не более 30 мм

Расширитель ребер, самоудерживающийся -1 шт

Глубина лезвий, Не менее 60 мм

Ширина лезвий, Не менее 30 мм

   - с монополярной коагуляцией

Щипцы для захвата по KELLY -1 шт

Разборные

Поворотные

Бранши для диссекции и захвата

Обе бранши подвижны

Бранши длинные

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не менее 36 см

Пластмассовая рукоятка

Без фиксатора на рукоятке

Соединение для монополярной коагуляции

Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе

Внешний тубус изолированный

Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками

Ножницы-1 шт

Поворотные

Бранши окончатые

Бранши ложкообразные

Обе бранши подвижны

Бранши изогнутые

Длина лезвий, Не менее 20мм

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не менее 36 см

Пластиковая рукоятка без фиксатора

Щипцы для захвата по REDDICK-OLSEN -1 шт

Разборные

Поворотные

Бранши усиленные

Диаметр, Не более 5мм

Длина, Не менее 36 см

Соединение для монополярной коагуляции

Обе бранши подвижны

Пластмассовая рукоятка

Без фиксатора на рукоятке

Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе

Щипцы для захвата

Поворотные

Разборные

Диаметр, Не более 5мм

Длина, Не менее 36 см

Бранши загнутые вправо под углом Не менее 90o

Обе бранши подвижны

Пластмассовая рукоятка

Без фиксатора на рукоятке

Соединение для монополярной коагуляции

Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе

Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками

Щипцы для захвата -1 шт

Поворотные

Разборные

Соединение для монополярной коагуляции

Подвижна одна бранша

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не менее 36 см

Бранши клюв утки

Быстрое соединение тубуса по щелчковой системе

Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками

Пластмассовая рукоятка

Без фиксатора на рукоятке

Электрод для диссекции и коагуляции -1 шт

L-образный

С соединением для монополярной коагуляции

Дистальный конец загнут

Размер, Не более 5 мм

Длина, Не менее 28см

Электрод для коагуляции и диссекции -1 шт

L-образная форма электрода

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не более 30 см

Соединение для монополярной коагуляции

Стерилизация в автоклаве

Шнур высокочастотный, монополярный для коагуляторов -1 шт

Диаметр штекера, Не менее 5мм

Длина, Не менее 300 см

Щипцы биполярные по MANHES-1 шт

Ширина бранш, Не более 3мм

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не менее 33 см

Кольцевая рукоятка

Щипцы биполярные по SCHNEIDER

Бранши усиленные

Диаметр, Не более 5 мм

Длина, Не менее 33 см

Кольцевая рукоятка

Стерилизация в автоклаве

Аспирационная трубка-1 шт

С биполярной коагуляцией

Дистальный конец изогнут

С краном регулировки аспирации

Размер, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не менее 30см

Коагуляционный электрод-2 шт

Загнутый

Биполярный

Рабочая длина, Не менее 30 см

Автоклавируемая

Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов -1 шт

Длина, Не менее 500 см

   - аспирация и иригация

Канюля для ирригации и аспирации -1 шт

Диаметр, Не менее 5 мм

Длина, Не менее 36 см

Двух-ходовый кран для работы одной рукой

Латерально расположенные отверстия

Канюля, отсасывающая или ирригационная, большая, по OLSEN,  -1 шт

Цилиндрический клапан

Защитная корзина на дистальном конце  

Размер  Не менее 10 мм, 

Длина  Не менее 36 см 

Трубка для аспирации и коагуляции-1 шт

Тубус дистально загнут

С соединением для биполярной коагуляции

Диаметр, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не более 28 см

Для использования с рукояткой для контроля силы аспирации

Трубка для аспирации и коагуляции-1 шт

Дистальный конец загнут

С соединением для монополярной коагуляции

Диаметр, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не менее 28 см

Для использования с рукояткой для контроля силы аспирации

Рукоятка для аспирации или ирригации -2 шт

Цилиндрический клапан

Стерилизация в автоклаве

Используется трубками для ирригации и аспирации диаметром, Не более 5 мм

   - механические инструменты

Клипаппликатор -1 шт

Материал клипс - титан

Используется со средне-большими клипсами

Размер  клипс, Не более 8 мм

Разборный

Поворотный

Диаметр, Не более 10 мм

Длина, Не менее 36 см

Металлическая рукоятка

Фиксатор для захвата клипс

Титановые клипсы -1 шт

Средне-большие

Стерильные

Использование с клип аппликатором

Размер клипс, Не менее 8 мм

Количество клипс в картридже Не менее 10 шт

Веерный ретрактор -1 шт

Разборный

Внешний диаметр тубуса, Не более 10 мм

Длина, Не менее 30 см

Ретрактор легкого -1 шт

Диаметр, Не более 10 мм

Дистальный конец сгибаемый

Угол сгибания дистального конца, Не менее 30 градусов

Длина, Не более 34 см

Костный выкусыватель по KERRISON -1 шт

Разборный

Режет вверх под углом, Не менее 90 градусов

С мерными насечками на дистальном конце

Размер, Не более 3 мм

Диаметр тубуса, Не более 10 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Костный выкусыватель по KERRISON -1 шт

Разборный

Режет вверх под углом, Не менее 90 градусов

С мерными насечками на дистальном конце

Размер, Не менее 5 мм

Диаметр тубуса, Не менее 10 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Костный выкусыватель по KERRISON -1 шт

Разборный

Режет вверх под углом, Не менее 40 градусов

С мерными насечками на дистальном конце

Размер, Не более 3 мм

Диаметр тубуса, Не более 10 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Костные кусачки   -1 шт

Разборные

Одна бранша подвижна

Бранши овальные

С мерными насечками на дистальном конце

Размер бранш, Не менее 8 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Диаметр, Не менее 10 мм

Костные кусачки   -1 шт

Разборные

С мерными насечками на дистальном конце

Бранши овальные

Одна бранша подвижна

Размер бранш, Не менее 5мм

Диаметр, Не более 10 мм

Рабочая длина, Не более 30 см

Щипцы с ложкообразными круглыми браншами  -1 шт

Одна бранша подвижна

Диаметр, Не более 2,5 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Щипцы с ложкообразными браншами  -1 шт

Бранши овальные

Одна бранша подвижна

Диаметр, Не более 2 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Щипцы, для биопсии  -1 шт

Для использования через рабочий канал нейроэндоскопа

Жесткие

Одна бранша подвижна

Бранши ложкообразные

Внешний диаметр рабочей части, Не более 2,7 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Долото, градуированное, заточенное с двух сторон -1 шт

Прямое

Длина, Не менее 30 см

Размер, Не более 7 мм

Долото, градуированное, заточенное с двух сторон -1 шт

Прямое

Длина, Не менее 30 см

Размер, Не менее 10 мм

Направляющее устройство, толкатель  для позиционирования костного имплантата  -1 шт

Тупоконечный

Рифленый

Диаметр, Не менее 10 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Распатор, тупой, диссекционный -1 шт

Тупоконечный

Диссекционный

Размер, Не менее 7 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Рашпиль, для создания крупнозернистой костной поверхности -1 шт

Размер, Не менее 10 мм

Длина, Не менее 30 см

Кюретка -1 шт

Скобообразная

Размер, мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Кольцевая кюретка, градуированная, дистальный конец слегка загнут-1 шт

Диаметр кольца, Не менее 8 мм

Диаметр инструмента, Не менее 10 мм

Рабочая длина, Не более 30 см

Кюретка-1 шт

Кольцевая

Дистальный конец слегка загнут

Градуированная

Диаметр, Не менее 10мм

Длина, Не менее 30 см

Размер кольца, Не менее 6 мм

Кюретка-1 шт

Ложкообразная

Овальная

Острая

Размер, Не более 3,5 x 5 мм

Рабочая длина, Не менее 30 cм

Кюретка, острая, ложкообразная, овальная, -1 шт

Размер, Не более 3,5 х 9 мм

Длина, Не более 30 см

Кюретка, острая, ложкообразная, овальная, -1 шт

Рабочая длина, Не менее 30 см

Размер, Не менее 5 х 6,5 мм

Кюретка, острая, ложкообразная, овальная, -1 шт

Размер, Не более 5,5 х 7,5 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Кюретка-1 шт

Острая

Ложкообразная

Круглая

Диаметр, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Кюретка, острая, ложкообразная, -1 шт

Продолговатая мм

Размер, Не более 3,5 х 9 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Кюретка, острая, ложкообразная, продолговатая, -1 шт

Размер, Не более 2,5 х 6,0 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Крючок, тупой -1 шт

Загнутый на, Не менее 90° градусов

Рабочая длина, Не менее 30 см

Кюретка-1 шт

Ложкообразная

Острая

Размер рабочей ложки

Длина, Не более 3 мм

Ширина, Не более 4 мм

Размер, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не менее 36 см

Кюретка-1 шт

Ложкообразная

Острая

Размер рабочей ложки

Длина, Не более 3 мм

Ширина, Не более 4 мм

Рабочая длина, Не менее 36 см

Загнута на, Не более 45 градусов

Ширина, Не более 5 мм

Кюретка-1 шт

Ложкообразная

Острая

Размер рабочей ложки

Длина, Не более 4 мм

Ширина, Не более 6 мм

Рабочая длина, Не менее 36 см

Ширина, Не менее 5 мм

Крючок-пальпатор, тупоконечный,-1 шт

Тупоконечный

Угол загиба дистально кончика, Не менее 90 градусы

Диаметр, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не более 36 см

Элеватор, острый-1 шт

Диаметр, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не менее 36 см

Манжета, для использования с долотом -1 шт

Внешний диаметр Не более 10 мм

Измеритель, торакальный, для измерения растояния между телами позвонков-1 шт

Вращающаяся рукоятка со шкалой

Диаметр, Не более 5 мм

Рабочая длина, Не менее 30 см

Иглодержатель для лапароскопической хирургии разборный по KOH -1 шт

Бранши изогнуты вправо, с вольфрамо - карбидными вставками

Диаметр Не менее 5 мм

Длина Не более 33 см

Эргономичная аксиальная рукоятка с отключаемым фиксатором

Фиксатор отключается сверху 

Для применения с шовным материалом размером от  0/0 до 7/0 

Иглодержатель-1 шт

Аксиальная рукоятка с отключаемым фиксатором

Бранши изогнуты влево

Диаметр Не менее 5 мм

Длина Не более 33 см

Разборный на три части: рукоятка, тубус, рабочая вставка

Масленка, с маслом для смазки инструментов-5 шт

Объем, Не менее 50 мл

Возможность автоклавировать смазанные инструменты

Масленка - капельная в виде цилиндра-2 шт

Оборудована клавишей управления клапана в проксимальной части и носиком в виде трубки в дистальной части

Фиксируемый на резьбе чехольчик для закрытия капельного носика

Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов, тюбик -5 шт

Вес, Не менее 5 г

Щетка, чистящая для острых браншей -5 шт

Размер  рабочей части, Не менее 4см

Высота  щетинок, Не более 1,7 см

Полирующее средство  DURAGLIT для полировки металлических тубусов и инструментов -5 шт

Вес, Не менее 70 г

Щетка, чистящая, круглая, жесткая для тубусов  -5 шт

Длина, Не менее 50cм

Диаметр, мм

Проволочная корзина для чистки, стерилизации и хранения оптики ENDOCAMELEON®  и световода, имеющихся в эксплуатации у заказчика -1 шт

Рабочая длина эндоскопа, Не более 32 см

Силиконовые держатели оптик 

Наружные размеры (ш х г х в): Не менее 480 x 125 x 54 мм

Корзинка, проволочная для чистки, стерилизации и хранения  двух оптик и одного световода, с крышкой -1 шт

Держатели для адаптеров

Силиконовые держатели

Наружные размеры (ш x г x в), Не менее 487 х 125 х 54 мм

Диаметр жесткого эндоскопа, Не более 10 мм

Рабочая длина жесткого эндоскопа, Не более 32 см

Корзинка, для чистки, стерилизации и хранения инструментов с перфорированными стенками и складными ручками.  -5 шт

Наружный размер (ш x д x в), Не менее 480 х 250 х 66 мм

Крышка для проволочной корзинки для чистки, стерилизации и хранения инструментов и оптик -5 шт

Размер, Не менее 480 x 250  мм

Фиксатор, коврик силиконовый, голубой, с очень крупными ячейками, для хранения инструментов в стандартной корзине для чистки или контейнере для стерилизации. -5 шт

Наружные размеры (Ш х Г), Не более 470 х 240 мм

12 фиксаторов, включающих винт и шайбу для вкручивания его в проволочную корзинку для фиксации инструментов, для использования с силиконовыми зажимами . Наружные размеры: 9 x 38 мм -5 шт

Фиксатор, силиконовый  для фиксации инструментов, для использования с штифтами-фиксаторами -5 шт

Для применения  с  штифтом - фиксатором,  включающим винт и шайбу для вкручивания его в проволочную корзинку

Комбинированная  упаковка,  Не менее 12 шт./уп.

Пункционная игла -1 шт

Отверстие для проволочного проводника

Диаметр отверстия для проволочного проводника, Не более 1,3 мм

Внешний диаметр, Не более 1,8 мм

Рабочая длина, Не менее 18 см

Проволочный проводник, нестерильный-1 шт

Количество в упаковке, Не менее 10 шт.

Диаметр, Не более 1,2 мм

Длина, Не менее 310 мм

Расширяющая гильза -1 шт

Градуированная

Внешний диаметр, Не более 5,2 мм

Внутренний диаметр, Не более 1,5  мм

Длина, Не менее 23 см

Расширяющая гильза -1 шт

Градуированная

Внешний диаметр, Не более 8,9 мм

Внутренний диаметр, Не менее 5,3 мм

Длина, Не менее 21 см

Расширяющая гильза -1 шт

Градуированная

Внешний диаметр, Не более 12,7 мм

Внутренний диаметр, Не менее 9 мм

Длина, Не менее 19 см

Расширяющая гильза -1 шт

Градуированная

Внешний диаметр, Не более 14,9 мм

Внутренний диаметр, Не менее 12,9 мм

Длина, Не менее 17 см

Расширяющая гильза-1 шт

Градуированная

Внешний диаметр, Не более 16,9 мм

Внутренний диаметр, Не менее 15,1 мм

Длина, Не более 15 см

Оптика стержне-линзовая   -1 шт

Передне-бокового видения

Угол видения, Не менее 25 градусов

Окуляр расположен под углом

Угол расположения окуляра, Не более 90 градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90 градусов

Диаметр, Не более 4 мм

Рабочая длина, Не более 9 см

Для использования с системой тубулярных ретракторов

Возможность жесткой фиксации на  рабочей вставке  тубуса

Возможность использовать с тубусами различного диаметра

Встроенный световолоконный световод

Автоклавируемая

Тубус операционный для установки на расширяющую гильзу диаметром, Не более 15 мм -1 шт

С штекером для фиксации в удерживающей системе

С возможностью присоединения рабочей вставки для оптики на проксимальном конце

Диаметр, Не более 19 мм

Рабочая длина, Не менее 71 мм

Рабочая вставка -1 шт

Для использования с тубусом диаметром, Не более 19 мм

С возможностью присоединения оптики

Параметры присоединяемой оптики

Внешний диаметр, Не более 4 мм

Рабочая длина, Не менее 6 см

Рабочая вставка, фиксатор оптики -1 шт

С возможностью присоединения оптики

Для использования со вставкой троакара

Параметры присоединяемой вставки троакара

Диаметр, Не более 19 мм

Костный выкусыватель по KERRISON -1 шт

Разборный

Режет вверх под углом, Не менее 90 градусов

Размер, Не более 2 мм

Рабочая длина, Не более 24 см

Костный выкусыватель по KERRISON -1 шт

Разборный

Режет вверх

Режет под углом, Не менее 40 градусов

Размер, Не более 2 мм

Рабочая длина, Не более 24 см

Диссектор-1 шт

Байонетный

Дистальный конец загнут вверх

Рукоятка круглая

Модель по Мортини

Ширина дистального конца, Не более 3 мм

Рабочая длина, Не менее 16 см

Ретрактор, для нерва -1 шт

Рабочая часть расположена под углом к рукоятке

Рабочая длина, Не менее 20 см

Диаметр, Не менее 4 мм

Дистальный конец загнут

Угол загиба дистального конца, Не менее 90 градусов

Размер загнутой части, Не более 2 мм

Пальпационный крючок -1 шт

Дистально загнутый 90

С шариком на дистальном конце

Байонетный

Рабочая длина, Не более 20 см

Кюретка -1 шт

Ложкообразная

Байонетная

Длина, Не менее 20 см

Размер рабочей ложки, длина, Не более 2,7 мм

Размер рабочей ложки, ширина, Не более 4 мм

Дистальный конец загнут вверх, Не менее 45 градусов

Пинцет биполярный, изолированный -1 шт

Байонетный

Диаметр кончиков, Не более 0,7 мм

Рабочая длина, Не более 12 см

Общая длина, Не менее 23 см

Пинцет биполярный, изолированный -1 шт

Байонетный

Диаметр дистального конца, Не более 0,3 мм

Рабочая длина, Не более 12 см

Общая длина, Не менее 23 см

Аспирационная трубка с дистальным ретрактором корешка -1 шт 

С отверстием для регулировки потока

Диаметр, Не более 2,7 мм

Рабочая длина, Не менее 15 см

Волоконнооптический световод  -1 шт

Поворотный замок со стороны эндоскопа

Диаметр, Не более 3,5 мм

Длина, Не менее 230 см

Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и биполярных коагуляционных пинцетов -1 шт

Длина, Не менее 300 см

Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения с антибактериальным диском Microstop. -1 шт

Наружные размеры: (ш x г x в), Не менее 300 x 300 x 110 мм

Внутренние размеры: (ш x г x в), Не менее 262 x 267 x 88 мм

Контейнер, нижняя часть

Крышка контейнера

Антибактериальный диск (MicroStop) 

Корзинка, для чистки, стерилизации и хранения инструментов, штабелируемая -1 шт

Складные ручки

Наружные размеры (ш x д x в), Не менее 240 x 250 x 66 мм

Крышка для проволочной корзинки для очистки, стерилизации и хранения инструментов и оптик -1 шт

Размер, Не менее 240 x 250 мм

Фиксатор, коврик силиконовый, голубой, для хранения инструментов в стандартной корзине для чистки или контейнере для стерилизации. -1 шт

Предназначен для контейнера размером, Не более 240 х 230 мм

12 фиксаторов, включающих винт и шайбу для вкручивания его в проволочную корзинку для фиксации инструментов, для использования с силиконовыми зажимами . Наружные размеры: 9 x 38 мм -1 шт

Фиксатор, силиконовый  для фиксации инструментов, для использования с штифтами-фиксаторами -1 шт

Для применения  с  штифтом - фиксатором,  включающим винт и шайбу для вкручивания его в проволочную корзинку

Комбинированная  упаковка,  Не менее 12 шт./уп.

Корзинка, проволочная для чистки, дезинфекции, стерилизации и хранения мелких деталей -1 шт

Подходит для корзинок произвдства компании KARL STORZ 39501 X, 39501 XK and 39501 FR, имеющихся в эксплуатации у заказчика

Наружные размеры (д x ш x в): Не менее 80 х 40 х 40  мм

Оптика стержне-линзовая   -1 шт

Передне-бокового видения

Угол видения, Не более 25 градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90 градусов

Со встроенным инструментальным каналом

С двумя раздельными каналами для аспирации и ирригации

Диаметр инструментального канала, Не менее 3,6 мм

Окуляр расположен под углом

Угол расположения окуляра, Не более 45 градусов

Рабочая длина, Не менее 25,7 см

Внешний диаметр, Не более 6,6 мм

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Оптика стержне-линзовая -1 шт

Передне-бокового видения

Угол видения, Не более 25  градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90 градусов

Со встроенным инструментальным каналом

С двумя раздельными каналами для аспирации и ирригации

Диаметр инструментального канала, Не менее 3,6 мм

Окуляр расположен под углом

Угол расположения окуляра, Не более 45 градусов

Рабочая длина, Не менее 18 см

Внешний диаметр, Не более 6,6 мм

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Оптика стержне-линзовая Не более 25 -1 шт

Передне-бокового видения

Угол видения, Не более 15  градусов

Широкоформатная

Угол обзора, Не менее 90 градусов

Со встроенным инструментальным каналом

С двумя раздельными каналами для аспирации и ирригации

Диаметр инструментального канала, Не более 2,9 мм

Окуляр расположен под углом

Угол расположения окуляра, Не более 45 градусов

Рабочая длина, Не менее 18 см

Внешний диаметр, Не более 6,1 мм

Автоклавируемая

Встроенный стекловолоконный световод

Игла для пункций-1 шт

Со стилетом

Диаметр, Не менее 1,8 мм

Рабочая длина, Не менее 25 см

Отверстие для проводника

Диаметр отверстия, Не менее 1,3 мм

Эндоигла, пункционная, длинная, включая стилет -1 шт

С отверстием для проволочного проводника диаметром, Не более 0,8 мм

Внешний диаметр, Не более 1,2 мм

Рабочая длина, Не менее 25 см

Проволочный проводник, тупоконечный -5 шт

Внешний диаметр, Не более 1,1 мм

Длина, Не менее 45 см

Струна, проводник, тупой с обеих сторон -3 шт

Количество в упаковке, Не менее 5 шт.

Диаметр, Не более 0,7 мм

Рабочая длина, Не менее 41 cм

Расширяющая гильза -1 шт

Внешний диаметр, Не более 6,5мм

Внутренний диаметр, Не более 1,4 мм

Длина, Не более 31 см

Количество портов Не менее 2

Гильза, расширяющая, с двумя портами -1 шт

Внешний диаметр, Не более 6,5 мм

Внутренний диаметр, Не менее 1,4 мм

Длина, Не менее 22 cм

Расширяющая гильза, с двумя портами -1 шт

Внешний диаметр, Не более 6 мм

Внутренний диаметр, Не более 1 мм

Длина, Не более 22 см

Операционный тубус, градуированный -1 шт

Дистальный конец прямой

Со встроенным соединением для ирригации

Внутренний диаметр, Не более 6,8мм

Внешний диаметр, Не более 7,8 мм

Длина, Не более 25 см

Операционный тубус, градуированный -1 шт

С носиком на дистальном конце

Со встроенным коннектором для ирригации

Внутренний диаметр, Не более 6,8мм

Внешний диаметр, Не более 7,8 мм

Длина, Не более 25 см

Операционный тубус, градуированный -1 шт

Со скошенным дистальным концом

Со встроенным коннектором для ирригации

Внутренний диаметр, Не более 6,8мм

Внешний диаметр, Не более 7,8мм

Длина, Не более 25 см

Операционный тубус -1 шт

Дистальный конец прямой

Со встроенным соединением для ирригации

Градуированный

Внутренний диаметр, Не более 6,2 мм

Внешний диаметр, Не более 6,9 мм

Длина, Не более 17 см

Операционный тубус -1 шт

Дистальный конец с носиком

Со встроенным соединением для ирригации

Градуированный

Внутренний диаметр, Не более 6,2 мм

Внешний диаметр, Не более 6,9 мм

Длина, Не более 17 см

Операционный тубус -1 шт

Дистальный конец скошенный

Со встроенным соединением для ирригации

Градуированный

Внутренний диаметр, Не более 6,2 мм

Внешний диаметр, Не более 6,9 мм

Длина, Не более 17 см

Операционный тубус, градуированный -1 шт

Дистальный конец прямой

С механизмом фиксации оптики

Со встроенным соединением для ирригации

Внешний диаметр, Не более 7,9 мм

Внутренний диаметр, Не менее 7,2 мм

Длина, Не более 17см

Операционный тубус, градуированный -1 шт

С носиком на дистальном конце

С механизмом фиксации оптики

Со встроенным соединением для ирригации

Внешний диаметр, Не более 7,9 мм

Внутренний диаметр, Не менее 7,2 мм

Рабочая длина, Не более 18 см

Операционный тубус градуированный -1 шт

Дистальный конец скошен

С механизмом фиксации оптики

Со встроенным соединением для ирригации

Внешний диаметр, Не более 7,9мм

Внутренний диаметр, Не менее 7,2мм

Длина, Не более 18 см

Молоток -1 шт

Щель для инструмента

Вставка из нейлона на одной рабочей поверхности

Рукоятка из силикона

Длина 25 см

Рукоятка защитная для тубуса, для использования с операционными тубусами -1 шт

Рукоятка для фиксации, для использования с расширительными гильзами внешним диаметром от 2,5 до 6,5 мм -1 шт

Электрод биполярный - 1 шт

Разборный

Дистальный конец электрода изогнут

Внешний диаметр, Не более 2,5мм

Рабочая длина, Не менее 36см

Электрод  биполярный - 1 шт

Автоклавируемый

Дистальный конец электрода изогнут

Внешний диамтер, Не более 2,5мм

Длина, Не менее 44 см

Для работы с разборным электродом

Зонд, пальпатор - 1 шт

Крючок дистально загнут Не менее 45 градусов

Диаметр, Не более 2 мм

Рабочая длина, Не менее 34 см

Диссектор- 1 шт

Дистальный изгиб Не менее 45 градусов

Диаметр, Не более 2,6 мм

Рабочая длина, Не менее 36 cм

Диссектор - 1 шт

Диаметр, Не более 2,6мм

Рабочая длина, Не менее 36см

Дистально загнут Не менее 90  градусов

Зонд, для пальпации - 1 шт

Разборный

Рабочая часть вращается на 360 градусов

С шариком на дистальном конце

Контролируемое изгибание дистального конца

Максимальный угол изгибания дистального конца Не менее 90

Диаметр тубуса, Не более 3,5мм

Рабочая длина, Не менее 35см

С соединителем для чистки

С металлической кольцевой рукояткой

Кольца рукоятки с пластиковым покрытием

Рукоятка с увеличенной контактной поверхностью для пальца

Автоклавируемые

Зонд для пальпации, с дистальным шариком, поворотный, разборный- - 1 шт

Диаметр, Не более 2,7мм

Рабочая длина, Не менее 36cм

Металлическая кольцевая рукоятка без фиксатора с пластиковыми кольцами с увеличенной зоной контакта колец для пальцев

Крючок откланяется на 90 градусов

Захватывающие щипцы, одна бранша подвижна - 1 шт

С открыванием бранши Не менее 90градусов

Диаметр, Не более 3,5мм

Рабочая длина, Не менее 36cм

Захватывающие щипцы с двумя подвижными браншами  - 1 шт

Длина, Не более 36см

Диаметр, Не более 2,7мм

Внешний тубус с интраоперационно откланяемой рабочей вставкой кюреткой - 1 шт

С LUER-Lock ирригационным адаптером для чистки,

Рабочая вставка кюретка, отклоняется на  , Не менее 90 градус

Размер  тубуса, Не более 3,5 мм, 

Длина Не менее 36  см 

Для использования с  металлической рукояткой с щелчковым запорным механизмом или рукояткой без фиксатора

Внешний тубус с рабочей вставкой для щипцов по BLAKESLEY - 1 шт

С замком LUER для чистки

Одна бранша подвижна

Бранши окончатые

Размер, Не более 2,7мм

Длина, Не менее 30см

Внешний тубус с рабочей вставкой для щипцов по BLAKESLEY - 1 шт

С замком LUER для чистки

Одна бранша подвижна

Бранши с зубцами

Размер, Не более 2,7мм

Длина, Не менее 30см

Внешний тубус с рабочей вставкой для щипцов по BLAKESLEY - 1 шт

С замком LUER для чистки

Одна бранша подвижна

Бранши ложкообразные

Размер, Не более 2,7мм

Длина, Не менее 30см

Внешний тубус с рабочей вставкой для щипцов по типу клюв ворона- 1 шт

С замком LUER для чистки

Одна бранша подвижна

Бранши режущие насквозь

Размер, Не более 2,7мм

Длина рабочей части, Не менее 36см

Металлическая рукоятка - 5 шт

Без фиксатора на рукоятке

Поворотная

Увеличенная контактная поверхность для пальцев

Без соединения для монополярной коагуляции

Щипцы для биопсии - 1 шт

Одна подвижная бранша

Размер, Не более 10,5Шр.

Рабочая длина, Не менее  38см

Кольцевая рукоятка

Разборные щипцы с дистальным крюком, поворотные - 1 шт

Одна бранша подвижна

Диаметр, Не более 3,5 мм

Рабочая длина, Не менее 36см

Пластиковая рукоятка без фиксатора, с соединением для монополярной коагуляции

Щипцы для захвата- 1 шт

Вращающиеся

Разборные

Одна бранша подвижна

С соединением для монополярной коагуляции

С адаптером с соединением LUER для чистки

Диаметр бранш, Не более 3мм

Длина, Не менее 36 см

Рукоятка кольцевая

Рукоятка с увеличенной контактной поверхностью для пальца

Рукоятка без хирургического фиксатора

Раздвижной нож - 1 шт

Внешний диаметр, Не более 3,5 мм

Рабочая длина, Не менее 36см

Разборный

Щипцы,- 1 шт

Выкусывающие

Разборные

Разбирается на рукоятку, рабочую вставку и тубус рабочей вставки

Рукоятка кольцевого типа, металлическая

Режет вниз

Режет под углом Не более 45градусов

Рабочая длина, Не менее 30см

Диаметр тубуса, Не более 3,5мм

Щипцы, выкусывающие не насквозь-1 шт

Разборные

Разбирается на рукоятку, рабочую вставку и тубус рабочей вставки

Рукоятка кольцевого типа, металлическая

Режет вниз

Режет под углом, Не менее 90 градусов

Рабочая длина, Не менее 30см

Диаметр тубуса, Не более 3,5мм

Трепан-1 шт

Внутренний диаметр, Не менее 3,2мм

Внешний диаметр, Не более 4,2мм

Длина, Не менее 22см

Трепан с круглой рукояткой-1 шт

Внутренний диаметр, Не менее 7мм

Внешний диаметр,  Не более 8мм

Рабочая длина, Не менее 17,5cм

Трепан с рукояткой для трепанации-1 шт

Внутренний диаметр, Не менее 1,6мм

Внешний диаметр,  Не более 2,7мм

Рабочая длина, Не менее 30cм

Интраоперационно отклоняемые щипцы, режущие насквозь-1 шт

Одна бранша подвижна

Размер, диаметр Не более 3,5мм

Угол интрпоперационного откланения бранш,  Не менее 70град 

Рабочая длина Не менее 360мм

Отклоняемые итраоперационно щипцы, овальные окончатые с агресивной атравматической режущей кромкой.-1 шт

Одна бранша подвижна

Диаметр тубуса, Не более 3,5мм

Угол интрпоперационного отклонения бранш,  Не менее 70град 

Рабочая длина Не менее 360мм

Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения различных наборов инструментов, перфорированный-2 шт

Крышка прозрачная

Мат силиконовый

Количество ярусов, Не более 1шт.

Штифт - фиксатор, Не менее 12шт./уп.

Силиконовый фиксатор, Не менее 12шт./уп.

Наружные размеры (ш x г x в), Не менее 525 x 240 x 70мм

Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения эндоскопов с угловым окуляром, перфорированный-2 шт

Крышка прозрачная

Количество эндоскопов, Не более 2 шт.

Держатели для эндоскопов

Размер эндоскопов Не более 10 мм

Наружные размеры ( ш х г х в ), Не менее 520 х 250  х 84 мм

Масленка, с маслом для смазки инструментов- 1 шт

Объем, Не менее 50 мл

Возможность автоклавировать смазанные инструменты

Масленка - капельная в виде цилиндра- 1 шт

Оборудована клавишей управления клапана в проксимальной части и носиком в виде трубки в дистальной части

Фиксируемый на резьбе чехольчик для закрытия капельного носика

Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов, тюбик-4 шт

Вес, Не менее 5 г

Щетка, чистящая для острых браншей--2 шт

Размер  рабочей части, Не менее 4 см

Высота  щетинок, Не менее 4см

Щетка чистящая, круглая, жесткая -2 шт

Длина, Не менее 35cм

Диаметр, Не более 2,5 мм

Полирующее средство  DURAGLIT для полировки металлических тубусов и инструментов-1 шт

Вес, не  менее 70г

Рукоятка без хирургического фиксатора

Раздвижной нож - 1 шт

Внешний диаметр, Не более 3,5 мм

Рабочая длина, Не менее 36см

Разборный

Щипцы,- 1 шт

Выкусывающие

Разборные

Разбирается на рукоятку, рабочую вставку и тубус рабочей вставки

Рукоятка кольцевого типа, металлическая

Режет вниз

Режет под углом Не более 45градусов

Рабочая длина, Не менее 30см

Диаметр тубуса, Не более 3,5мм

Щипцы, выкусывающие не насквозь-1 шт

Разборные

Разбирается на рукоятку, рабочую вставку и тубус рабочей вставки

Рукоятка кольцевого типа, металлическая

Режет вниз

Режет под углом, Не менее 90 градусов

Рабочая длина, Не менее 30см

Диаметр тубуса, Не более 3,5мм

Трепан-1 шт

Внутренний диаметр, Не менее 3,2мм

Внешний диаметр, Не более 4,2мм

Длина, Не менее 22см

Трепан с круглой рукояткой-1 шт

Внутренний диаметр, Не менее 7мм

Внешний диаметр,  Не более 8мм

Рабочая длина, Не менее 17,5cм

Трепан с рукояткой для трепанации-1 шт

Внутренний диаметр, Не менее 1,6мм

Внешний диаметр,  Не более 2,7мм

Рабочая длина, Не менее 30cм

Интраоперационно отклоняемые щипцы, режущие насквозь-1 шт

Одна бранша подвижна

Размер, диаметр Не более 3,5мм

Угол интрпоперационного откланения бранш,  Не менее 70град 

Рабочая длина Не менее 360мм

Отклоняемые итраоперационно щипцы, овальные окончатые с агресивной атравматической режущей кромкой.-1 шт

Одна бранша подвижна

Диаметр тубуса, Не более 3,5мм

Угол интрпоперационного отклонения бранш,  Не менее 70град 

Рабочая длина Не менее 360мм

Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения различных наборов инструментов, перфорированный-2 шт

Крышка прозрачная

Мат силиконовый

Количество ярусов, Не более 1шт.

Штифт - фиксатор, Не менее 12шт./уп.

Силиконовый фиксатор, Не менее 12шт./уп.

Наружные размеры (ш x г x в), Не менее 525 x 240 x 70мм

Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения эндоскопов с угловым окуляром, перфорированный-2 шт

Крышка прозрачная

Количество эндоскопов, Не более 2 шт.

Держатели для эндоскопов

Размер эндоскопов Не более 10 мм

Наружные размеры ( ш х г х в ), Не менее 520 х 250  х 84 мм

Масленка, с маслом для смазки инструментов- 1 шт

Объем, Не менее 50 мл

Возможность автоклавировать смазанные инструменты

Масленка - капельная в виде цилиндра- 1 шт

Оборудована клавишей управления клапана в проксимальной части и носиком в виде трубки в дистальной части

Фиксируемый на резьбе чехольчик для закрытия капельного носика

Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов, тюбик-4 шт

Вес, Не менее 5 г

Щетка, чистящая для острых браншей--2 шт

Размер  рабочей части, Не менее 4 см

Высота  щетинок, Не менее 4см

Щетка чистящая, круглая, жесткая -2 шт

Длина, Не менее 35cм

Диаметр, Не более 2,5 мм

Полирующее средство  DURAGLIT для полировки металлических тубусов и инструментов-1 шт

Вес, не  менее 70г

Другие требования

Гарантия на всю систему не менее 24 месяцев, профилактическое ТО, проводимое сертифицированным инженером.

Наличие монтажных материалов для инсталляции системы

Установка системы и пуск с помощью сертифицированного специалиста

Не менее, чем 4-х дневный курс обучения персонала на месте установки сертифицированным специалистом

Комплектация и акссесуары

В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования.

Сертификаты качества (наличие)

ИСО 13485 или эквивалент

CE Mark (Directive 93/42/EEC) или эквивалент

Товар должен быть новый, не использованный
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	Рентгенодиагностическая передвижная система с С-Дугой

Области применения:

Общая хирургия

Нейрохирургия

Травматология

Ортопедия

Движения С-дуги:

Вертикальное движение не менее: 42 см

Горизонтальное движение не менее 20 см

Орбитальное движение не менее +45° - - 90°

Вращение не менее  205°

Свободное пространство не менее 72 cм

Расстояние “источник-УРИ” не менее 95 cм

Генератор и рентгеновская трубка:

Высокочастотный генератор

Тип анода – фиксированный

Максимальная выходная мощность генератора не менее 2,2 кВт

Диапазон напряжения трубки, не менее 40 - 110 кВ

Максимальный ток трубки при флюороскопии не менее 6,0 мА

Размер большого фокусного пятна не более 2,0 мм

Размер малого фокусного пятна не более 0,6 мм

Теплоёмкость анода с отмеченными фокусными расстояниями, не менее 42 kHU

Моторизованный коллиматор с ирисовой диафрагмой:

Усилитель рентгеновского изображения:

Номинальный диаметр не менее 9”

ССD-камера с матрицей не менее 1024 х 1024

Мобильная стойка с монитором:

Монитор, не менее, чем 2 шт

Диагональ не менее: 19”

Разрешение не менее: 1280 х 1024

Максимальная яркость не менее: 300 кд/м2

Угол обзора (горизонтальное/вертикальное направление) не менее: 170°

Интегрированная рабочая станция

Жесткий диск не менее:  500 Гб или не менее 10 000 изображений

Специальные функции:

Функция автоматического контроля экспозиции

Функция автоматического контроля яркости

Флюороскопия с фиксацией последнего изображения

Импульсная флюороскопия

Позитивное/негативное изображение

Поворот изображения по горизонтальной/вертикальной оси

Регулировка яркости и контраста

Увеличение изображения

Управление базой данных пациентов

Контрольная панель управления:

DVD-RW привод

USB порт

DICOM  (хранение/печать/сеть)

Ножная педаль (флюроскопия и сохранение снимка)

Аварийная кнопка

Ручной контроль экспозиции

Электропитание:

220 В ± 10 %, 50/60 Гц: 

Сетевой кабель, разъем евростандарт:

Необходимые для инсталляции аксесуары/материалы

Товар должен быть новый, не использованный
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	33111360
	Ультразвуковой аспиратор/генератор
	
	Ультразвуковой аспиратор/генератор для нейрохирургии и хирургии позвоночника

Функция:

Контролируемое селективное ультразвуковое рассечение и аспирация мягких тканей и рассечение кости.

Ультразвуковой аппарат: 

Аппарат должен иметь возможность самопроверки. Короткое время запуска всей системы. Оптические и акустические функциональные индикаторы.

Основной блок многофункционален, обеспечивает минимум две разные частоты (в диапазонах 22-26, 34-37 кГц) и имеет разные приминения (включая нейрохирургию, хирургию позвоночника, хирургию печени, обработку ран). С помощью одного аппарата можно сделать сечение и мягких тканей и костей.

Ручные инструменты:

Требуемые ручные инструменты включают различные инструменты, чтобы охватить весь спектр операций в нейрохирургии/хирургии позвоночника:

Ручка для рассечения мягких тканей со сменными волноводами. 

Ручка для рассечения кости со сменными волноводами.

Первоначальная установка волноводов, а также замена волноводов во время вмешательств должны быть простыми и быстрыми и не нарушать рабочий процесс аппарата. Для этого требуется ручная часть - простой ручной ключ 

Ручные части должны быть легкими, чтобы обеспечить работу без усталости даже при длительных процедурах.

Сторонние аксесуары՝ 

• Одиночный ножной переключатель для простого, не запутанного управления устройством.

• Тележка на четырех колесах для ультразвукового блока; с корзиной для хранения.

• Кабель питания подходящей длины.

• Система для эффективного и гигиенического сбора выделений. 

Общее:

Вся система легко устанавливается и быстро запускается.

Напряжение, частота, мощность: 

230 В ±10%, 50 Гц ±5%, максимум 500 ВА

Рабочая температура, влажность: 

от 10°C до 35°C, от 30% до 80%

Температура и влажность хранения: 

от -20°C до 50°C, от 20% до 85%

Комплект:

Ультразвуковой генератор, 1 шт.

Тележка с корзиной, 1 шт.

Ножной переключатель, 1 шт.

Аспирационная тара, 1 шт.

Микроинструмент с кабелью, ирригация+аспирация, 1 шт.

Предельный ключ, 1 шт.

Кейс для инструментов, 1 шт.

Хирургический набор для микроинструмента, маленький, 5 шт.

Хирургический набор для микроинструмента, маленький, 5 шт.

Инструмент для костей, ирригация, 1 шт.

Комплект волновода ножа, 10 шт.

Комплект волновода распатора, 10 шт.

Кабель для инструментов.

В комплектации влкючены все необходимые дополнительные аппараты и приборы необходимые для полноценной деятельности

Установка аппарата и обучение эксплуатации должен сделать специалист авторизованный от компании производителя.

Гарантия минимум 24 месяцев.

Товар должен жыть новым, неиспользованным
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	33171700
	Наркозно-дыхательный аппарат
	
	Наркозно-дыхательный аппарат для взрослых, детей и новорожденных, с микропроцессорным управлением, пневматической ингаляционной системой. Встроенная система вакуума. Наличие электронного миксера газов. 

Электронная настройка PEEP. Самопроверка системы не более, чем 10 минут.

Аппарат имеет – датчик утечек, автоматическую идентификацию анестетического газа, парамагнетическую ячейку кислорода, встроенные ящики.  Объём дыхания: не менее, чем 5-1500 мл, инспираторная пауза не менее, чем 5-60%, частота дыхания не менее, чем 4-80, поток вдоха не менее, чем 120 л/мин, пасивный вывод анестетика, Вoзможность вывода концентрации CO2 на встроенный экран,   работа от встроенных аккумуляторных батарей 90 мин։

Параметры наблюдения՝ таймер во всех режимах, встроенный не менее, чем 12-дюймовый сенсорный TFT экран. Отображение следующих кривых՝ давление, поток, объём, кислород.                                                                   Реюимы искусственной вентиляции легких не менее, чем  VCV, PCV, PCV-VG, SIMV VCV, SIMV PCV

Комплектация՝

Наркозный аппарат                                                                                                    Набор дыхательных трубок для взрослых, детей и новорожденных

Испаритель 2 шт

Гарантия минимум 24 месяцев 

Установка и обучение

Инструкция по эксплуатации

Товар должен быть новый, не использованный
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	33111100
	Ультразвуковая система
	
	Цифровая ультразвуковая система для общих исследований, педиатрической эхокардиографии, дуплекс исследований, транскраниального допплера, исследований маленьких деталей и поверхонстных образований:

Цифровой формирователь луча, не менее чем 12 бит

Динамический диапазон, не менее чем 208 Дб

Наличие широкополосного и мультичастотного сканирования 

Наличие параллельной обработки эхо-сигналов 

Наличие четырехканальной обработки эхо-сигналов 

Фокусов при передаче сигнала, не менее чем 8

Глубина сканирования, не менее чем 33 см

Наличие увеличения изображения в реальном масштабе времени, не менее чем 20 раз

Наличие B-режима

·         Карты псевдоокрашивания, не менее чем 9

·         Частота, не менее чем 500 кадр/сек

Наличие М-режима

·         Сочетание В- и М-режимов

·         Сочетание В- и М и цветного доплера режимов

Наличие импульсно-волновой допплера (PW)

·         Карты псевдоокрашивания, не менее чем 6

·         Коррекция угла, диапазон +/-80օ, с шагом 1օ

·         PRF  диапазон не менее чем от 300 до 27900 Гц. ,  

·         Максимально определяемая скорость, не менее чем 37,8 м/сек.

·         Минимально определяемая скорость, не более чем 0,1 см/сек. 

Наличие постоянно-волнового допплера (CW)

·         Максимально определяемая скорость, не менее чем 44 м/сек.

·         Минимально определяемая скорость, не более чем  3,2 см/сек. 

Наличие цветново допплера 

·         PRF для цветового допплера, не менее чем от 400 до 17900 Гц

·         Максимально определяемая скорость, не менее чем 181 см/сек.

·         Минимально определяемая скорость, не более чем 2 см/сек. 

·         Число цветовых карт не менее, чем 14

·         Частота кадров/сек. в режиме цветового допплера не менее чем 387 кадр/сек, 

Наличие энергетического допплера (PD)

·         PRF для энергетического допплера, не менее чем от 400 до 17900 Гц, 

·         Число цветовых карт для энергетического допплера не менее чем 11

·         Частота в режиме энергетического допплера не менее чем 387 кадр/сек

Наличие направленного энергетического допплера

Наличие тканевого допплера

Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени

Частота в режиме тканевого допплера не менее чем 1087 кадр/сек

Наличие картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением в реальном времени доплер и/или не доплер режимах

Наличие программного пакета для автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального легирования или эквивалентный програмный пакет 

Наличие программного обеспечения для оптимизации изображений или эквивалентного программного пакета в режимах цветного и энергетического доплера

Наличие режима автоматического изменение режимов сканирования

Наличие алгоритма подавления артефактов или эквивалентного программного 

Режим 3D - опция

4D - опция

Возможность программного обеспечения комплекса интима медиа для автоматизированных вычислений или эквивалентного пакета программного обеспечения

Возможность эластографии или эквивалентного программного пакета

Наличие сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени 

·         Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока

·         Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока 

Наличие прецизионной визуализации – одновременная  обработка множества смежных ультразвуковых линий  в реальном масштабе времени для усиления  отраженного эхосигнала и уменьшения шумов

·         Прецизионная визуализация   в B- режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока

·         Прецизионная визуализация  в B- режиме в сочетании с режимами тканевого гармонического изображения

·         Прецизионная визуализация   в B- режиме в сочетании с режимом  улучшенного динамического потока

Архивация изображений

Интегрированная рабочая станция

Жесткий диск объемом, не менее чем 500Гб

Кинопетля не менее чем 2700 кадров

Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW в представленных или в эквивалентных форматах: jpeg, bmp, DICOM

Архивация динамических изображений на жесткий диск  в представленных или в эквивалентных форматах: MPEG-4, DICOM

Наличие сохранения и обработки сырых данных

Командный экран

Жидкокристаллический командный экран с диагональю не менее чем 8,4” 

Монитор

TFT высокого разрешения с диагональю не менее чем 19”

Разрешение монитора 1280x1024

Наличие регулировка монитора по высоте

Комплект поставки 

Аппарат загруженный выше перечисленными функциями,

Датчики:

1. Конвексный датчик

Частоты в диапазоне от 1 до 5 МГц,

Количество элементов, не менее чем 128

Угол обзора не меньше чем 58 градусов,

Радиус не менее чем 50 мм,

2. Линейный датчик,

Частоты в диапазоне от 5 до 18 МГц,

Количество элементов не менее чем 128

3. Секторный датчик

Частоты в диапазоне от 1 до 5 МГц,

Угол обзора не менее чем 90 градусов,

Количество элементов не менее чем 64

4. Микроконвексный датчик

Частоты в диапазоне от 4 до 10 МГц,

 Угол обзора не менее чем 100 градусов

Наличие многоразового биопсийного наконечника на микроконвексном датчике

Наличие цифрового Ч/Б принтера

Наличие источника бесперебойного питания необходимой мощности

Наличие подключаемого к УЗИ аппарату монитора/телевизора с диагональю не менее чем 32’’

Другие условия

Не менее, чем 24-месячная гарантия на всю систему, не включая узлы, которые не являются неотъемлимыми частями системы, а также проблемы, возникшие из за механических повреждений или стертостей датчиков. 

Установка, монтаж и обучение мед.персонала должны проводится инженером, сертифицированным от производителя

В течение всего гарантийного срока, инженер, сертифицированный от производителя, должен проводить работы профилактического технического обслуживания раз в 2 месяца

Руководство по эксплуатации на русском языке

Сертификаты качества (наличие)

ISO 13485 или эквивалент

CE Mark (Directive 93/42/EEC) или эквивалент
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	33191100
	Низкотемпературный медицинский стерилизатор
	
	Низкотемпературный медицинский стерилизатор

Мобильный, на колесной основе.

Оборудование предназначено для автоматической стерилизации медицинских изделий парами пероксидов водорода

Полезный объем не менее 90 литров

Температура в стерилизационной камере при обработке изделий, не более 55◦C, 

Ширина стерилизатора не более чем  110см

Глубина стерилизатора не более чем 130см

Высота стерилизатора с подставкой не более чем 200 см

Не менее 3 циклов для разных инструментов:

1.      Обработка изделий без просвета

2.      Обработка изделий с просвета

3.      Для гибких изделий

Наличие функции подготовительной фазы кондиционирования камеры для удаления влаги, оставшейся на загруженных инструментах перед началом цикла стерилизации.

Функция обнаруживания и сигнализации при повышенной влажности загруженного инструментария и автоматического/мануального перехода стерилизатора к повторному кондиционированию камеры.

Использованные емкости для стерилизующего агента должны быть безопасны для человека и окружающей среды, уничтожаться как бытовые отходы

Встроенный принтер, лента для принтера не менее: 2 картриджа или рулон не менее 40 м. 

Латки для стерилизации не менее 2 включая один(два) латок для пакетов.

Активатор и инкубатор для биологических индикаторов

Количество циклов одного картриджа/бака/кассеты не менее 5 циклов

Инсталляция и трейнинг эксплуатации аппарат должен провести сертифицированный специалист от производителя

Гарантия: не менее 24 месяцев

Расходные материалы:

Общее количество стерилянта для не менее 150 циклов 

Бумага в рулонах для принтера, не менее 2 шт.,

биологический индикатор не менее 150

индикаторная лента не менее 9

химический индикатор не менее 300

Рулон мешочек лдя стерилизации (75mm x 200m)

Рулон мешочек лдя стерилизации (100mm x 200m)

Рулон мешочек лдя стерилизации (150mm x 200m)

В комплекте поставляются все необходимые доплнительные приборы и акссеруары которые необходимы для полноцнной работы прибора 

Сертификаты качества (наличие)

ИСО 13485 или эквивалент

CE Mark (Directive 93/42/EEC) или эквивалент

Товар должен быть новый, не использованный
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	33191100
	Низкотемпературный (оксиран (C2H4O) газ) стерилизатор
	
	Стерилизатор предназначен для стерилизации петель, оптических приборов, полимеров, резины, латекса и других чувствительных предметов медицинского назначения для обеспечения дальнейшего срока хранения от 6 месяцев до 5 лет.

Диапазон рабочих температур не менее 16°  С - 54° С. Рабочий цикл не более 16 часов, включая стерилизацию и вентиляцию, в соответствии с AAMI.

Наличие ускоренного режима, до 12 часов.

Стерилизация возможна при использовании от 5 до 22 мл газовых картриджов или ампул с оксираном (C2H4O).

Рабочие размеры камеры стерилизатора не менее 35 см * 35 см, глубина не менее 110 см.

Дверной замок с прочным, надежным замком, открытие при стороннем участии невозможно. Рабочий монитор с четко видимым отображении времени и тепловых данных

Товар должен быть новый, не использованный
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	33191110
	Автоклав
	
	Горизонтальный паровой стерилизатор  с стерилизационной камерой не менее, чем на 100 литров

Дезинфицированный процесс автоматически контролируется

Имеет функцию сушки для достижения сушки стерилизованных материалов.

Автоматическая защита от высокой температуры и высокой давлении.

Автоматическая защита от открытия дверей.

Аварийный сигнал указывает, что давление в стерилизационной камере превышает 0,027 МПа или 2,7 бар, аварийный сигнал включается и дверь нельзя открыть.

Защита от низкой уровни воды.

Вся машина выполнена из нержавеющей стали

Максимальное рабочее давление не менее, чем 0,022 МПа или 2,2 бар

Предназначен для стерилизации хирургических инструментов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской и экспериментальной одежды, медицинских перчаток.

Предназначен как для автоматической дезинфекции каждого предмета, так и для возможности программирования режимов оператором.

Максимальная рабочая температура не менее, чем 134ºC

Регулирование температуры в диапазоне 40ºC-134ºC

Время дезинфекции В диапазоне 0-99 минут

Время высыхания в диапазоне 0-99 минут

Отклонение тепла  не более, чем ± 2ºC

ЖК-дисплей для отображения рабочих параметров.

Электропитание 380 В, 50 Гц, 8-10 кВт

Комплектация и акссесуары

В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования

Гарантия не менее, чем 24 месяцев

Сертификаты качества (наличие)

ИСО 13485 или эквивалент

CE или эквивалент

Товар должен быть новый, не использованный
	штук
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	13
	33191220
	Нейрохирургический многофункциональный операционный стол
	
	Многофункциональный, мобильный электрогидравлический операционный стол с принадлежностями, предназначенный для нейрохирургических операций

Рентгенопрозрачный

Регулируемая высота, не менее, чем 750-1050мм

Угол поворота правый и левый не менее, чем 20° / 20°

Тренделенбург / антиТренделенбург не менее чем -25°/+30°

перемещение спинного сегмента вверх не менее, чем  70°

перемещение спинного сегмента вниз не менее, чем  30°

Длина стола с головным и ножным сегментами не менее, чем 1950мм

Перемещение стола в горизонтальном и лонгитудинальном направлениях не менее, чем 300мм

Наличие возможности поднятия спинного сегмента не менее, чем на  100мм

Электрические параметры: 220V, 50Hz

Входная мощность более, чем 400VA

Наличие встроенной аккумуляторной батареи

Комплектация и акссесуары

Наличие аксесуара - стабилизационной системы черепа, предназначенной для нейрохирургических операций на голове

Наличие аксесуара для нейрохирургических операций на спине

Гарантия не менее, чем 24 месяцев

Товар должен быть новый, не использованный

В стоимость включено выполнение работ по монтажу, калибровке и обучению

Товар должен быть новым, не использованным 

Наличие сертификатов качества: CE, ISO13485 или эквивалент

Товар должен быть новый, не использованный
	штук
	
	
	1
	
	

	14
	33161100
	Электрохирургический аппарат
	
	Электрохирургический аппарат, предназначенный для обычных электрохирургических процедур и с возможностью докомплектации модулем для электрохирургических коагуляционных процедур с аргоновым газом 

Электрокоагулятор программируемый, с возможностью автоматической регулировки, предназначенный для различных операций.  

Технические данные

• Дисплей с рабочей возможностью с 5 и более сегментами.

• 6 и более мягких/сенсорных  кнопок для настройки индивидуальных режимов.

• Индивидуальное програмирование параметров аппарата.

• Минимальное количество заранее програмированных параметров на экране: 1

• Минимальное количество свободно программируемых экранных параметров: 4

• Динамичекое слежение за состоянием отделенных пластинок(нейтральных электродов) пациента

Режим монополярного сечения

• Минимум 5 различных режимов сечения в монополярном режиме

• Минимум 5 различных эффектов для режимов сечения

• Возможность активации с помощью ножного выключателя или электрохирургической ручки

Режим монополярной и биполярной коагуляции

• Минимум 5 разных режимов коагуляции

• Умеренная коагуляция с минимальным карбонированием

• Возможность аргоноплазменной коагуляции

• Наличие различных дополнительных эффектов

Мощность монополярного сечения при 500 Ω минимум 300 Вт

•  Настройка выходной мощности. 

•  Настройка электрической дуги во время сечения

• Минимум 8 различных эффектов для режимов сечения

• Возможность активации с помощью ножного выключателя или электрохирургической ручки

• Режим стандартного сечения для быстрого рассечения тканей с незначительным эффектом коагуляции.

• Режим сечения для прецизионного рассечения тканей с точной дозировкой мощности

• Режим сечения для рассечения тканей с усиленным регулируемым эффектом коагуляции

• Режим сечения для проведения разрезов при сниженном значении мощности на выходе и с предотвращением прилипания электрода

• Режим быстрой коагуляции с невысокой степенью рассечения 

• Режим быстрой коагуляции с умеренной степенью рассечения

• Режим быстрой коагуляции с высокой степенью рассечения 

• Режим бесконтактной коагуляции с использованием электрической дуги для коагуляции диффузных кровотечений

• Режим коагуляции в среде аргона для открытых и гастроэнтерологических операций

• Режим биполярной коагуляции для контактной коагуляции пинцетом без образования искр

Стандарты:

• EN ISO 13485,  CE mark

• Класс электрозащиты (I)

тип (CF)

Комплектация:

• Электрохирургический аппарат 1 шт.

• Ножной переключатель с двойной педалью 1 шт.

• Нейрохирургические байонетные биполярные пинцеты 4 разных размеров от компании производителя. 

В комплектации включены все необходимые дополнительные аппараты и приборы необходимые для полноценной деятельности․
Аппарат должен быть новый, не использованный

Установка аппарата и обучение эксплуатации должен сделать специалист лицензированный от компании производителя.

Гарантия минимум 12 месяцев.

Раз в 2 месяца в течение гарантийного срока со стороны инженерс компании - поставщика должны выполняться работы профилактического технического обслуживания аппарата


	штук
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	33141224
	Набор нейрохирургических операцый 1
	
	HEGAR иглодержатель

YASARGIL Spring Hook

DANDY нежные шипцы

HALSTED-MOSQUITO щипцы

MAYO-HEGAR иглодержатель

DAVIS сосудистый шпатель

Мозговой шпатель

DEMARTEL кондуктор

GERALD тканевые щипцы

Стандартные тканевые щипцы

Тканевые щипцы

YASARGIL опухолевые щипцы

MINI-ALIF щипцы

GRUENWALD щипцы

HEGAR Иглодержатель

YASARGIL крючок

DANDY Delicate Щипцы

HALSTED-MOSQUITO Щипцы

MAYO-HEGAR Иглодержатель

DAVIS сосудистый шпатель

Мозговой шпатель

DEMARTEL кондуктор

GERALD тканевые щипцы

Стандартные тканевые щипцы

Тканевые Щипцы

YASARGIL опухолевые Щипцы

MINI-ALIF Щипцы

GRUENWALD Щипцы

SIMON костная кюретка

DAUBENSPECK костная кюретка

TOENNIS-ADSON ножницы

Хирургические ножницы

Стандартные тканевые Щипцы

Тканевые Щипцы

Держатель скальпеля

Держатель скальпеля

диссектор

Prospace ретрактор

Prospace Иглодержатель

GRUENWALD Щипцы

CASPAR  крючок

FERGUSSON аспирационная канюля

FERGUSSON аспирационная канюля

CASPAR кусачки

CASPAR кусачки

большие Щипцы

HEGAR Иглодержатель
	штук
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	33141224
	Набор нейрохирургических операцый 2
	
	Лабораторный тазик

Почкаобразный тазик

YASARGIL LEYLA ретракционная система

VOLKMANN ретрактор

KERRISON костные кусачки

WEITLANER ретрактор

LANGENBECK элеватор

Большие щипцы

HUDSON Drill Brace

POLITZER воздушная груша

MEAD костные кусачки

CUSHING плоская дрель

Двойная дрель 

HARVEY JACKSON ретрактор

ECHLIN костные кусачки

CASPAR ретрактор

KERRISON костные кусачки 3

KERRISON костные кусачки 4

LANGENBECK распатор

ROETTGEN-RUSKIN костные кусачки
	штук
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	33141224
	Набор нейрохирургических операцый 3
	
	closure, surface black-coated

Specula surface black-coated

Blade, lateral, with ball snap closure, surface black-coated

Bipolar Electrosurgical Unit with Main and Equipotentialbonding cable

Single-pedal foot switch, plastic housing

Tray with YASARGIL bipolar щипцы and connecting cables

ELAN EC Motor

Micro Flexible Cable

Micro Line Drill Hand piece

Micro Line Craniotome

Micro Line angled Hand piece

Rosen Burr

Diamond Burr

Barrel Burr
	штук
	
	
	1
	
	

	18
	33141211
	Система интраоперационного нейромониторинга
	
	Система интраоперационного нейромониторинга

Не менее, чем 16канальная система, предназначения для интраоперационного мониторинга при операциях головы и позвоночника

Наличие не менее, чем 2х отдельных канала для ЭМГ

Наличие не менее, чем 4 каналов для электрической стимуляции

Наличие не менее, чем 1 канала для прямой стимуляции нерва

Наличие фото-, фото-паттерновых стимуляционных каналов

Наличие линий детекции работы электрокоагулятора.

Наличие электростимулятора транскраниального

Наличие электронного коммутатора

Система позволяет проводить интраоперационный нейромониторинг всех модальностей, включая регистрацию моторных вызванных потенциалов с помощью токового стимулятора 

Наличие возможности подключения к компьютеру через USB порт

Дополненный портативным компьютером, тележкой, транскраниальным электростимулятором, электронным комутатором

Гарантийный срок не менее, чем 24 месяцев

Цена включает инсталяцию, монтаж системы и обучение мед.персонала сертифицированным от производителя инженером

Товар должен быть новый, не использованный
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	33161180
	Лобная лампа
	
	Световая система для обеспечения равномерного освещения и отсутствия цветных краев на границе светового поля

Регулируемое оголовье

Освещение не менее 10,000 люкс на рабочей дистанции не менее 40см

Наличе волоконно-оптического кабелья

Регулируемое световое поле диаметром не менее 30-60 мм

Длина  кабелья не менее 200 см.

Источник света -1шт

Мощность лампы не менее 100 Вт

Постепенная, плавная система регулировки яркости

Цветовая температура не выше 6000 Кельвин

Сертификаты качества (наличие)

ISO 13485 или эквивалент

CE  или эквивалент

Гарантия не менее, чем 12 месяцев

Товар должен быть новый, не использованный
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	20
	33141211
	Бинокулярная лупа
	
	Бинокулярная лупа

Цель телескопических очков - увеличить и улучшить изображение во время нейрохирургических вмешательств, чтобы улучшить качество вмешательства и сделать работу хирурга более комфортной.

Эргономичные, компактные, и телескопические хирургические очки с удобными оправам с истинной магнификацией не менее чем в 2,5 раза

Наличие возможности регулирования угла обзора 

Наличие возможности регулирования межзрачкового пространства

Рабочее расстояние не менее 34 см

Оснащен специальной коробкой для хранения

Комплектация и акссесуары

Сертификаты качества (наличие)

CE Mark или эквивалент

Гарантия не менее, чем 12 месяцев

Товар должен быть новый, не использованный
	штук
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	21
	31521510
	Операционные светильники 1
	
	2-х купольный потолочный операционный LED светильник

Освещенность операционного поля каждым куполом не менее, чем 160,000/160,000 люкс  (на расстоянии в 1м от операционного поля)

Наличие возможноси снижения тени: даже если часть света загорожено, поле должно быть равномерно освещено

Гомогенность поля освещения (без эффекта радуги)

Хотя бы 1 из куполов должен иметь возможность регулирования диаметра освещенного поля

Наличие функции эндо-освещения, для использования при эндоскопических операций

Индекс цевтопередачи Ra, не менее чем 100≥Ra≥85  

Не должно требовать повторной каллибрации во время использования

Цветовая температура, не менее чем 5500K≥Tc≥

Количество светодиодов не менее чем 40 шт

Срок службы светодиодов не менее чем 50000 часов

Наличие возможности использования в операционной с вентиляцией ламинарным потоком

Возможность докомплектации камерой и монитором 

Наличие не менее, чем 4 стерильных ручек, для регулирования куполов

Гарантия не менее, чем 12 месяцев

В стоимость включено проведение работ по монтажу, калибровке и обучению 

Сертификаты качества (наличие)

CE, ISO 13485 или эквивалент

Товар должен быть новый, не использованный
	штук
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	22
	31521510
	Операционный светильник 2
	
	Однокупольный потолочный операционный LED светильник

Освещенность операционного поля каждым куполом не менее, чем 160,000 люкс  (на расстоянии в 1м от операционного поля)

Наличие возможноси снижения тени: даже если часть света загорожено, поле должно быть равномерно освещено

Гомогенность поля освещения (без эффекта радуги)

Kупол должен иметь возможность регулирования диаметра освещенного поля

Наличие функции эндо-освещения, для использования при эндоскопических операций

Индекс цвeтопередачи Ra, не менее чем 100≥Ra≥85  

Не должно требовать повторной каллибрации во время использования

Цветовая температура, не менее чем 5500K≥Tc≥

Количество светодиодов не менее чем 40 шт

Срок службы светодиодов не менее чем 50000 часов

Наличие возможности использования в операционной с вентиляцией ламинарным потоком

Возможность докомплектации камерой и монитором 

Наличие не менее, чем 2 стерильных ручек, для регулирования купола

Гарантия не менее, чем 12 месяцев

В стоимость включено проведение работ по монтажу, калибровке и обучению 

Сертификаты качества (наличие)

CE, ISO 13485 или эквивалент

Товар должен быть новый, не использованный
	штук
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	ПОКУПАТЕЛЬ
______________________

/подпись/

М. П.
	
	ПРОДАВЕЦ
______________________

/подпись/

М. П.


Приложение № 2

к Договору под кодом 
заключенному "
"
20
г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ

Драмов РА

	Товар

	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	наименование
	Оплату товара предусматривается произвести в 20 г., по месяцам, в том числе**

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего

	1
	33161270
	Нейронавигатор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	33111180
	Магнитно-резонансный томограф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	33111460
	компютерный томограф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	38511210
	Бинокулярный нейро операционный микроскоп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	33161200
	Нейроэндоскоп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	33111100
	Рентгенодиагностическая передвижная система с С-Дугой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	33111360
	Ультразвуковой аспиратор/генератор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	33171700
	Наркозно-дыхательный аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	33111100
	Ультразвуковая система
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	33191100
	Низкотемпературный медицинский стерилизатор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	33191100
	Низкотемпературный (оксиран (C2H4O) газ) стерилизатор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	33191110
	Автоклав
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	33191220
	Нейрохирургический многофункциональный операционный стол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	33161100
	Электрохирургический аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	33141224
	Набор нейрохирургических операцый 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	33141224
	Набор нейрохирургических операцый 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	33141224
	Набор нейрохирургических операцый 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	33141211
	Система интраоперационного нейромониторинга
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	33161180
	Лобная лампа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	33141211
	Бинокулярная лупа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	31521510
	Операционные светильники 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	31521510
	Операционный светильник 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОКУПАТЕЛЬ
______________________

/подпись/

М. П.
	
	ПРОДАВЕЦ
______________________

/подпись/

М. П.


Приложение № 3

к Договору под кодом 
заключенному "
"
20
г.

	Сторона договора 
_______________________________
_______________________________
место нахождения _______________
Р/С____________________________
УНН___________________________
	Заказчик 
__________________________________
__________________________________
место нахождения _________________
Р/С_______________________________
УНН______________________________


АКТ №
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРАИЛИ ЕГО ЧАСТИ
"
" "
" 20
г.
Наименование договора (далее — Договор) __________________________________

Дата заключения Договора "__________" "_______________________" 20 ______ г.

Номер Договора __________________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ________ , выписанный "
" "
" 20
г., составили настоящий акт о следующем:
В рамках Договора сторона Договора поставила следующие товары:
	№
	Поставленные товары

	
	наименование
	краткое изложение технической характеристики
	количественный показатель
	срок исполнения
	сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов)
	срок оплаты (по графику оплаты)

	
	
	
	по графику закупки, утвержденному Договором
	фактический
	по графику закупки, утвержденному Договором
	фактический
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта,являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.
	Товар передал 
	Товар принят

	_______________________ 
подпись 
	_______________________
подпись 

	______________________ 
фамилия, имя
	_______________________
фамилия, имя

	М. П.
	М. П.


Приложение № 3.1
к Договору под кодом 
заключенному "
" 
20 
г.
АКТ №———
относительно фиксирования факта передачи Покупателю результата договора 
Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № ______________,

номер договора

заключенного __________________ 20
г. между _____________________________
дата заключения договора 
наименование Покупателя
(далее — Покупатель) и ________________________________ (далее — Продавец), 

наименование Продавца

Продавец _______ 20
г. передал с целью приема-передачи Покупателю нижеуказанные товары:
	Товар

	наименование
	единица измерения 
	объем (фактический)

	
	
	

	
	
	


Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.
СТОРОНЫ
	Передал
	Принял


представитель, спроектировавший заявку:
	___________________________ 
фамилия, имя
	___________________________
фамилия, имя

	___________________________ 
подпись
	___________________________
подпись


Приложение № 5
к Приглашению на  открытый конкурс
под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1"
ЗАПРОС

об уточнении данных, предусмотренных частью 3 пункта 43 Порядка "Организации процесса закупок",

утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года

Решением Оценочной комиссии № _____ от _________ 20 __ года процедуры закупки под кодом, _________________________

код процедуры
организованной для нужд ___________________________ 1-ое место занял (заняли) нижеуказанный (нижеуказанные) участник

наименование заказчика
(участники): 

	 №
	Участник

	
	наименование
	учетный номер

налогоплательщика 
	месяц, число, год подачи заявки

	
	
	
	

	
	
	
	


Просим в срок, установленный пунктом 44 Порядка "Организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года, предоставить информацию о данных занявшего первое место участника, предусмотренных частью 3 пункта 43 того же Порядка.

секретарь Оценочной комиссии под кодом __________________
Код процедуры

________________________________________________________
____________________

имя, фамилия
подпись

_____ ________________  20  г.
Приложение № 6
к Приглашению на  открытый конкурс
под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1"
ИНФОРМАЦИЯ

об уточнении данных, предусмотренных частью 3 пункта 43 Порядка "Организации процесса закупок",
утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года
	Код процедуры
	Наименование заказчика
	Участник

	
	
	наименование
	учетный номер налогоплательщика
	размер суммы просроченных налоговых обязательств по части контролируемых налоговым органом доходов на день подачи заявки/в драмах РА
	Итоговая сумма валового дохода за предшествующие подаче заявки три отчетных года/в драмах РА
	бухгалтерская балансовая стоимость обязательств и активов в течение предшествующего подаче заявки отчетного года/в драмах РА

	
	
	
	
	
	
	активы
	обязательство

	
	
	
	
	
	20 г.
	20 г.
	20 г.
	Всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Информация предоставлена ______________________________, являющимся сотрудником управления ______________________
имя, фамилия подпись
наименование управления 

Приложение № 7
к Приглашению на  открытый конкурс
под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1"

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ 
(обеспечение исполнения договора)
	г. Ереван
	"
" 
20
г.**


_______________________________________________, в лице директора Компании,
наименование Компании
_________________________________________________________________________

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.
1. Предмет соглашения
1.1.
Компания участвует в организованной Министерством здравоохранения Республики Армения (далее—Заказчик) процедуре закупок под кодом "ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1 код процедуры.

1.2.
В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией. 
1.3.
Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что: 
а)
подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования. 
б)
Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования. 
в)
Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.
г)
Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.
д)
настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования. 
1.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.
1.2.
Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.
1.3
Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.
1.4.
В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.
1.5.
В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.
2. Иные условия
2.1.
Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до включительно до 10 рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, принятых на себя по заключаемому Компанией договору, а в случае, если в договоре установлен гарантийный срок, то включительно до 10 рабочего дня, следующего за днем окончания гарантийного срока.
2.2.
Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик: 
2.2.1.
Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а
2.2.2.
Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.
2.3.
Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________
наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

номер банковского счета компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

М. П.

День/месяц/год

	1.
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ36 

	2.
Номер 

	3
Дата представления: "___" ___ 20___г.

	4.
Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания:

	5.
Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк):

	6.
Номер счета плательщика:

	7.
УНН плательщика:

	8.
НЗОУ плательщика:

	9.
Наименование, или имя, фамилия бенефициара:  Министерством здравоохранения Республики Армения

	10.
НЗОУ бенефициара (не заполняется)

	11.
УНН бенефициара: 02507171

	12.
Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк):  Центральная казначейства

	13.
Номер счета бенефициара (сч.№) 900008000474

	14.
Сумма (цифрами и прописью):

	15.
Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется)

	16.
Валюта (прописью и по коду):

	17.
Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора)

	18.
Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание):

	19.
Условия оплаты: <акцептованный платеж>

	20.
Количество прилагаемых страниц: --- страниц

	22.а.
Подписи бенефициара
/____________________/
/____________________/
22.б.
М. П.

	21.а.
 Подписи плательщика:
/____________________/
/____________________/
21.б.
М. П.

	24.а.
 Обслуживающая бенефициара финансовая организация 
/____________________/
подпись/

	23.а.
 Обслуживающая плательщика финансовая организация 
/____________________/
/подпись/


	24.б.
М. П.
24.в"___" ___ 20___ г. 
	23.б.
М. П.
23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г.


Обязательные реквизиты платежного требования 
и руководство по его заполнению

	П/Н
	Реквизиты документа "Платежное требование"
	Наличие указанного поля/

реквизита в документе
	Требование о заполнении реквизита 

(в связи с процессом закупки)
	Сторона,

заполняющая реквизит 

бенефициар или плательщик

(в связи с процессом закупки)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	наименование документа
	обязательно
	обязательно
	на документе заранее заполнено "Платежное требование"

	2.
	номер платежного требования
	обязательно
	обязательно
	заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика

	3.
	дата представления
	обязательно
	обязательно


	заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика 

	4.
	Наименование или имя, фамилия плательщика
	обязательно
	обязательно

заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком
	заполняется плательщиком

	5.
	наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика)
	обязательно
	обязательно 
	заполняется плательщиком

	6.
	номер счета плательщика
	обязательно
	обязательно

заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма 
	заполняется плательщиком

	7.
	УНН плательщика
	обязательно
	необязательно

заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком
	заполняется плательщиком

	8.
	НЗОУ плательщика
	обязательно
	необязательно

заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом
	заполняется плательщиком

	9.
	наименование, или имя, фамилия бенефициара
	обязательно
	обязательно

заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные.
	заранее заполняется бенефициаром — по приглашению

	10.
	НЗОУ бенефициара
	обязательно
	необязательно

(не заполняется в процессе в связи с закупками)
	(не заполняется)

	11.
	УНН бенефициара
	обязательно
	необязательно

заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком 
	заранее заполняется бенефициаром — по приглашению

	12.
	наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара 
	обязательно
	обязательно
	заранее заполняется бенефициаром — по приглашению

	13.
	номер счета бенефициара
	обязательно
	обязательно

заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства
	заранее заполняется бенефициаром — по приглашению

	14.
	сумма (цифрами и прописью)
	обязательно
	обязательно

заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару
	заполняется плательщиком 

	15.
	акцептованная сумма (цифрами и прописью) 
	обязательно
	необязательно

(предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками)
	(не заполняется и не применяется)

	16.
	валюта (прописью и по коду)
	обязательно
	обязательно
	заполняется плательщиком

	17.
	цель сделки
	обязательно
	В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора"
	заранее заполняется бенефициаром — по приглашению

	18.
	основания для совершения платежа: 
	обязательно
	обязательно

заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке
	заполняется бенефициаром

	19.
	условия оплаты: 
	обязательно
	обязательно 
заполняются слова "акцептованный платеж", 
что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы 
	заранее заполняется бенефициаром 

	20.
	количество прилагаемых страниц
	обязательно
	необязательно

заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика)

Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются.
	заполняется бенефициаром

	21.а.
	подпись плательщика
	обязательно
	обязательно

настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика.
	подписывается плательщиком или 

проставляется электронная подпись плательщика

	21.б.
	печать плательщика
	обязательно
	обязательно: 

при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме


	скрепляется печатью плательщика 

при представлении в бумажной форме

	22.а.
	подпись бенефициара
	обязательно
	обязательно: 

заполняется при представлении в банк
	подписывается бенефициаром

	22.б.
	печать бенефициара
	обязательно
	обязательно: 

при наличии печати
	скрепляется печатью бенефициара 

при представлении в банк в бумажной форме

	23.а.
	подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала)
	обязательно
	обязательно

в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме
	

	23.б.
	штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) 
	обязательно
	обязательно

в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме
	

	23.в
	дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика
	обязательно
	обязательно

обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования
	

	24.а.
	подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара
	обязательно
	необязательно

заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование
	

	24.б.
	штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала)
	обязательно
	необязательно

заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование
	

	24.в
	обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования
	обязательно
	необязательно

заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование
	


23 В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума, исключая документы, касающиеся  квалификационных критериев , которые утверждаются отдельными членами консорциума согласно взятым данным членом обязательствам согласно договору о консорциуме


** При отсутствии указанных в настоящем подпункте лиц, представляются данные руководителя и членов исполнительного органа участника. 





** Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.





31 При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется по отношению к цене соглашения, в рамках которого зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.


Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.





32 В случае закупок, не создающих обязательств за счет средств государственного бюджета, настоящее предложение исключается из договора.





33 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения агентского договора.


34 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).





35 Если Договор заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках", и цена Договора не превышает семидесятикратный размер базовой единицы закупок, то настоящий пункт редактируется, удаляя из последнего третье предложение, а четвертое предложение редактируется, заменив слова", а при замене обеспечения Договора, представленного в виде неустойки, — также новое обеспечение" словом "и". 


Настоящий пункт удаляется из Договора, если Договор не заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках".








** Заполняется участником.


36 Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".
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